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Guarantee Card

Name of Purchaser / .11.0. nokynatens / ime Ha kynyBaya /
Numele cumparatorului / Jméno kupujiciho / Meno zakaznika /
Ime in priimek kupca / Ime i prezime kupca / Vaséarlé neve / Ime i
prezime kupca / Imig i nazwisko nabywcy

Compressor Nebuliser
(D Piston compressor - Choose between adult (8) or child face mask (9)
@ Power lead and make sure that it encloses the mouth and

(3 ON/OFF Switch
(@) Air filter compartment
(® Nebuliser

-a: Vaporiser head
(® Airhose
(@ Mouthpiece
Adult face mask
(9) Child face mask
19 Replacing air filter
1) Assembling nebuliser kit
2 Nose piece
@3 Airfilter

Dear Customer,

This nebuliser is an aerosol therapy system suitable for
domestic use. This device is used for the nebulisation of
liquids and liquid medication (aerosols) and for the treat-
ment of the upper and lower respiratory tract.

If you have any questions, problems or want to order spare
parts please contact your local Microlife-Customer
Service. Your dealer or pharmacy will be able to give you
the address of the Microlife dealer in your country. Alterna-
tively, visit the internet at www.microlife.com where you
will find a wealth of invaluable information on our products.
Stay healthy — Microlife AG!

1.

Explanation of symbols

Electronic devices must be disposed of in accor-
dance with the locally applicable regulations, not

Serial Number / CepuitHbiit Homep / CepueH Homep / Numar de
serie / Vyrobni €islo / Vyrobné ¢islo / Serijska Stevika / Serijski
broj / Sorozatszam / Serijski broj / Numer seryjny

Date of Purchase / lata nokynku / [lata Ha 3akynysate / Data
cumpararii / Datum nakupu / Datum kipy / Datum nakupa / Datum
kupovine / Vasarlas datuma / Datum kupovine / Data zakupu

Specialist Dealer / CnewnanuanpoBaHHblit aunep / Cnewpanmct
anctpubyTop / Distribuitor de specialitate / Specializovany dealer
| Specializovany predajca / Spezializirani trgovec / Ovladéeni diler
| Forgalmaz / Ovlasteni prodavac / Przedstawiciel

7th Building, 39 Middle Industrial Main Road,
European Industrial Zone, Xiaolan Town,
528415 Zhongshan City, Guangdong Province, PRC

I Globalcare Medical Technology Co., Ltd

C€0123

Donawa Lifescience Consulting Srl
Piazza Albania, 10, 00153 Rome/Italy

g

= With domestic waste.

@ Read the instructions carefully before using this

device.

Type BF applied part

IE Class Il equipment
@ Serial number

REF| Reference number

“ Manufacturer
| oN

O oFF

|p21 Protection against solid fore|gn objects and
harmful effects due to the ingress of water

C E 01 23 CE Marking of Conformity

2. Important Safety Instructions

o Follow instructions for use. This document provides impor-

tant product operation and safety information regarding

this device. Please read this document thoroughly before

using the device and keep for future reference.

o This device may only be used for the purposes described

in these instructions. The manufacturer cannot be held
liable for damage caused by incorrect application.
o Do not operate the unit in presence of any anesthetic

mixture inflammable with oxygen or nitrogen protoxide.

o This device is not suitable for anaesthesia and lung
ventilation.

o This device should only be used with original acces-

sories as shown in these instructions.

o Do not use this device if you think it is damaged or
notice anything unusual.

o Never open this device.

o This device comprises sensitive components and
must be treated with caution. Observe the storage

and operating conditions described in the «Technical

Specifications» section.

o Protect it from:

- water and moisture

- extreme temperatures

- impact and dropping

- contamination and dust

- direct sunlight

- heatand cold

o Comply with the safety regulations conceming the
electrical devices and in particular:

- Never touch the device with wet or moist hands.

- Place the device on a stable and horizontal
surface during its operation.

- Do not pull the power cord or the device itself to
unplug it from the power socket.

- The power plug is a separate element from the
grid power; keep the plug accessible when the
device is in use.

o Before plugging in the device, make sure that the
electrical rating, shown on the rating plate on the
bottom of the unit, corresponds to the mains rating.

o Incase the power plug provided with the device does
not fit your wall socket, contact qualified personnel for
a replacement plug with that of a suitable one. In
general, the use of adapters, simple or multiple, and/
or extension cables is not recommended. If their use
is indispensable, it is necessary to use types
complying with safety regulations, paying attention
that they do not exceed the maximum power limits,
indicated on adapters and extension cables.

o Do not leave the unit plugged in when not in use;
unplug the device from the wall socket when it is not
in operation.

o The installation must be carried out according to the
instructions of the manufacturer. An improper instal-
lation can cause damage to persons, animals or
objects, for which the manufacturer cannot be held
responsible.

o Do not replace the power lead of this device. In case of
apower lead damage, contact a technical service center
authorized by the manufacturer for its replacement.

o The power supply cord should always be fully
unwound in order to prevent dangerous overheating.

o Before performing any maintenance or cleaning
operation, turn off the device and disconnect the plug
from the main supply.

o Only use the medication prescribed for you by your
doctor and follow your doctor's instructions with
regard to dosage, duration and frequency of the
therapy.

o Depending on the pathology, only use the treatment
that is recommended by your doctor.

o Only use the nose piece if expressly indicated by your
doctor, paying special attention NEVER to introduce
the bifurcations into the nose, but only positioning
them as close as possible.

o Check in the medicine instruction leaflet for possible
contraindications for use with common aerosol
therapy systems.

o Do not position the equipment so that it is difficult to
operate the disconnection device.

o For greater hygienic safety, do not use the same
accessories for more than one person.

o Never bend the nebuliser over 60°.

o Do not use this device close to strong electromagnetic
fields such as mobile telephones or radio installations.
Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices
when using this device.

Ensure that children do not use this device unsu-
@ pervised; some parts are small enough to be swal-
lowed. Be aware of the risk of strangulation in
case this device is supplied with cables or tubes.

A Use of this device is not intended as a substitute
for a consultation with your doctor.

3. Preparation and Usage of this Device

Prior to using the device for the first time, we recommend

cleaning it as described in the section «Cleaning and

Disinfecting.

1. Assemble the nebuliser kit @1. Ensure that all parts
are complete.

2. Fill the nebuliser with the inhalation solution as per

your doctor’s instructions. Ensure that you do not

exceed the maximum level.

. Connect the nebuliser with the air hose (&) to the

compressor (1) and plug the power lead (2) into the
socket (230V 50 Hz AC).

. Tostartthe treatment, set ON/OFF switch (3)into the

«l» position.
- The mouthpiece gives you a better drug delivery
to the lungs.

nose area completely.
- Use all accessories including the nose piece G2
as prescribed by your doctor.

5. During inhalation, sit upright and relaxed at a table
and notin an armchair, in order to avoid compressing
your respiratory airways and impairing the treatment
effectiveness. Do not lie down while inhaling. Stop
inhalation if you feel unwell.

6. After completing the inhalation period recommended by
your doctor, switch the ON/OFF switch (3) to position
«O» to turn off the device and unplug it from the socket.

7. Empty the remaining medication from the nebuliser
and clean the device as described in the section
«Cleaning and Disinfecting».

&> This device was designed for intermittent use
of 30 min. On / 30 min. Off. Switch off the
device after 30 min. use and wait for another
30 min. before you resume treatment.

&> The device requires no calibration.

A No modification to the device is permitted.
4. Cleaning and Disinfecting

Thoroughly clean all components to remove medication
residuals and possible impurities after each treatment.
Use a soft and dry cloth with non-abrasive cleaners to
clean the compressor.
Make sure that the internal parts of the device
are not in contact with liquids and that the power
plug is disconnected.
Cleaning and disinfecting of the accessories
Follow carefully the cleaning and disinfecting instructions
of the accessories as they are very important to the
performance of the device and success of the therapy.
Before and after each treatment
Disassemble the nebuliser (&) by turning the top counter-
clockwise and remove the medicine conduction cone.
Wash the components of the disassembled nebuliser, the
mouthpiece (7) and the nose piece (2 by using tap water;
dip in boiling water for 5 minutes. Reassemble the nebu-
liser components and connect it to the air hose connector,
switch the device on and let it work for 10-15 minutes.
&= Wash masks and air tube with warm water.
@& Only use cold disinfecting liquids following the
manufacturer’s instructions.

A Do not boil nor autoclave the air tube and masks.
5. Maintenance, Care, and Service

Order all spare parts from your dealer or pharmacist, or
contact Microlife-Service (see foreword).
Replacement of the nebuliser
Replace the nebuliser (5) after a long period of inactivity,
in cases where it shows deformities, breakage, or when
the vaporiser head (§)-a is obstructed by dry medicine,
dust, etc. We recommend to replace the nebuliser after
a period between 6 months and 1 year depending on the
usage.

A Only use original nebulisers!
Replacement of the air filter
In normal conditions of use, the air filter @3 must be
replaced approximately after 500 working hours or after
each year. We recommend to periodically check the air
filter (10-12 treatments) and if the filter shows a grey or
brown colour or is wet, replace it. Extract the filter and
replace it with a new one.

@& Do not try to clean the filter for reusing it.

& The airfilter shall not be serviced or maintained

while in use with a patient.
A Only use original filters! Do not use the device
without filter!

6. Malfunctions and Actions to take

The device cannot be switched on

o Ensure the power lead (2) is correctly plugged into
the socket.

o Ensure the ON/OFF switch (3) is in the position «I».

o Make sure that the device has been operating within
operating limits indicated in this manual (30 min On/
30 min Off).

The nebuliser functions poorly or not at all

o Ensure the air hose (8) is correctly connected at both
ends.

o Ensure the air hose is not squashed, bent, dirty or
blocked. If necessary, replace with a new one.

o Ensure the nebuliser (5) is fully assembled and the
colored vaporiser head (5)-a is placed correctly and
not obstructed.

o Ensure the required medication has been added.

7. Guarantee

This device is covered by a 5 year guarantee from the
date of purchase. The guarantee is valid only on presen-
tation of the guarantee card completed by the dealer
(see back) confirming date of purchase or the receipt.

o The guarantee covers only the compressor. The
replaceable components like nebuliser, masks,
mouthpiece, air hose, and filters are not included.

o Opening or altering the device invalidates the guarantee.

o The guarantee does not cover damage caused by
improper handling, accidents or non-compliance with
the operating instructions.

8. Technical Specifications
0.4 mi/min. (NaCl 0.9%)

Nebulisation rate:

Particle size: 63% <5 pum
2.6 um (MMAD)

Max. free air flow: 15 I/min.

Operating air flow:  5.31 /min.

Acoustic noise level: 52 dBA

Power source: 230V 50 Hz AC

Power lead length: 1.6 m
Nebuliser capacity: ~ min. 2 ml; max. 8 ml
Residual volume: 0.8ml
Operating limits: 30 min. On / 30 min. Off
Operating conditions: 10-40 °C/50 - 104 °F
30 - 85 % relative maximum
humidity
700 - 1060 hPa Atmospheric
pressure
Storage and shipping -20 - +60° C /-4 - +140 °F

conditions: 10 - 95 % relative maximum
humidity
700 - 1060 hPa Atmospheric
pressure

Weight: 1306 g

Dimensions: 103 x 160 x 140 mm

IP Class: P21

Reference to EN13544-1;EN60601-1;

standards: EN60601-2; EN60601-1-6;

IEC 60601-1-11
Expected service life: 1000 hours

This device complies with the requirements of the
Medical Device Directive 93/42/EEC.
Class Il device as regards protection against electric
shocks.
Nebuliser, mouthpiece and masks are type BF applied
parts.
The technical specifications may change without
prior notice.

KomnpeccopHbiin Hebynaiisep

(@ Komnpeccop

(2 Certesoit kabens

(3 Tym6nep Bkn./Bbikn.

(@) Orcek ans BO3AYWHOTO UNbTPA
(8 PacnbinuTens

-a: l'onoska pacnbinutens

(&) BoaaywuHblit WnaHr

(@ MyHaWTyK ANS MHraNALMM Yepes poT
Macka ans Bapocioro

(9) Macka petckas

3ameHa BO3AYLIHOrO (ubTpa

(1) CBopka pacnbinurens

(2 Hacapka ans Hoca

(3 BoanywHbiit unbTp

YBaxaeMblil Nokynaterb,

OT0T Hebyraii3ep SBNSIETC CUCTEMOI a3pO30NbHOM
Tepanuu Ans AOMALLHEro UCnoNb3oBaHus. AToT npubop
npeaHasHayeH Ans pacnblNeHns XUOKOCTEN 1 KMOKUX
NeKapcTBEHHbIX CPEACTB (a3po3oneit), a Takke Ans
Tepanuin BEPXHIX 1 HKHIX AbIXaTemMbHbIX MyTel.

Mpy BO3HMKHOBEHMIW BOMPOCOB, Npobrem unu Ans 3akasa
3anacHbIx YacTel, noxanyicra, 0bpaLLaiiTecs B MECTHbI
cepBuCHbIA LeHTp Microlife. Baww aunep unw anteka MoryT
npegocTasuTb Bam agpec aunepa Microlife B Baweit
cTpaHe. B kayecTBe anbTepHaTVBbI, noceTuTe B VHTEp-
HeTe cTpaHuLy www.microlife.ru, rae Bbl cmoxeTe Hanth
PSA MOMe3HbIX CBEAEHMI MO HaLLeMy 3Lenmio.

BynbTte 3poposbl — Microlife AG!

1. PacumdpoBka cumsonos

OneKTPOHHbIE NpUBOpbI CNeayeT yTUnnanupoBaTh
B COOTBETCTBIM C MPUHSTLIMA HOPMaMK U He

mmm  BbIBpachIBaTL BMECTE C BbITOBLIMY OTX0AAMM.
@ Mepen UConb30BaHNeM NpuGopa BHIMATENBHO

NPOYTUTE faHHOe PYKOBOACTBO.

Wapenue Tvna BF

Knacc 3aLuutbl 0T nopaxeHus anekTpuyeckum
Tokom (Il knacc)

@ CepuitHblit Homep
REF| Mogens

“ MpoussoauTens

| BKn

Q BbiKn

P21 3awywyaiite OT TBEPAbIX NOCTOPOHHUX 0GLEKTOB

" I'IOBpe)KﬂeHI/IVI BbI3BaHHbIX NMonagaHnem Bodbl

C € 01 23 Ceptudmkaums CE

2.

BaxHble yka3aHus no 6esonacHocTu

CniepyiiTe MHCTPYKLVMSIM MO MCNIONb3oBaHMi. B aTom
[JOKYMEHTE COAIepXaTcs BaXHble CBEeH!s 0 paboTe n
6esonacHocTi aToro ycTpoiicTsa. Mepep Ucronb3osa-
HMeM YCTPOICTBA, NOXanyicTa, BHUMATENbHO NPo4M-
TaiTe 3TOT JOKYMEHT 1 COXPaHUTE ero Ans AanbHeiLiero
1CTIOMb30BAHMS.

Mpnbop MOXET NCNoNb30BATLCS TONMBKO B LIENSX,

onmcaHHbIX B AaHHOM BykneTe. AsroToBuTens He HeceT

OTBETCTBEHHOCTY 33 NOBPEXAEHIS, BbI3BaHHbIE HEMpa-

BUMbHbIM UCTIONb30BAHUEM.

He ucnonb3yiite npubop B HeMocpeacTBeHHo! 6nnaocTn

0T 06e360nmMBaloLLX PACTBOPOB, KOTOPbIE MOTYT

BOCTNAMEHSTLCS MPY B3aUMOAECTBI C KUCIIOPOAOM

MK 3aKNCbIO a30Ta.

[laHHbI Nprbop He NpeaHa3HayeH Anst MHransiLyoHHOro

Hapko3a 1 MBI (MckycctaenHoit BeHtunaumm Jerkux).

B aaHHom npuope paspeLuaeTcs ucnonb3oBaxie

KOMMIEKTYHOLLX, NPEHA3HAYEHHbIX Ast 3T0ro npubopa.

He vcnonbayiite npubop, ecri Bam KaxeTes, 4To OH

MOBPEXAEH, UMK ECTIV Bbl 3aMETUMM YTO-NMEO HEOBbIYHOE.

Hukorza He BckpbiBaiiTe npubop.

B cocTaB npubopa BXOASAT HyBCTBUTENbHbIE KOMMOHEHTBI,

TpebytoLume ocTopoxHoro obpatLiersi. O3HakoMbTECH C

YCTIOBUSIMI XpaHEHIs! 11 3KCTINyaTaLyu, OnMCaHHbIMM B

paspene « TexHIYeckVe XapaKTepucTiKm»!

O6eperaiite npubop oOT:

- BOAbI v BRArM

- BKCTpemanbHbIX Temnepatyp

- yAapoB W NageHui

- 3arpsi3HEHMs 1 Mbinn

- MPAMbIX COMHEYHBIX My4en
Xapbl 11 xonofia

Cono,anTe TpeboBaHust 6e30nacHoCT, Npeabsia-

nsieMble K aNeKTpU4eckuM npubopam, B 0COGEHHOCTM:

- Hukorpa He Kacaiitech npuGopa MOKpbIMMA Un
BraXHbIMY pyKamu.

- Pnq paborbl, cTaBbTe Npubop Ha ycToitumBbIE
TOPU3OHTANbHbIE MOBEPXHOCTY.

- He tanuTe 3a kabenb nuTaHus, unn cam npubop,
4T0BbI BbITALLMTL BUNKY M3 MEKTPOPO3ETKM.

- Bunka nutaHus SBNSIETCS 3NEMEHTOM, OTAESbHbIM
OT 3NEKTPOCETH; BIMKA AOIIKHA BbITb 4OCTYNHA NpU
1cnonb30BaHIK npubopa.

lMepen Tem, kak nofkntounTb Npubop k ceTw, yoeau-

TeCb, 4TO TPEBOBAHMS K ANEKTPONUTAHMIO, YKa3aHHbIE

Ha Tabrnuke Ha HWXHEN MoBepXHOCTI Npubopa, cooT-

BETCTBYIOT NapamMeTpaM 3nekTpoceTy.

B cnyyae, ecnu BUmka nuTaHis, nocTasnsiemMas B

KOMMIeKTe, He NOAXOANT K BalLeil aNeKTpoposeTKe,

0bpaTiTeCh K KBANM(ULMPOBAHHLIM CrieLyanicTam

ANt 3aMeHb| BUNKY Ha MOAXoAsLLYto. Boobiue, ncnonb-

30BaHIe afjanTepoB, MPOCTbIX UMM YHUBEPCAMbHBIX, a

TalkKe YANMHHUTENei, He pekomeHayetcs. Ecnm atoro

Herb3si n3bexarb, TO B 3TOM Cry4ae CriefyeT UCTorb-

30BaTb NPUHAANEXHOCTH, COOTBETBYIOLLME TPebOBa-

HUsIM 6€30MacHoCTH, 1 CneauTb 3a TeM, YTobbI He

HapyLLan1Ch MMMUTbI MakCUMarbHOM Harpyaku,

yKasaHHble Ha afanTepax Wunu YAnMHHUTENSsX.

He octaensiite npubop BKMOYEHHbIM B PO3ETKY;

[0cTaBavTe BUNKY 13 3NEeKTPOpO3eTKM, koraa npubop

He MCTonb3yeTcs.

YcTaHoBka npubopa A0MmKHa BbINOMHATECSA COrNacHo

VHCTPYKLMIA Npon3BoauTens. HenpaeunbHas ycTa-

HOBKa MOXET NMPU4MHUTL BPE/, MIOASM, XUBOTHBIM UK

npeaMeTam, 3a YTo NPOU3BOANTENb HE HECET OTBETCT-

BEHHOCTH.

He moauduumpyitTe oTBOA NTaHMS 3TOro npubopa.

B cnyyae noBpexaeHns 0TBOAA NUTaHMS, CBSHKUTECH

C CEPBUCHBIM LIEHTPOM, aBTOPU3MPOBAHHbBIM NPON3-

BOAMUTENEM, NSt ero 3aMeHbl.

Kabenb nutanus npubopa AomkeH BbITb MOMHOCTLIO

pa3MoTaH, A5l NPeAOTBpaLLEHIs Neperpesa.

Tepeg Tem, kak NpuCTyNaTb K 06CTYXUBAHIIO UK YACTKE

npuBopa, BBIKMIOYTE €ro 1 OTCOEANHNUTE OT 3NEKTPOCETH.

Vcnonbayitte Ans neYeHmst ToNbko npenapartbl, Bbiny-

CaHHble Bawwumm neyatumm Bpaqom, 1 CTporo cneayiTe

€10 yKa3aHusim.

B 3aBucKMOCTY OT naTonoruw, UCronb3yiTe Tepaniio,

PEKOMeHyeMyto BaLLMM BPayoMm.

Vicnonb3yiiTe Tonbko Ty Hacaaky, koTopas NpsiMo

pekomeHzoBaHa Baluum Bpayom. HYKOT A He

[AonyckaiiTe NPSIMOro KOHTaKTa Hacazki Anst Hoca ¢

HO3[PSIMM, BMECTO 3TOTO CreAyeT AepxaTb Hacaaky

B HEMocpe/CTBEHHOI BIM30CTI K HO3APSIM.

113y4iTe MHCTPYKLMIO MO MCMOMb30BaHMIO NeKapCT-

BEHHOrO CpefiCTBa, ANs OnpeeneHns BO3MOXHbIX

NPensACTBIIA 451 UCMONb30BaHNS B 0BbIYHbIX

CcM1CTEMaX a3pO30NbHOM Tepaniin.

He cTaBbTe npubop Takum 06pa3om, 4Tobbl ero

Bblro TPYAHO OTKMIOYUTB OT CETH.

113 coobpaxeHruit rurneHbl, UCNONb3yinTe OANH 1 TOT

Xe akceccyap (Hacaaky) TONbKO Anst OFHOTO W TOro

Xe YeroBeka.

He HaknoHsiiTe pacnbinuTens 6onee yem Ha 60°.

He ncnonbayiite ycTpoiicTBO B6NN3N MCTOYHMKOB

CUMbHbIX 3NEKTPOMATHUTHBIX MOMei, HanpuMep

PSiAOM ¢ MOBUbHBIMM TenedoHami Unu paguo-

CcTaHuusMu. Bo Bpems ncnomnb3oBaHus yCTpoicTBa

MWHMMaINbHOE PacCTOsIHUE OT UCTOUHIKOB TaKmX

nonew JOMKHO cocTaBnaTb 3,3 M.

Mo3a6oTbTECH O TOM, YTOBLI AETU HE MOTTU
) 1CMonb30BaTh Npubop 6e3 NprcMoTpa, Nockonbky
0

HEKOTOpbIE ero Meskie 4acTh MOryT GbITb Mporo-
YeHbl. Ipu nocTaske npubopa ¢ kabensmu v wnax-
ramm BO3MOXEH PUCK yAyLLEHNS.

Mepep ncnonb3osaHnem npubopa NPOKOHCYMb-
TUpyiATECh C Balmm nevalymm Bpayom.

Bpava. Moxanyicta, ybeauTech, YTo He NPEBbILLEH

MakcuMaribHbIi YPOBEHb NIEKAPCTBEHHOTO PaCcTBOpa.

3. TMopcoeanHUTe BO3AYLUHBINA WNAHT (6) K KOMMpec-
COpHOMY WHransiTopy (1) 1 nopkntoumnTe npubop k
anekTpoceTy (230V 50 Hz AC I'u) npu nomolwu ceTe-
BOro kabens

4. MepexniounTe TyM6nep Bkn/Bbikn (3) B nonoxerue «l».
- MyHaLwTyk nossonseT 6onee MHTEHCMBHO AOCTaB-

NSITb @3p0301Tb B HKHME fibIXaTeNbHbIE MyTU.

- Tpy Mcnonb3oBaHUM Macku Anst B3pOcrioro (8) unu
Macku AeTcko (9) ybeauTech, YTo Macka nnoTHo
npuneraeT K Ly, 3axsaTblBasi poT v HOC.

- VcnonbayiiTe BCe KOMNNEKTYIOLLME BKIKOYaS
Hacaaky Anst Hoca (12), Tak kak 66110 npeanmcaxo
Batumm Bpayom.

5. TMpy NpoBEAEHUN MHFansLMKM, CMBUTE NPSMO 1 paccna-
6neHHO 3a CTONOM, He B Kpecne, YTobbl blxaTenbHble
MyTI He GbInn CKaThI Y HE YXYALLIANCS TepaneBTAYECKIi
athcpexT. Mpu npoBeAEHUN MHTaNALMOHHON Tepanuu,
He NoXuTech. [pekpaTuTe HransLyio, cin NOYyBCT-
ByeTe cebst nnoxo.

6. o OKOHYaHUK BPEMEHM MHraNsLNKW, PEKOMEHA0BAH-
HOro Balumm nevalym BpauoM, NepexmniounTe
Tym6nep Bkn/Boikn (3) B nonoxerue «O» v oTcoem-
HUTe Nprbop OT ANEKTPOCETH.

7. YpanuTe ocTaTki NekapcTBEHHOTO Npenapata 13
pacnbinuTens 1 NpousseauTe Ae3nHMEKLMOHHYIO
06paboTKy KOMNMEKTYIOLLNX B COOTBETCTBUN C
ykasaHusMu B pasgene «OuncTka n Ae3nHpeKLMsy.

(&= 9ot npnbop npeaHasHayeH Ans nepuoamnye-
ckoro pexuma pa6otbi: 30 muH. BKI/ 30 muH.
BbIKI. Beikniounte npubop yepe3 30 MuH.
1cnonb3osaHus 1 nogoxante 30 MuH. nepen
Havarnom crieflytoLLei NpoLeaypbl NEYEHNS.

&= Mpubop He TpebyeT kannbOPOBKA.

A He paspeLuaeTcs BHOCUTb KOHCTPYKTUBHbIE
M3MEHeHNS.

4. OuucTKa n fe3nHgeKyms

Bo nsbexanme pacnpoctpaHeHns MHdeKLuit Heobxoanmo
NPOBOAMTL OYMCTKY BCEX KOMMMEKTYIOLLIAX MOCHE KaXKA0ro
MPUMEHEHNS1.
Mcnonb3ayitTte MArkyto Cyxyto TkaHb N HeabpasuBHbIE
YucTsLYMe CPeacTBa Ans OYULLEHNS KOMNpeccopa.
A Y6enuTecs, YTo BHYTPEHHbIe YacTi npubopa He
NoABEPXKEHbI KOHTAKTY C XUAKOCTSMM, U YTO
BITKa OTCOEMMHEHA OT SNEKTPOPO3ETKA.
YucTka 1 fe3vHdeKumMsa npuHaanexHocTen
CrnefyiiTe MHCTPYKLMAM MO YNCTKE 1 A€3MHEKLMN
NPUHAANEXHOCTENR, TaK Kak 3T0 04eHb BaXHO Ans
npasunbHoi paboTbl NpuGopa 1 ycrewHoN Tepanmu.
Mepen 1 nocne kaxaoro MCNONb30BaHUA
Pa3bepurte pacnbinutens (5), NOBEPHYB NPOTUB YaCcOBOM
CTPENKY, U U3BNEKUTE KOHYC. [TPOMONTE KOMMMOHEHTBI
pa306paHHOro pacnbinuTens, MyHALITYK (7) u Hacaaky
ANS Hoca (12) N0 NPOTOYHOI! BOAOH; NOMeCTUTE B
KvnsiLLyto Bogy Ha 5 MuHyT. CobepuTe KOMMOHEHTbI
pacnbINMTENs 1 NPUCOEANHUTE BO3AYLUHbIIA LUAHT, BKIIO-
yute npubop v faiite emy nopabotatb 10-15 MUHYT.
&= [pomblBaiiTe Macku 1 BO3AYLUHbIA LNAHT Tenson
BOLION.
(&= Vlcnonbayiite XonoaHble XUAKOCTI ANs Ae3MH-
bekumun, cnepys MHCTPYKLMSIM NPOM3BOANTENS.
A He kunsiTuTe 1 He aBTOKNABUPYATE BO3AYLLHbINA
LUNaHT 1 Mack.

5. TexHuyeckoe obcnyxusaHue u yxon

Komnnekrytome ans uhranstopa Bel MoxeTe 3akasatb
y Annepa B Baluem pervote, B anTeke unu B cepaiucHoM
LeHTpe Microlife (cm. BBeAeHKe).

3ameHa pacnbinurens
3ameHuTe pacnbinuTens (5) Mocne TOro, Kak OH JOMTO He
1CMOMNb30BanNCs, Cu eCTb BUAUMbIE AedhopMaLK,
TPELLYVHbI, UMW €CTIV FONOBKa pacnbinuTens (5)-a 3acopeHa
BbICOXLLMM NeKapCTBOM, MbiNblo, 1 Mp. Mbl pekoMeHayem
3aMeHTb PacbINUTENb NOCMe Nepoja UCnonb3oBaHms 6
MecsiLes 1 4o 1 roa, B 3aBUCUMOCTY OT UCTIONb30BAHMS.
Vcnonb3yiiTe TONbKO OpUrMHaNbHbIN pacnbinuTenb!
3ameHa Bo3ayLHoOro cmnbTpa
B ycnoBusix 0bbI4HOTO UCIONB30BAHMS, BO3AYLLHbIN
unbTp 33 fomkeH BbiTb 3amereH nocne 500 pabounx
4acoB, N exeroaHo. Mbl pekoMeHyeM neproanieckin
NpOBEPSTb BO3AYLLHbI unbTp (kaxable 10-12 ncnons-
30BaHMi), 1 ecrin ounbTp ByAeT MMeTb cepblii unu Bypbiit
LBeT, unu ByaeT MOKPLIM - 3ameHuTe ero. 3BnekuTe
(OUNbTP 1 BCTaBbTE HOBBIN.
(&> He nbiTaitTech 04MCTUTL PUMLTP A5 MOBTOPHOMO
1CMOMb30BAHNS.
(&= Henb3s meHsTb U obcnyxuBaTh HGUNLTP BO
BpeMs 1Conb3oBaHus npibopa naLyeHToM.
A Mcnonb3ayitte opuriHanbHble hunbTpbl! He
ucnonbayite npubop 6e3 dpunbTpal

KomnpecopeH uxixanarop

(@ Komnpecop

(2) 3axpaHsa kaben

(® ByToH Brn/iskn

(@) Kamepa Ha BbaaylwHMs hUnTLP
(®) Pasnpuckeaten

-a: Hebynuaupatua rnaea

(8) BuapyweH mapkyd

@ Mynpuwyx

Macka 3a Bb3pacTeH

(9) [fetcka macka

MoamsHa Ha Bb3AYyLWHNS PUNTLP
@D CrnoBsisare Ha pasnpbeksaTens
2 Hakpaiiruk 3a Hoc

(13 BuapyleH punTbp

YBaxaemu notpebutento,

Toau Hebynait3ep NpencTaBMsiBa cuCTeMa 3a aepo3onHa
Tepanus, noaxosila 3a foMaluHa ynotpeba. ToBa ycTpoit-
CTBO CE 13rI0713Ba 32 MyNBEPU3VPAHETO HA TEYHOCTU M TEYHN
TeKkapcTBa (aepo3oni) 3a NeyeHue Ha ropHIUTE W [ONHUTE
AuXxaTenHu moTuwa.

Axo umaTe BbNpoCH, NpoBremu Unu uckate Aa nopbyare
PE3epBHIN 4aCTH, MONS CBBPXETE CE C MECTHUS MPefCTa-
BuTen Ha Microlife-KnuenTeku yenyru. Bawwmst auctpubytop
1N anTekap MOXe fia B1 iadle aapeca Ha AncTpubytopa Ha
Microlife BbB BaLuaTa cTpaHa. [pyra Bb3MOXHOCT € fia noce-
TiTe VHTepHeT Ha www.microlife.bg, kbaeTo MoxeTe aa
HamepuTe M3KIMIYMTENHO NONe3Ha MHAopMaLus 3a npopy-
KTUTE HU.

Bvaete 3apasu — Microlife AG!

1. OGsCHeHWe Ha cumBONUTE

Y6eperte ce, Ye HUBOTO Ha TEYHOCTTA HE NpeBuLIaBa

MaKCUMasHOTO HUBO.

3. CBbpieTe pasnpbeksaTens ¢ komnpecopa (1) kato
13Mona3Bare Bb3AyLUHNS Mapkyd (6), a cneq ToBa
BK/IOYETE anapara B enekTpuyeckara mpexa (230V
50 Hz AC) ¢ nomoLwTa Ha 3axpaHBalLys kaben (2).

4. 3a fja 3ano4HeTe neveHneTo, HaTucHeTe ByToHa
Bkn/Makn (3) B nonoxenue «l».

- MyHaLyksT ocurypsia no-gobpo AocTaBsHe Ha
nekapcTBeHs Npenapar B AOMHUTE ANXaTenHn
nbTULa.

- V3bepeTe Mexay mMacka 3a Bb3pacTeH (8) 1
[AeTcka Macka (9) v ce yBepeTe, Ye Mackata
HambHO 06xBallia ofnacTTa Ha ycTaTa U Hoca.

- VI3nonaBaifTe BCUYKW NPUCTaBKY, BKITIOYUTENHO 1
HakpaliHiKka 3a HOC (12, Taka KaKTo e ykasan
Bawwmst nexap.

5. IMo Bpeme Ha ceaHca CeaHeTe B 0TnycHaTa no3a Ha
macara, a He B Kpecrio, U3npaseTe ropba, 3a aa He
CBIBaTE ANXaTENHUTE MHTULLA W N0 TO3M HAYMH i3 Hapy-
LwaBaTe eheKTMBHOCTTa Ha neveHueTo. He naraitte no
BPeMe Ha MHxanaumsTa. Ako noyyBCTBaTe, Ye He CTe
Aobpe, NpekpaTeTe BeAHara MHxanauusta.

6. Creg KaTo 13Teye BPEMETO 3a MHXanawuus, koeto Bu

€ npenopbyan Bawust nekap, Uskmoyete anaparta
KkaTo npesktounTe 6yTOH Brn./M3kn. (3) B nosuuus
«O» 1 u3BageTe Lencena.

7. OTcTpaHeTe 0CTaTbLyTe OT JIekapCTBEHMS Npenapar ot

pasnpbCKBaTeNs 1 U3BbpLIETE Ae3NHdEKLMOHHa 0bpa-
60Tka Ha anapaTa B CbOTBETCTBYE C ykasaHusiTa Ha
TOBa pbKOBOACTBO «[104MCTBAHE M AE3NHDEKLMPaHEY.
&= Tosuypen e npoekTupaH 3a ynotpeba c
npekbcBaHe, Ha Bceku 30 mMuH. Bkn. cnepsat
30 muH. Uskn. UsknioveTe ypena cnep
30 MuHyTH paboTa, cref ToBa U3yakaiTe oLe

Aparat aerosoli cu compresor

(1) Compresor cu piston

(2 Cablu de alimentare

(3 Comutator Pornit/Oprit

(@) Compartiment filtru de aer

(8 Recipient medicatie (nebulizator)

-a: Cap pulverizator

(® Furtun de aer

(@) Piesa de gura

Masca faciald adult

(9) Masci facialé copil

Tnlocuirea filtrului de aer

(1) Asamblarea kitului de nebulizare
A2 Piesa nazala

@3 Filtru de aer

Stimate utilizator,

. Conectati camera de amestec cu furtunul de aer (&

la compresor (1) si conectati cablul de alimentare (2)
la priza electrica cu tensiune (230V 50 Hz AC).

. Pentru a incepe tratamentul, puneti comutatorul

Porn|t/0pr|t @ pe p02| ia «l».

Utilizarea piesei de gura conferd o mai buna
patrundere a aerosolului in plamani.

- Alegeti intre masca faciala, pentru adulti (8) sau
pentru copil (9) si asigurati-va ca aceasta acopera
complet intreaga zond a gurii i nasului.

- Utilizatj toate accesoriile, inclusiv piesa nazala 42
conform recomandarii medicului.

. In timpul inhalérii, stati in pozitie verticala si relaxat la

0 masa si nu intr-un fotoliu, pentru a se evita compri-
marea cdilor respiratorii si eficacitatea tratamentului.
Nu stati intingi (in pozitie orizontald) in timpul
inhaldrii. Opriti inhalarea daca va simtjtj rau.

. Dupa terminarea perioadei de inhalare recomandata

de catre medicul dumneavoastra, puneti comutatorul

3. NoparoTtoBka k paboTe M npUMeHeHMe
annapara

Heobxoanmo npoBoanTL 06paboTky BCEX KOMNMeEKTY-

f0LLIX Nepeq NepBbIM CnoNb3oBaHUeM npuGopa u

rocne Kaxoil NpoLieypb! COrnacHo creayioLmm

yKkasaHusM B pasgene «O4mncTka 1 Ae3nHpeKLmsy.

1. CoBepute pacnbinutensb (). Yoeautech B Hanmimum
BCEX COCTaBHbIX YacTeil annapata.

2. HanonHuTe pacnbinuTenb nekapcTBEHHbIM pacTBOPOM
B COOTBETCTBIN C YKasaHusiMi Baluero nevatiero

6. Bo3MOXHbIe HEUCNPABHOCTY K

€nocobbl UX ycTpaHeHus

I'Ipuﬁop He BKMNoYaeTcs

Y6epuTech, 4To ceTesoit kaberb (2) NpaBUNbHO
BKIIOYEH B PO3ETKY.

Y6enutecs, 4to Tymbnep Bkn/Bbikn (3) HaxoauTes B
NONOXeHUM «I».

Y6eauTech, Yto Npubop UCMONb3yeTCs COrnacHo orpa-
HUYEHISIM, Yka3aHHbIM B MHCTPYKLmK (30 muH. BKIT/
30 M. Bb Kn).

B cnyuae, ecnu npubop He pabotaet unu
(byukuuouupye'r nnoxo

Y6epuTech, YTO BO3AYLUHBIN LNaHT (6) NPaBUNbHO
3aKpenneH ¢ 06enx CTOPOH.

Y6epuTech, YTO BO3AYLUHIIA LUNAHT (6) HE COTHYT, He
CrIOMaH, He 3aKyropeH Uni He 3acopeH. Mpu Heobxo-
OUMOCTH, 3aMEHUTE BO3OYLUHBIN LUMaHT.

Y6eauTech, 4To pacnbinuTens (5) NOMHOCTL CobpaH,
11 KOHYC McnapuTens (5)-a NpaBUMbHO BCTABMEH, U €My
HUYETO HE MELLaET.

Y6eauTech B HaNM4MN MHraNsLMOHHOTO pacTeopa B
npubope.

7. TapaHTua

Ha npubop pacnpocTpaHsieTcs rapaHTus B Te4eHue 5 net
C fiaThl npuoBpeTeHnst. FapaHTus 4eiCTBUTENbHA TONBKO
NPV HaNM4MN rapaHTUIHOTO TanoHa, 3anoNHEHHOMo
Anunepom (cM. ¢ 06paTHoil CTOPOHbI), NOATBEPXAAIOLLEro
JAaTy NPoAaXM, U1 KAaCCOBOTO Yeka.

["apaHTINs pacnpocTpaHsieTcs Ha komnpeccop. FapaHTust
He PacnpoCTPaHSIETCS Ha KOMTNIEKTYIOLLME, PACXOAHbIE
[eTanu, NOfBEPKeHHbIE U3HOCY: PACTIBIUTENb, Macka
JeTCKasi, Macka Ast B3pOCroro, MyHALTYK, BO3AYLLHbIiA
LUNaHr, urbTPbI, & Takke ynakosky npudopa.
BCKpbITUE M MEXaHU4ECKUE NOBPEKAEHNS MPUBOAST
K yTpaTe rapaHTiu.

T'apaHTuitHoe 1 GecninaTHoe cepaucHoe obcnyxuBatie
He NPOV3BOMUTCA B CMyyasix HAPYLLEHWS MoTpeGuTenem
MpaBuN XpPaHEHNs, O4UCTKY, TPAHCTIOPTUPOBKM 1 TEXHIYE-
CKOW 3KCTNyaTaLum npubopa, NPesyCMOTPEHHBIX Npasyt-
NaMi, V3NOXEHHBIMIA B MHCTPYKLWM 110 3KCnnyaTaLum.

8. TexHuyeckme xapaKTepuCTUKU

CkopocTb
pacnbinexus: 0,4 mn/muH. (NaCl 0,9%)
Pa3smep yacTuu; 63% < 5 MKkM

2,6 mkm (MMAD)

MakcumanbHbI#
BO3AYWHbIA NOTOK: 15 N/MUH.

Pa6ounit
BO3AYLWHbIA NOTOK: 5.31 N/MUH.

YpoBeHb akycTuye-

CKOro wyma: 52 nbA

WcTounmk nutanms: 230V 50 Hz AC
[nuHa wHypa

nuUTaHus: 16m

06beM nekapcT:  MuHUManbHbI 2 M,

MaKcUManbHblit 8 Mn

OcTaToYHbIi 06EM

nekapcrBa: 0,8 mn

Pexum paboTbi: 30 muH. BKIT/ 30 muH. BBIKN
Ycnosus o110 10 40 °C

NPUMEHeHNs: MaKcuManbHas OTHOCUTeNbHas

BnaxHocTb 30 - 85 %
700 - 1060 rMa atmocdepHoro
[aBnexus

Ycnosus TpaHcnop- o1 -20 go 60 °C

TUPOBKM U MaKcuManbHas oTHoCUTenbHas

XpaHeHus: BnaxHocTb 10 - 95 %
700 - 1060 rfa aTmMoccepHoro
AaBneHus

Macca: 1306 r

Pa3smepbi: 103 x 160 x 140 mm

Knacc sawmtbl: P21

CootBeTcTBHE EN13544-1;EN60601-1;

CTaHAapTam: EN60601-2; EN 60601-1-6;
IEC 60601-1-11

OxupaembIn

CpOK CRyXObl: 1000 yacos

[laHHbI7 nprBOop COOTBETCTBYET TPEBOBAHMAM ANPEKTVBLI
EC o meauumHckom obopynosaim 93/42/EEC.
YcTpoiicTBo, oTBevatoLee knaccy besonacHocTy Il
COrMacHo 3aLLTbl OT NOPAKEHNS ANEKTPOTOKOM.
PacnbinuTenb, MyHAWTYK 1 Macki SBRSIOTCS U3AeNNaMu
Tvna BF.

A TexHuyeckue creuudukaLm MoryT 6biTb 13me-

HeHbl Be3 npeaBapuTeNbHOrO yBeAOMITEHNS.

EnexTpoHHUTE ypeay TpsiGBa fa ce U3XBbpnsT
CbINACHO MECTHUTE MPUNOXMMK pa3nopenty, a

mmm  He C OUTOBUTE OTNAABUN.
@ MpoyeTeTe BHUMATENHO MHCTPYKLMUTE, Npeau

Aa nonseare T03u ypen.

<
Knacudukauus Ha nanonssanuTe fetainm - un BF

IE O6opyasane Knac Il
@ CepweH Homep

REF| Pecepenten Homep

“ [Mpow3soguten

| Bk (ON)

O sk (OFF)

|P21 3aluuTa CpeLy Yyxav TEbpAY Tena v BpeaHH

Bb3AENCTBUA nopaam npoHuKBaHe Ha BoAa

C E 01 23 CE mapkupoBka 3a CbOTBETCTBME

2. BaxHu MHCTpYKuMKM 3a 6esonacHocT

CnepBaiite MHCTPYKUMTE 3a ynoTpeda. To3n JOKyMeHT

npeaocTaBs BaxHa MHopMaLus 3a pabotata v 6e3o-

NacHoCTTa No OTHOLLIEHIE Ha ToBa YCTPOICTBO. Mons,

NpOYETETE BHUMATENHO TO3W JOKYMEHT, Npeau Aa

13on3gare YCTPOCTBOTO U 1o 3anaseTe 3a GbaeLuy

CIpaBKy.

Toau npubop Moxe Aa ce Non3asa eaMHCTBEHO 3a

LienTa, OnucaHa B Taau KHuxkka. [pousBoanTensT He

MOXe fia HOCW OTFOBOPHOCT 3a MOBPEAM, MPUUUHEHN

OT HenpaswnHa ynotpeba.

He n3nonaBaiiTe ypena B NpUCHCTBIE Ha KakBaTo U

[a e aHeCTeTMYHa CMeC, 3ananuma ¢ KUCHIOpoA Ui

[AVa30TeH OKCUA.

To3u ypea He € NpeaHa3HaveH 3a aHecTesnst u 6eno-

Apo6Ha BeHTMnaums.

Tosn ypen Tpsbea aa Gbae 13non3BaH camo ¢ opuru-

HarnHWUTe C1 MpUNexXaLLy YacTy, KaKTo e ykasaHo B Tasu

VHCTPYKLMS.

He nonagaiite npubopa, ako MUCIUTE, Ye e NoBpeaeH

Unu 3abenexuTe HeLwo HepeaHo.

Hwkora He oTBapsiiTe npubopa.

B 10311 npubop nma YyBCTBUTENHN [eTalNN 1 C HEro

TpsibBa Aa ce bopasu BHMMaTenHo. Cnassaiite

YCrOBUSITA 33 CbXPaHEHME W excrinoarauus,

onucaHu B pasgen « TeXHUYecku cneLudukaLmmy!

Masete ro ot:

- BOAa M Bnara

- EKCTPEMHM TemnepaTypu

- YAap v u3nyckaHe

- 3amMbpcsBaHe 1 npax

- npsika CITbHYeBa CBETNMHA

- TOMAWHA W CTyL,

CnasBaitTe npasunata 3a 6e30nacHoCT, OTHaCcALM ce

3a eNeKTPUYECKN Ypean 1 No-cneLuanto:

- Hwvora He fokocBaiiTe ypesa ¢ MOKpU Iu BaXHM
pbLe.

- [locraBete yCTPOIICTBOTO HA CTAOMIMHA U XOPU3OH-
TanHa noBbPXHOCT Mo Bpeme Ha paboTa.

- He gbpnaitTe 3axpaHBaLuys kaben unm camoto
YCTPOICTBO, 3a [ia FO U3KITKYMTE OT KOHTaKTa.

- lllencernmbT e 0TAGNEH ENEMEHT OT ENEKTPUYECKaTa
Mpexa; 3anaseTe Luencena AoCTbeH, korato
YCTPOIACTBOTO € B ynotpeba.

lpeau aa BKMtoUKTE YCTPOICTBOTO, CE YBEPETE, Ye

€MEKTPUYECKOTO HaMPEXEHIE, NOKa3aHo Ha Tabernkara

Ha [IbHOTO Ha ypefia, OTroBaps Ha HanpeXeHeTo Ha

Mpexara.

B cnyvail, ye 3axpaHBaLLusT kaber, npesocTaseH ¢

YCTPOICTBOTO, HE NacBa C KOHTaKTa, CBbPXETE Ce C

kBanMcvLMpaH crieLuanicT 3a noAMsHa Ha Luencenac

noAxopsiLL Takba. Kato Lsino, 1snonssaHeTo Ha agan-

Tepu/NPexoaHNL — 0BMKHOBEHN U MHOTOGYHKLMO-

HalHU — WK YIBITKUTENK, He Ce npenopbysa. Ako

TAXHOTO M3MON3BaHe € HensbexHo, e Heobxoaumo fa

Ce M3Non3BaT Takvea, KOWUTO OTTOBAPST Ha NpaBunaTa

3a 6e30MacHoCT, kaTo ce o6pblua BHUMaHWe, Ye He

HaZBMLLABAT MaKCUMATHO [OMYCTAMMTE CTOMHOCTY Ha

MOLLHOCTTa, NOCOYEHa Ha aganTepuTte/npexopHuLmuTe

W yIbIKUTENUTE.

He ocTagsiitTe ypepa BKNio4eH, KoraTo He € B ynoTpeba;

U3KIKYETE YCTPOVCTBOTO OT KOHTaKTa, KoraTo He e B

ekcnnoataumsl.

WHcTanauwsita Tpsi6Ba fa ce M3BbpLLBA B CbOTBETCTBIE

C VHCTPYKLMTE Ha npoussoauTens. HenpasunHata

VHCTanauws Moxe Aa foBefe A0 yBpexaaHe Ha Xopa,

JKVBOTHM WNK NPESMETH, 3a KOETO NPOU3BOAUTENST He

Moxe Aa Gbae AbpxaH OTTOBOPEH.

He cmeHsiiTe 3axpaHBalLys kaben Ha ToBa yCTPOCTBO.

B cnyuyait Ha noBpena Ha 3axpaHBaLLus kaben, cBbp-

KETe Ce C 0TOPU3NPAH OT MPOU3BOAMTENS TEXHNYECKM

CEepBU3EH LIEHTP, 3a HEroBara 3amsHa.

3axpaHBaLyvaT kaben Tpsiba BUHarM Aa Gbae HambHO

pa3BuT, 3a Aa Ce MPefoTBPATH ONacHo nperpsiBaxe.

Mpean U3BbPLLIBAHETO Ha BCSIKO TEXHUYECKO 0BCTyX-

BaHe WNK NOYUCTBaHE, M3KIKYETE YCTPOICTBOTO U

13BafeTe Luencena oT 3axpaHBaHeTo.

V3non3gaiiTe camo nekapcTeata, Npean1caHn ot Bawwms

niekap ¥ CrieaBaiiTe HEroBUTE YkasaHis OTHOCHO 03-

pOBKaTa, BPEMETPAEHETO 1 YeCToTaTa Ha Tepanmsita.

B 3aBucumocT oT natonorusTa, 13non3gante camo

TnevyeHue, KOeTo € NpenopbyaHo OT Baluws nexap.

3nonasaiite HakpaitHuka 3a HOC Camo, ako U3PUYHO €

MOCOYEHO OT BaLLWs! ekap, kaTo BU 06pbLLaMe CrieLyanHo

BHUMaHve HKOT'A fa He nocTaBsTe paskroHeHusTa My B

HOCA, a ' MO3VLMOHMPaIITE Bb3MOXHO Hail-61130.

MpoBepeTe B MHCTPYKLMUTE 3a yroTpeba nexkapcTBoTo

3a EBEHTYarHI NPOTUBONOKa3aHNs NpW U3MoM3BaHe B

cmcTemu 3a 06LLa aepo3onHa Tepanus.

He nocrassiiTe yCTPONCTBOTO, Taka, Ye Aa BY € TPYAHO

[a ro M3KIIoUNTE NMpu HeOBXOAMMOCT.

3ano-ronsiMa xurueHHata be3onacHocT He Uanonasaiite

©[IHV W ChLLV akcecoapy 3a NoBeYe OT eMH YOBeX.

He HaknaHsiiTe ypena noseye ot 60°.

He u3nonagaifte ycTpoiicTBOTO B 6NIM30CT O CUMHM

€NeKTPOMarH1THM NoneTa, kato MOBUNHN TenedoHm

UM paguouHeTanaumn. [ipbxre Ha MUHAManHo

pascTosHue oT 3.3 M OT Te3u YCTPOICTBa, korato

13non3sate TOBa YCTPOMCTBO.
He noseonsBaitTe Ha feLja Aa uanonasar npubopa

) 6e3 pofMTEnCKIN KOHTPON; HAKOW YacTu ca AocTa-

TbYHO Marku, 3a Aa Obaat norbnHaTv. byoete
HasiCHO C pucka OT 3ayLuaBaHe B Cryyait, Ye ToBa
YCTPOWCTBO € CHabAEeHO ¢ kabenu unu Tpbom.

IMpeav aa nsnon3sarte ypeaa ce KOHCYNTUpainTe

¢ Bawwms nexysaly nexap.

3. MoaroToBka 3a paboTa u ekcnnoarayms
Ha anapara

IMpeav fa u3nonasate anapata 3a MbPBY MbT U CreA

BCsika npovieaypa Bu npenopbyBame Aa 13BbpLIMTE

[Ae3uHdeKUMoHHa 06paboTka Ha anapata CbriacHo

VHCTpyKLUMTE «MouncTBaHe 1 Ae3nHMEeKLMpaHe.

1. TMocrasete pa3npbckeatens G). Ybeaete ce, ye He
TIUNCBAT CbCTABHM YACTI OT KOMMNEKTA.

2. HambnHete ¢ pa3TBop 3a MHXanauus pasnpbekeatens
B CbOTBETCTBME C yKasaHusiTa Ha Balums nekap.

n

30 MUHYTVM Npesn Aa ro BKIKUNTE OTHOBO.
&= YCTPOICTBOTO He Ce Hyxaae oT kanubpupaHe.
A He ce pa3peluasa Hvikaksa MOAUMDMKALMA Ha
YCTPONCTBOTO.

4. TMounctBaHe u pe3nH(eKyUpaHe

Cnep exkcrnoatauus Bcvdku aeTainy Tpsibea aa 6baat
paarnobeHu 1 NOYMCTEHN.

V3nonaBaiiTe Mexa 1 cyxa Kbpna, ¢ He-abpasuBHM NOYNCT-
BaLLV MpernapaTit 3a NOYMCTBaHe Ha KOMMpecopa.

A YBepeTe ce, Ye BbTPELLHUTE YacTh Ha YCTPOiA-
CTBOTO HE Ca B KOHTAKT C TEYHOCTU 1 Ye LLiencemnbT
€ M3KITIOYEH.

MoumncTBaHe 1 Ae3nHpeEKLUA Ha akcecoapuTe
CnefjBatTe BHUMATENHO Yka3aHWUsiTa 3a NO4NCTBaHE 1
[De3nHDEKLMS Ha akcecoapuTe, Thii KaTo Te Ca MHOTO BaXHM
3a paboTaTa Ha yCTPOICTBOTO 1 ycrexa Ha TepanusiTa.
Mpean v cnepn Besiko TpeTUpaHe

Pasrnobete pasnpbckBatens (5) upes 3aBbpTaHe Ha
ropHaTa YacT no YacoBHWUKOBATa CTPENKa 1 OTCTpaHeTe
KOHyCa 3a NPOBOAMMOCT Ha NlekapcTeoTo. MamuiiTe
KOMMOHEHTUTE Ha pa3rnobeHns pasnpbekeaTen, MyHa-
Lyyka (7) v HakpaiHuKa 3a HOC (12) Ypes 13non3BaHe Ha
YelUMsiHa BOfia; MOTOMeTe BbB BPALLA BOAA 33 5 MUHYTH.
CrnobeTe KOMMOHEHTUTE Ha PasnpPbLCKBATENS U FO CBbP-
KeTe KbM KOHEKTOPa 3a Bb3AyLLHUS MapKyu, BKoyeTe
YCTPOWCTBOTO U 0 OcTaBeTe fja paboTu B NPOAbIKEHNE
Ha 10-15 MuHyTH.

&> VamuBaiiTe MackuTe 1 Bb3YILHUA MapKyy C
Tonna Boga.

(&= MWanonagaiite camo CTyeHn Ae3nHdeKumpaLyy
TEYHOCTU, KaTo CrIeABATE UHCTPYKLNUTE Ha
npou3BOAMTENS.

A He n3BapsBaitte, HUTO NOCTaBSNTE B aBTOKNAB
Bb3/yLUHMS MapKyy U MackuTe.

5. TexHuuyecko obcnyxBaHe U FpUkKKM 3a
anapara

MoxeTe Aa nopbyaTe BCUUKN PE3EPBHIN YACTY OT BaLLMS
[0CTaBYMK UNW (hapMaLieBT, v ja ce 0bbpHeTe KbM
cepBu3HNs LieHTbP Ha Microlife (Bux npearosopa u
www.microlife.bg).

3amsiHa Ha pa3npbCKBaTens

CMeHeTe pasnpbcksatens (5) Cref Abbr nepuop Ha
6eapneiicTBue, B CyyauTe, Korato uMa AedopmaLuu,
CyynBaHWs U KoraTo nynBsepuavpallata rmasa (5)-a e
3aryLleHa OT 3aCbXHano nekapcTso, npax u T.H. Hue
npenopbyBame pasnpbCKBATENST Aa Ce 3aMeHst Crief
nepvog Ha nonasaHe Mexay 6 meceua v 1 roguHa B
3aBMCUMOCT OT U3NOM3BAHETO.

/3non3galite camo opuriHanHi pasnpbekearenu!

3amsHa Ha Bb3aywWwHus Gpuntbp

[Mpn HopManHm ycnoBus Ha ynoTpeba, Bb3ayLWHUAT
unTbp 33 TpsbBa fa Ce CMeHM NPUBNM3NTENHO cnea
500 paboTHu Yaca unu Besika roanHa. Hue npenopby-
BaMme Jja NpoBepsiBaTe NepuoANYHO Bb3AYLLHNS
untbp (Ha 10-12 MHxanaumm) 1 ako UNTLPBT e CUB
M kadhsiB Ha LIBSIT UN € MOKBP, Aa ro 3amenuTe. 3Ba-

hete dpvmrbpa W O CMEHeTe C HOB.
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He ce onuTBaitTe fa nouncTeate GpunTbpa 3a
MOBTOPHO M3ron3Baxe.

Bb3pylwHuST duntbp He ce obenyxea unu
MoAMeHs No BpeMe Ha 13MonasaHe Ha ypeaa.
M3nonssaitte camo opuruHantu guntpu! He
13non3gaTe yCTpoicTBoTO 6€3 PunThp!

6. Bb3MOXHUM HEM3NPABHOCTU U HAYUHK

3a TAXHOTO obcnyxBaHe

MpubopbT He ce BkNio4Ba

MpoBepeTe fanu 3axpaHBalLusT kaben (2) e
NpaBUIHO BKIIOYEH KbM ENeKTpUYeckara Mpexa.
Y6ereTe ce, ye GytoHa Bkn/Makn (3) ce Hammpa B
nonoxeHue «l».

YBepeTe ce, Ye YCTPOINCTBOTO € B eKcnnoaraums B
paMKuTe Ha eKCnnoaTaLyoHHUTe OrpaHU4eHHsi, Noco-
YeHv B TOBa PbKoBOACTBO (30 MuH. Bkr. / 30 MuH. Wakn).

PasnpbckBaTensT paboTv HenpaBUITHO UK M306LLO

H

e pabotu
o [poBepeTe Aany NpaBuUiHO € CBbp3aH Bb3AyLIHUAT
Mapkyy (&) C iBeTe CTpaHu.
Y6eneTe ce, Ye Bb3AYLUIHUST MapKyy He e MpuTucHaT
W He € 3anyLUEH.
Y6epete ce, Ye NpaBUHO CTe Crnobuni pasnpbek-
Batens (5) v LipeTHaTa nyneepuavpalla rnaea (5)-a
€ NocTaBeHa NpaBUHO U He MPeyu.
Y6epere ce, 4e MMa NekapcTso.

7. TapaHuus

Toan ypep e ¢ 5-roavuHa rapaHUua OT AataTa Ha akyny-
BaHe. ['apaHLVsiTa Baiu Camo Npu rokaasaHe Ha rapaH-

uy
c
L]

VMOHHaTa KapTa, NOMbIHeHa OT NpojaBaya (BWKTe 0T3ag)

NOTBLPXKAEHNE 3a jaTaTa Ha Mokynka 1 kacosa Genexxa.
["apaHLyisiTa Baxv camo 3a anapata, a He v 3a HerosuTe
CMEHSILLM Ce CbCTABHM YacTw, KaTo paanpbckeaten,
MacKy, MyHALLYK, Bb3AYLUEH MapKyy U (UnTbp.
OTBapsHETO UMM MoAMMKaLMUTE Mo npubopa
NpaBAT rapaHumMsTa HeBanuaHa.
lapaHuusiTa He MOKPUBa LUETU, MPUYUHEHN OT
HenpasunHo GopaBeHe, aBapuK U HecriassaHe
VHCTPYKLMTE 33 excnroatauys.

8. TexHuyecku cneumdmkaumm

CkopocT Ha

pasnpbCKBaHETO: 0,4 mn/mun. (NaCl 0,9%)

Pasmep Ha yactuumute:  63% <5 pum
2,6 um (MMAD)

Makc. ceoGopen

Bb3AYLWEH NOTOK: 15 n/MUH.

Pa6oteH Bb3ayweH notok: 5,31 n/MuH.

HuBo Ha wym: 52 dBA

N3Tounmk Ha 3axpanBaHe: 230V 50 Hz AC

[bnkuHa Ha

3axpaHBawms kaben: 16M

Bmectumoct Ha

p

OcraTbyeH obem:
OrpaHnyeHus 3a pabora:

P

MVH. 2 MT; Makc. 8 mn

0,8 mn

30 muH. Bk, / 30 muH. Uskn
10-40°C/50-104 °F

30 - 85 % oTHocuTENHA
MaKCcUManHa BnaxHoCT
700 - 1060 hPa atmoc-
(bepHo Hansraxe

as3npbCKBaTena:

aboTHM ycnoBus:

YcnoBusi 3a cbxpaHenne  -20 - +60° C /-4 - +140 °F

1 TPaHCNopT: 10 - 95 % oTHoCUTENHA
MaKcuManHa BaxHoCT
700 - 1060 hPa atMoccepHo
Hansrase

Terno: 1306 1

FaGaputu: 103 x 160 x 140 mm

IP knac Ha 3awmra: P21

Mpenpatka kKbM
cTaHAapTh:

EN13544-1;EN60601-1;
EN60601-2,EN60601-1-6;
IEC 60601-1-11

OyakBaH Cpok Ha

ekcnnoarauus:

T

1000 vaca
0Ba M3aenve 0TroBaps Ha U3KCKBaHUsTa Ha Jupektu-

BaTa 3a MeAUUMHCKY usfenua 93/42/EEC.
Ycrpoiicto Knac |l no oTHoLeHe Ha 3aluuta cpety
€NeKTPUYECKN LLIOKOBE.

3

a PA3NPbCKBATENAT, MYHALLYKLT U MAckuTe ca npuno-

xenmn Tun BF vactu.
A TexHudeckuTe crneumdukaLmuy morat aa ce

npoMmeHsiT 6e3 npeau3secTue.

Acest nebulizator este un sistem de terapie cu aerosoli
pentru uz la domiciliu. Acest aparat este utilizat pentru
nebulizare de lichide si medicamente lichide (aerosoli)
cat si pentru tratamentul tractului respirator superior si
inferior.

In cazul in care avetj orice fel de intrebari, probleme sau
doriti s comandatj piese de schimb, va rugam contactatj
Service-ul local Microlife. Vanzatorul sau farmacia dvs. vor
fi in masurd sa va ofere adresa distribuitorului Microlife din
tara dvs. Alternativ, vizitati pe Internet la www.microlife.com,
unde puteti gasi multe informatji importante cu privire la
produsele noastre.

Aveti grija de sanatatea dvs. — Microlife AG!

1. Semnificatia simbolurilor

Pornit/Oprit (3) pe pozitia «O» pentru a dezactiva
aparatul si deconectatj-l de la priza.

7. Goliti camera de amestec de medicamentele ramase si

curatati dispozitivul aga cum este descris in sectjunea
«Curatarea si dezinfectareay.
(& Acestaparatafost proiectat pentru functionare
intermitenta: 30 minute pornit/ 30 minute oprit.
Opriti aparatul dupa 30 minute de functionare si
asteptati alte 30 minute Tnainte de a relua trata-
mentul.

&= Aparatul nu necesita calibrare.

A Nu este permisa vreo modificare a dispozitivului.

4. Curdtarea si dezinfectarea

E Instrumentele electronice trebuie salubrizate in

concordanta cu reglementarile locale in vigoare,

== $i NU impreuna cu deseurile menajere.

@ Cititj instructjunile cu atentie inainte de a utiliza

acest aparat.

Partea aplicata - de tip BF

IE Echipament clasa a Il-a
:: Numér de serie

REF| Numar de referinta

“ Producator

P21

| Pomit (ON)

Q opit (OFF)

Protectie impotriva corpurilor straine solide si
efectelor nocive cauzate de patrunderea apei

C € 01 23 Marcajul CE de Conformitate

2.

Instructiuni de siguranta importante

Urmati instructiunile de utilizare. Acest document ofera
informatii importante privind functionarea si siguranta
dispozitivului. Cititi cu atentie acest document fnainte
de a utiliza dispozitivul si pastrati- pentru a fi utilizat in
viitor.

Acest instrument poate fi utilizat numai pentru scopul
descris in aceasta brosura. Producatorul nu poate fi
facut raspunzator pentru daunele cauzate de utili-
zarea incorecta.

Nu folositi aparatul in prezenta unui amestec inflamabil
cu oxigen sau protoxid de azot.

Acest dispozitiv nu este potrivit pentru anestezie si
ventilatie pulmonara.

Acest dispozitiv trebuie sé fie utilizat numai impreuna cu
accesoriile originale prezentate in aceste instructiuni.
Nu utilizatj instrumentul daca avetj impresia ca este
deteriorat sau observati ceva neobignuit la el.

Nu demontatj niciodata instrumentul.
Acestinstrumentinclude componente sensibile si trebuie
tratat cu atentje. Respectati conditiile de pastrare si func-
tionare descrise in sectiunea «Specificatji tehnice»!
Protejati-l impotriva:

- apei si umezelii

- temperaturilor extreme

- impactului si caderii

- murdériei si prafului

- razelor solare directe

- caldurii si frigului

o Respectati reglementarile de siguranta privind dispozi-
tivele electrice si in special:

- Nu atingeti niciodata aparatul cu mainile ude sau
umede.

- Asezati aparatul pe o suprafata stabila si orizontald
in timpul functionarii sale.

- Nutrageti de cablul de alimentare sau dispozitiv
pentru a-| scoate din priza.

- Mufa de alimentare este un element separat de
retea; pastrati mufa accesibila atunci cand aparatul
esten functiune.

« Tnainte de a conecta aparatul, asigurati-vé c4 datele
nominale electrice, indicate pe placuta de serie din
partea de jos a unitdtii, corespund cu cele ale retelei
electrice.

o In cazul in care stecherul cablului de alimentare
furnizat fmpreuna cu dispozitivul nu se potriveste la
priza de perete, contactati personalul calificat pentru
Tnlocuirea acestuia cu unul adecvat. n general, utili-
zarea adaptoarelor, simple sau multiple, si/sau
cabluri de extensie nu este recomandata. In cazul n
care utilizarea acestora este indispensabild, este
necesar sa se utilizeze tipuri conforme cu reglemen-
térile de sigurantd, acordand atentie faptului ca
acestea sd nu depaseasca limitele maxime de
putere, indicate pe adaptoare si cabluri de extensie.

o Nu lasati aparatul conectat cand nu este in uz;
deconectati aparatul de la priza de perete atunci cand
nu este pus in functiune.

o Asamblarea trebuie efectuata conform instructiunilor
producétorului. O asamblare gresita poate provoca
daune persoanelor, animalelor sau obiectelor, pentru
care producatorul nu se face responsabil.

o Nu inlocuiti cablul de alimentare al acestui aparat. In
cazul unui prejudiciu datorat acestuia, contactati un
centru de service tehnic autorizat de producator pentru
Tnlocuire.

o Cablul de alimentare trebuie s fie intotdeauna pe deplin
intins pentru a preveni supraincélzirea periculoasa.

o Inainte de a efectua orice lucrari de intretinere sau
curatare, opriti aparatul si deconectati-| de la sursa de
curent.

o Utilizati numai medicamente prescrise pentru dumnea-
voastra de catre medic si urmatj instructiunile acestuia
cu privire la dozajul, durata si frecventa tratamentului.

o Infunctie de patologie, utilizati doar tratamentul reco-
mandat de catre medicul dumneavoastra.

o Utilizati piesa de nas in cazul in care este indicat in mod
expres de catre medicul Dvs., acordand o atentie
deosebita ca NICIODATA sa nu fie introdusé bn‘urcaya
in nas ¢i numai pozitionaté cat mai aproape posibil.

o Verificati in brosura cu instructiuni privind medicamen-
tele dacé exista contraindicatii in utilizarea sistemului
de terapie cu aerosoli.

o Nu pozitionati echipamentul astfel incét sé fie dificil sa
deconectatj dispozitivul.

o Pentru o mai mare siguranta igienica, nu utilizati
aceleasi accesorii pentru mai mult de o persoana.

o Nu inclinati nebulizatorul peste 60°.

o Nu utilizati instrumentul in apropierea campurilor elec-
tromagnetice puternice, cum ar i telefoane mobile sau
instalatii radio. Pastratj distanta minima de 3,3 m de la
aceste dispozitive cind folosit instrumentul.

Aveti grijé sa nu [&satj instrumentul nesupravegheat

la indemana copiilor; unele partj componente sunt
suficient de mici pentru a putea fi inghitite. Aveti
grija, deoarece exista risc de strangulare in cazul in
care acest instrument este livrat cu cabluri sau
tuburi.

A Utilizarea acestui dispozitiv nu este conceputa

ca un substitut pentru consultatia la medicul
dumneavoastra.

3. Pregatirea si utilizarea acestui dispozitiv

Prioritar fnainte de prima utilizare, este recomandata

curatarea dispozitivului, descrisa in sectiunea «Curatarea

si dezinfectareay.

1. Ansamblarea kitului de inhalare ca la punctul G1).
Asigurati-va c& sunt toate partile componente.

2. Umpleti camera de amestec cu soluia de inhalare
conform prescriptiei si instructiunilor medicului.
Asigurati-va ca solutia nu depaseste nivelul maxim.

Curatatj toate componentele pentru a elimina reziduurile
medicatiei cét si posibilele impuritéti, dupa fiecare tratament.
Utilizati o carpa moale si uscata cu detergenti non-abrazivi
pentru a curata compresorul.

Asigurati-va ca componentele interne ale dispo-
zitivului nu sunt in contact cu lichidele si ca
stecherul este scos din priza.

Curatarea si dezinfectarea accesoriilor
Urmati cu atentie instructiunile de curatare si dezinfectare
a accesoriilor, deoarece acestea sunt foarte importante
pentru performanta dispozitivului si eficienta terapiei.
Tnainte si dupa fiecare tratament
Dezasamblatj recipientul pentru medicament (&) prin
rotirea partji de sus invers acelor de ceasornic si scoateti
capul pulverizator. Spalati componentele nebulizatorului
dezasamblat, piesa de gurd (7) si piesa de nas G2 prin
utilizarea apei de la robinet; clatiti in apa clocotita timp de
5 minute. Reasamblati componentele nebulizatorului si
conectati-| la conectorul furtunului de aer, porniti aparatul
si lasati-| s& functioneze timp de 10-15 minute.
@™ Spalati mastile si furtunul de aer cu apa calda.
&= Utilizati lichide dezinfectante reci numai conform

instructiunilor producétorului.

A Nu se fierb in autoclava furtunul de aer i mastile.

5.

intretinere, atentiondri si service

Comanda toate piesele de schimb la importator/farmacie

sau contacteaza Service-ul Microlife (a se vedea prefatd).
inlocuirea recipientului pentru medicament

Inlocuiti recipientul (8) dupé o lungé perioada de inactivi-
tate, in cazurile in care se arata deformari, spargere, sau
in cazul in care capul pulverizator (5)-a este infundat de
medicament uscat, praf, etc. Va recomandam sa inlocuiti
recipientul dupa o perioada intre 6 luni si 1 an, in functie
de utilizare.

A Utilizati numai recipiente originale!
inlocuirea filtrului de aer

In conditii normale de utilizare, filtrul de aer 43 trebuie s&
fie inlocuit dupa aproximativ 500 de ore de lucru sau in
fiecare an. Va recomandam sa verificati periodic filtrul de
aer (10-12 tratamente), iar in cazul in care filtrul este de
culoare gri, maro sau este umed, inlocuiti-l. Se extrage
filtrul si se fnlocuieste cu unul nou.

& Nuincercati sé curatati filtrul pentru reutilizarea lui.
& Filtrul de aer nu trebuie sé fie reparat sau intretinut

in timpul utilizarii de catre un pacient.

A Utilizati numaifiltre originale! Nu utilizati dispozitivul

6.

fara filtru
Disfunctionalitati si remedii

Aparatul nu poate fi pornit

o Asigurati-va ca cordonul de alimentare (2) este
conectat la priza.

Asigurati-va daca comutatorul Pornit/Oprit (3) este in
pozitia «l».

Asigurati-va ca dispozitivul a functionat in limitele de
functionare indicate fn acest manual (30 min. Pornit/
30 min. Oprit).

Aparatul dlsperseaza putin sau deloc

7.

o Asiguratj-va ca furtunul de aer (6) este corect conectat
la ambele capete.

Asiguratj-va ca furtunul de aer sa nu fie strangulat,
ndoit, murdar sau infundat. Daca este necesar inlocuiti
cu unul nou.

Asigurati-va ca nebulizatorul (5) este complet asam-
blat si capul de vaporizare (5)-a este pozitionat corect
si nu este blocat.

Asigurati-va ca medicatia a fost adaugata.

Garantia

Acest instrument are o perioada de 5 ani garantie de la
data achizitionarii. Garantja este valabila doar la prezen-
tarea fisei de garantie completata de distribuitor (vezi
verso) care sa confirme data cumpararii, sau cu chitanta/
factura de cumpérare.

Garantja se acordd numai compresorului. Componen-
tele inlocuibile cum sunt nebulizatorul, mastile, piesa
de gura, furtunul de aer nu sunt incluse in garantie.
Deschiderea sau modificarea instrumentului
anuleaza garantia.

Garantia nu acopera prejudiciile cauzate de manipularea
necorespunzatoare sau nerespectarea instructiunilor de
utilizare.

8. Specificatii tehnice

Capacitatea de

nebulizare: 0,4 ml/min. (NaCl 0,9%)
Dimensiunea 63% <5 pm
particulelor: 2,6 um (MMAD)

Debit de aer maxim: 15 I/min.
Rata de nebulizare: 5,31 l/min.
Nivelul de zgomot: 52 dBA
Sursa de curent

electric: 230V 50 Hz AC
Lungimea cablului
de alimentare: 16m

Capacitatea
camereide amestec

(nebulizatorului):

min. 2 ml; max. 8 ml

Volum rezidual: 0,8 ml

Timpi de

functionare: 30 min. Pornit / 30 min. Oprit
Conditii de 10-40°C

functionare: 30 - 85 % umiditate relativd maxima

700 - 1060 hPa presiune atmosferica

Conditji de pastrare -20 - +60 °C

si transport: 10 - 95 % umiditate relativa maxima
700 - 1060 hPa presiune atmosferica

Greutate: 1306 g

Dimensiuni: 103 x 160 x 140 mm

Clasa IP: P21

Standarde de EN13544-1;EN60601-1;

referintd: EN 60601-2; EN 60601-1-6;
IEC 60601-1-11

Durata de viatd

probabila: 1000 ore

Acest dispozitiv indeplineste cerintele Directivei 93/42/
CEE privind dispozitivele medicale.
Dispozitiv de clasa a Il in ceea ce priveste protectia
impotriva socurilor electrice.
Recipientul (nebulizatorul), piesa bucald si mastile sunt
parti de tip BF.

A Specificatiile tehnice pot fi modificate fara notificare

prealabila.

Kompresorovy inhalator

(@) Pistovy kompresor
(2 Napéijeci kabel
(3 Prepinat ON/OFF
(@ Prostor pro vzduchovy filtr
(®) Rozprasovad

-a: RozpraSovaci hlavice
(® Vzduchova hadice
(@) Naustek
Maska na tvéF pro dospélé
(9) Maska na tvaF pro déti
Vyména vzduchového filtru
@1 Sestaveni jednotiivych ¢asti inhalatoru
@12 Nosovy nastavec
@3 Vzduchovy fitr

Vazeny zékazniku,

Tento inhalator je aerosolovy terapeuticky systém vhodny
pro domaci pouziti. Pistroj je uréen k inhalaci vech
béZnych tekutych Ié&iv urenych k 1é¢bé hornich a dolnich
cest dychacich.

Mate-li jakékoliv otazky, problémy nebo chcete-li
objednat nahradni dily, kontaktujte prosim mistni zakaz-
nicky servis Microlife. Va3 prodejce nebo Iékarna Vam
daji adresu prodejce Microlife ve Vasi zemi. Alternativné
muZete navstivit webové stranky www.microlife.cz, kde
naleznete mnoho cennych informaci o nasich vyrobcich.

Budte zdravi -

Microlife AG!

1. Vysvétleni symbold

Elektronické pfistroje nutno likvidovat v souladu
E s mistnimi platnymi pfedpisy, nikoliv s domécim
= Odpadem.

Pred pouZitim tohoto vyrobku si peclivé pfectéte
navod.

Piilozné Easti typu BF.
IE Zafizeni tfidy ochrany Il
@ Sériové Cislo

REF| Referencni ¢islo

“ Viyrobce
| ZAPNUTE (ON)

O VYPNUTE (OFF)

P21 Ochrana pfed vniknutim cizich téles a Skodlivym
(¢inkdm v dusledku vniknuti vody

C € 01 23 CE Oznaceni shody

2. Dulezité bezpeénostni pokyny

o Postupuijte podle navodu k pouZiti. Tento navod obsa-
huje duleZité informace o chodu a bezpegnosti tohoto
zafizeni. Pfed pouzivanim zafizeni si dikladné
prectéte tento ndvod a uschovejte jej pro dalsi pouziti.

o Tento pristroj Ize pouzivat pouze pro ucely popsané
v této piirucce. Vyrobce neodpovida za Skody zpUso-
bené nespravnym pouzitim.

o Neprovozujte pfistroj v pitomnosti jakékoliv hoflavé
smési anestetik spolu se slouc¢eninami kysliku nebo
dusiku.

o Tento pfistroj neni vhodny pro anestezii a plicni ventilaci.

o Mél by byt pouzivan pouze s originalnim pfislusenstvim,
jak je uvedeno v tomto navodu.

o Pristroj nepouzivejte, pokud se domnivéte, Ze je posko-
zeny nebo si na ném vSimnete ¢ehokoliv neobvyklého.

o Pristroj nikdy nerozebirejte.

o Tento pristroj obsahuije citlivé komponenty a nutno
s nim nakladat opatrné. DodrZujte podminky pro
skladovani a provoz popsané v oddile «Technické
specifikacen!

o Pristroj chrarite pred:

- vodou a vlhkosti

- extrémnimi teplotami

- nérazy a upusténim na zem

- znediSténim a prachem

- pfimym slunecnim svitem

- teplem a chladem

o DodrZujte z&sady bezpecnosti pii pouzivani elektrickych
pristroju a to zejména:

- Nikdy se nedotykejte pfistroje mokryminebo vihkymi
rukami.

- Umistéte pfistroj na stabilni a vodorovny povrch v
pribéhu jeho provozu.

- Netahejte za kabel ani celym pfistrojem pro jeho
odpojeni ze zasuvky elektrické sité.

- Napéjeci konektor je samostatnym prvkem napéjeni,
oddélitelnym od elektrické sité; udrzujte zastréku
pristupnou, kdyz je zafizeni v provozu.

o Pred piipojenim pfistroje do elektrické sité se
presvédcte, Ze Udaje uvedené na typovém Stitku
pristroje, ktery se nachazi na spodni strané pistroje,
se shoduji s hodnotami elektrické sité.

oV pfipadé, Ze napajeci kabel dodavany s pfistrojem se
nehodi do vasi zasuvky, obratte se na kvalifikovany
persondl kvuli nahradnimu nastavci. Obecné plati, ze
pouziti adaptérd, jednoduchych nebo vicenasobnych
alnebo prodluzovacich kabelli se nedoporucuje. V
pfipadé jejich pouZiti je nutné pouZit typy vyhovujici
bezpecnostnim predpisiim. Dbejte, aby nebyly pfekro-
¢eny maximalni hodnoty pro napajeni, které jsou
uvedeny na adaptérech a prodluZovacich kabelech.

o Nenechavejte piistroj zapojen do elektrické sité, kdyz
se pristroj nepouziva; odpojte pfistroj ze zasuvky,
pokud neni v provozu.

o Instalace musi byt provedena v souladu s pokyny
vyrobce. Pfi nespravné instalaci mize dojit k poSkozeni
osob, zvifat nebo predmétu, za které vyrobce nemize
nést odpovédnost.

o Nenahrazujte napajeci kabel tohoto zafizeni. V pfipadé
podkozeni napajeciho kabelu se kvdli jeho nahrazeni
obratte na servisni stiedisko schvalené vyrobcem.

o Napéjeci kabel musi byt vzdy natazeny, aby se
zabranilo nebezpeci jeho prehrati.

o Pred zahajenim jakékoliv udrzby nebo ¢isténi, vypnéte
pfistroj a odpojte sitovy kabel od elektrické sité.

o Proinhalaci pouZivejte pouze léky, které vam prede-
psal Iékar a pokud jde o davkovani, trvani a frekvenci
1é€by, fidte se pokyny svého lékare.

o K éEhé onemocnéni pouZivejte pouze légivo, které
vam doporudil lékar.

o Nosni nastavec pouzivejte pouze v pfipadg, Ze vam
to vyslovné doporuci Iékar, vénujte pitom zviastni
pozornost, abyste NIKDY nezatlacili bifurkaéni otvory
nosniho nastavce do nosu, ale pouze je umistily k
nosnim dirkam co nejblize, jak je to mozné.

o Prectéte si pfibalovy letak vybraného léciva kvl
mozné kontraindikaci pfi pouZiti s béZnou aerosolovou
1éEbou.

o Umistéte zafizeni tak, aby se dalo snadno odpojit.

o Pro vétsi hygienickou bezpeénost nepouzivejte
stejné prisluSenstvi pro vice nez jednu osobu.

o RozpraSovaé nikdy neohybejte vice nez 60°.

o Pristroj nepouZivejte v blizkosti silnych elektromagne-
tickych poli, napt'. u mobilnich telefond nebo radiovych
zafizeni. Pfistroj pouZivejte ve vzdalenosti minimainé
3,3 m od zdrojii magnetického zafeni.

Dbejte na to, aby pfistroj nepouZivaly déti bez
@ dohledu; nékteré ¢asti jsou tak malé, ze muze
dojit k jejich spolknuti. V pfipadé, Ze je pfistroj
dodavan s kabelem ¢i hadici, hrozi nebezpeci
uskreeni.

A Pouzivani tohoto pfistroje nelze povazovat jako
nahradu za konzultaci s vasim Iékafem.

3. Priprava a pouziti tohoto pfistroje

Pfed pouzitim pfistroj nejprve vycistéte dle pokynd v

Casti «Cidténi a dezinfekce».

1. Sestavte jednotlivé ¢asti inhalatoru @1). Zkontrolujte,
zda jsou vSechny dily kompletni.

2. Naplite pfistroj inhalacnim roztokem podle pokynu
Iékare a dbejte na to, abyste neprekrogili maximaini
hladinu.

3. Propojte vzduchovou hadici (&) s kompresorem (1) a
zapojte napajeci kabel (2) do zasuvky elektrické sité
(230V 50 Hz AC).

4. Prepina¢ ON/OFF pfepnéte (3) do polohy «I» a zahjit
1é¢bu.

- Pomoci ndustku se vam Iécivo dostane Iépe do plic.

- Vyberte si mezi maskou pro dospélé (8) nebo
maskou pro déti (9) a ujistéte se, ze mate pevné
zavienou oblast kolem st a oblast nosu.

- Pouzijte vSechny komponenty, také nosovy
nastavec 12, podle toho, jak urcil lékaF.

5. Béhem inhalace sedte vzpfimené a uvolnéné u stolu,

ane v kfesle, aby se zabranilo stlaceni dychacich
cest a snizeni efektivity Iéby. Béhem inhalace si
nikdy nelehejte. Pokud se necitite dobfe, inhalaci
preruste.

6. Po ukonceni inhalace pepnéte prepinaé ON/OFF (3)

do polohy «O», pfistroj vypnéte a vytahnéte ze zasuvky.

7. Odstranite z rozpraSovace zbylé lécivo dle pokynd

v &asti «Cisténi a dezinfekce».

&~ Pristroj je uréeny pro pouzivani v 30 minuto-
vych intervalech. Vypnéte zafizeni po 30 min.
pouzivani a po dal$ich 30 min. ho mizete opét
uvést do provozu.

(&~ Zafizeni nevyzaduje kalibraci.

A Nejsou povoleny Zadné Upravy zafizeni.

4. Cisténi a dezinfekce

Po kazdém pouziti vsechny komponenty dikladné vycis-
téte, odstrarite zbytky Iéki @ moznych necistot.

K ¢isténi kompresoru pouzivejte mékky a suchy hadfik a
neabrazivni Cistici prostiedky.

Ujistéte se, Ze vnitini ¢asti pfistroje nejsou v
kontaktu s tekutinami a Ze napéjeci kabel je pfi
¢isténi odpojen od elektrické sité.

Cisténi a dezinfekce prislusenstvi

Dusledné dodrzujte pokyny pro ¢isténi a dezinfekci
pfisluSenstvi, jsou velmi dlleZité pro vykon zafizeni a
Uspésnost léchy.

Pfed a po kazdém oSetreni

Rozeberte rozpraSova¢ (5) otocenim jeho homni ¢asti
proti sméru hodinovych rucicek a vyberte kuzel pro
rozpraSovani léciva. Umyjte jednotlivé dily rozlozeného
rozpraSovace, naustek (7) a nosni nastavec 32 vodou z
vodovodu, pak je vioZte na 5 minut do vrouci vody. Pak

S|

montujte vSechny sou¢asti rozpraSovace a pfipojte jej

vzduchovou hadici ke kompresoru, zapnéte pfistroj a
nechte jej 10-15 minut v ¢innosti.

& Masky a vzduchovou hadici umyvejte pouze
teplou vodou.

& Pouzivejte pouze chladné dezinfekéni prostfedky
podle navodu jejich vyrobce.

A Vzduchovou hadici a masky nevyvafujte ani
nepouzivejte autoklav.

5. Udrzba, péce a servis

Veskeré nahradni dily objednavejte vyhradné u svého
prodejce, Iékarnika nebo kontaktujte Microlife servis (viz.
pfedmluva).

Vyména rozpraSovace

Vyméiite rozprasovac () po dlouhé dobé necinnosti,
pokud vypada deformované, je praskly nebo rozpradovaci
hlavice (5)-a je blokovéana suchym Iécivem, necistotami
apod. Doporu€ujeme vyménu rozprasovace po dobé

6 mésicli az 1 roku v zavislosti na intenzité vyuzivani.

A Pouzivejte pouze originalni rozpraSovac!

Vyména vzduchového filtru

Vzduchovy filtr @3 musi byt za normalnich podminek
ménén pfiblizné po 500 hodinach provozu nebo po
jednom roce. Doporucujeme pravidelnou kontrolu vzdu-
chového filtru (po 10-12 inhalacich), a pokud je filtr Sedé
nebo hnédé zbarveny nebo je mokry, vymérite ho.
Vyjméte z pfistroje stary filtr a nahradte ho novym.

& Nepokousejte se vygistit filtr pro jeho opakované
pouZiti.

&> Béhem pouzivani pfistroje vzduchovy filtr
nevyménujte ani nekontrolujte jeho stav.

A Pouzivejte pouze originalni filtry! Nepouzivejte
pristroj bez filtru!

6. Poruchy a mozné pficiny
Pristroj nejde zapnout

Ujistéte se, Ze je napajeci kabel (2) spravné zapojen
do zasuvky.

Ujistéte se, Ze vypina ON/OFF (3) je v poloze «l».
Ujistéte se, ze pfistroj je pouzivan v ramci provoznich
omezeni uvedenych v tomto navodu (30 min.
ZAPNUTO /30 min. VYPNUTO).

Rozprasovac funguje Spatné nebo vibec

o Ujistéte se, ze vzduchova hadice (6) je na obou
koncich spravné pfipojena.

Ujistéte se, ze vzduchova hadice neni pomackana,
zohybana, Spinava nebo ucpana. Pokud je to nutné,
vyméite ji za novou.

Ujistéte se, Ze rozpraSovac (5) je kompletné sestaven
a barevna rozpraSovaci hlavice (5)-a je umisténa
spravné a neni blokovana.

Zkontrolujte, zda byly pfidany vhodné Iéky.

7. Zéruka
Na tento pfistroj se vztahuje zaruka 5 let od data

n

akupu. Zaruka je platn pouze po pfedlozeni zaru¢niho

listu vypInéném prodejcem (viz zadni strana navodu) s

p

otvrzenim data nakupu nebo pokladniho dokladu.
Zéruka se vztahuje pouze na kompresor. Vyméni-
telné komponenty, jako napfiklad rozpradovac,
masky, ndustek, vzduchova hadice, filtry nejsou do
zaruky zahrnuty.
Zaruka propada v pfipadé otevieni nebo Uprav pfistroje.
Tato zaruka se nevztahuje na Skody zplisobené
nespravnym pouzitim, poSkozenim nebo nedodrZo-
vanim navodu k pouZiti.

8. Technické specifikace

Vykon aerolosu:

0,4 ml/min. (0,9% NaCl)

Velikost ¢astic: 63% <5 pm

2,6 um (MMAD)
Max. volny pritok
vzduchu: 15 I/min.
Provozni pritok
vzduchu: 5,31 I/min.
Hluénost: 52 dBA
Napajeci zdroj: 230V 50 Hz AC
Délka napajeciho
kabelu: 16m
Kapacita inhalatoru:  min. 2 ml; max. 8 ml
Rezidualni objem: 0,8 ml

Provozni omezeni:
Provozni podminky:

Skladovaci a
prepravni podminky:

30 min. VYP / 30 min. ZAP
10-40°C/50-104 °F

max. relativni vihkost 30 - 85 %
700 - 1060 hPa atmosférického
tlaku

-20-+60° C/-4 - +140 °F

max. relativni vihkost 10 - 95 %
700 - 1060 hPa atmosférického

tlaku
Hmotnost: 1306 g
Rozméry: 103 x 160 x 140 mm
IP tfida: IP21

Souvisejici normy:

EN13544-1,EN60601-1;
EN60601-2;EN60601-1-6;
IEC 60601-1-11

Predpokladana
Zivotnost: 1000 hodin
Tento pfistroj vyhovuje pozadavkim dle smérnice 93/42/

EHS o zdravotnickych pomtckach.

Zi

afizeni tfidy Il s ochranou ped trazem elektrickym Sokem.

RozpraSovaé, naustek a masky jsou pfilozné ¢asti typu BF.
A Technické specifikace mohou byt zménény bez

pfedchoziho upozornéni.



Kompresorovy inhalator

(@) Piestovy kompresor
(2 Napéjaci kabel
(3 Prepina& ON/OFF
(@) Priestor pre vzduchovy filter
(®) Rozprasovad

-a: Rozpradovacia hlavica
(®) Vzduchové hadica
(@) Naustok
Tvarova maska pre dospelych
(9) Tvérova maska pre deti
Vymena vzduchového filtra
@1 Zostavenie jednotlivych &asti rozprasovaca
@2 Nosovy nadstavec
@3 Vzduchovy filter

Vazeny zakaznik,

tento inhalétor je aerosdlovy terapeuticky systém vhodny
na domace pouzitie. Pristroj je uréeny na inhalaciu vset-
kych beznych tekutych lieciv uréenych na lie€bu hornych
a dolnych dychacich ciest.

Ak mate akékolvek otazky, problémy alebo si chcete
objednat nahradné diely, kontaktujte prosim svoje
zakaznicke stredisko Microlife. Va3 predajca alebo
lekérent Vam poskytnu adresu distributora Microlife vo
Vadej krajine. Pripadne navstivte internetovu stranku
www.microlife.sk, kde mdZete najst mnozstvo neoceni-
telnych informécii o vyrobku.

Zostarite zdravi — Microlife AG!

1. Vysvetlenie znaciek

Elektronické pristroje sa musia likvidovat v
E stlade s miestne platnymi predpismi, nie s
mm  domacim odpadom.

Pred pouZitim zariadenia si pozorne precitajte
navod.

Prilozné Gasti typu BF.

IE Zariadenie triedy ochrany Il

[SN] sériové cislo

REF| Referencné ¢islo

“ Vyrobca

| ZAPNUTE (ON)

QO VYPNUTE (VYP)

P21 Ochrana pred vniknutim cudzich telies a Skod-
livym €inkom v dosledku vniknutia vody

C € 01 23 CE Oznacenie o zhode

2. Dolezité bezpeénostné pokyny

o Postupuijte podla ndvodu na pouzitie. Tento navod
obsahuje délezité informécie o prevadzke
a bezpecnosti tohto zariadenia. Pred pouZivanim
zariadenia si dokladne pregitajte tento navod a
uschovajte ho na dalSie pouZitie.

o Tento pristroj sa mdZe pouzivat iba na Ucely popi-
sané v tomto navode. Vyrobca nenesie zodpoved-
nost za Skody spdsobené nespravnym pouzitim.

o Neprevadzkujte pristroj v pritomnosti akejkolvek
horfavej zmesi anestetik spolu so zlu¢eninami
kyslika alebo dusika.

o Pristroj nie je vhodny na anestéziu a pfucnu ventilaciu.

o Pristroj by mal byt pouzivany len s originalnym
prisluenstvom ako je uvedené v tomto navode.

o Nepouzivajte pristroj, ak si myslite, Ze je poSkodeny,
alebo ak na fiom spozorujete nie¢o nezvycajné.

o Nikdy pristroj nerozoberajte.

o Tento pristroj obsahuie citlivé suciastky, preto je
potrebné s nim zaobchadzat opatrne. DodrZujte
podmienky skladovania a prevadzky popisané v
kapitole «Technické tdajen!

o Pristroj chranite pred:

- vodou a vihkostou

- extrémnymi teplotami

- narazom a padom

- znecistenim a prachom

- priamym sineénym svetiom

- teplom a chladom

o Dodrziavajte zasady bezpeénosti pri pouzivani elek-
trickych pristrojov a to najmé:

- Nikdy sa nedotykajte pristroja mokrymi alebo
vihkymi rukami.

- Umiestnite pristroj na stabilny a vodorovny povrch
v pocas jeho prevadzky.

- Netahajte za kabel ani celym pristrojom pre jeho
odpojenie zo zasuvky elektrickej siete.

- Napéjaci konektor je samostatnym prvkom napa-
jania, oddelitelnym od elektrickej siete; udrzujte
zastreku pristupnd, ked je zariadenie v prevadzke.

o Pred pripojenim pristroja do elektrickej siete sa
presvedte, Ze udaje uvedené na typovom Stitku
pristroja, ktory sa nachadza na spodnej strane
pristroja, sa zhoduju s hodnotami elektrickej siete.

oV pripade, Ze napéjaci kabel dodavany s pristrojom sa
nehodi do vadej zasuvky, obratte sa na kvalifikovany
persondl kvli ndhradnému nadstavcu. V3eobecne plati,

Ze pouzitie adaptérov, jednoduchych alebo viacnasob-

nych alalebo prediZovacich kablov sa neodporica. V

pripade ich pouZitia je nevyhnutné pouzit typy vyhovu-

juce bezpecnostnym predpisom. Dbajte, aby neboli
prekro¢ené maximaine hodnoty pre napéjanie, ktoré sui
uvedené na adaptéroch a prediZovacich kabloch.

« Nenechavaijte pristroj zapojeny do elektrickej siete,

ked sa pristroj nepouZiva; odpojte pristroj zo

zasuvky, pokial nie je v prevadzke.

Indtal4cia musi byt vykonana v sulade s pokynmi

vyrobcu. Pri nespravnej instalacii moze dojst k

poskodeniu 0sdb, zvierat alebo predmetov, za ktoré

vyrobca nemdze niest zodpovednost.

« Nenahréadzajte napajaci kabel tohto zariadenia. V
pripade poskodenia napajacieho kabla sa kvdli jeho
nahradeniu obratte na servisné stredisko schvalené
vyrobcom.

o Napéjaci kabel musi byt vzdy natiahnuty, aby sa
zabranilo nebezpecenstvu jeho prehriatia.

o Pred zacatim akejkolvek Udrzby alebo Cistenia, vypnite
pristroj a sietovy kabel odpojte od elektrickej siete.

« Nainhalaciu pouzivajte len latky, ktoré Vam predpisal
lekar a riadte sa jeho pokynmi ¢o sa tyka davkovania,
doby a frekvencie lieCby.

o Naliecbu ochorenia pouZivajte iba liecivo, ktoré vam
odporudil lekar.

« Nosovy nadstavec pouZivajte iba v pripade, ze vam to

vyslovne odporuéi vas lekar, venuite pritom osobitni

pozomost, aby ste NIKDY nezasuvali bifurkacné otvory

nosového nadstavca do nosa, ale ich iba umiestnili k

nosovym dierkam €o najblizsie, ako je to mozné.

Pregitajte si pribalovy letak vybratého lieciva kvoli

moznym kontraindikaciam pri pouziti s beznou aero-

solovou lie¢bou.

o Umiestnite zariadenie tak, aby sa dalo lahko odpojit.

o Pre vacsiu hygienickll bezpe¢nost nepouzivajte
rovnaké prisluSenstvo pre viac ako jednu osobu.

o Rozpradova¢ nikdy nenaklaajte o viac ako 60°.

« Nepouzivaijte pristroj blizko silnych elektromagnetic-
kych poli, ako st mobilné telefony alebo radiové
zariadenia. Dodrzujte minimalnu vzdialenost 3,3 m
od tychto zariadeni, ak pouzivate pristroj.

C Zaistite, aby deti nepouzivali tento pristroj bez
dozoru; niektoré ¢asti st prili§ malé a deti by ich
mohli prehltnat. Budte si vedomi rizika nehody v
pripade, ak je pristroj dodavany s kablami alebo
hadickami.
A Pouzivanie tohto pristroja nie je mozné povazovat
za nahradu konzultacie s lekarom.

3. Priprava a pouzitie tohto pristroja

Pred prvym pouZitim odporacame preistit pristroj podfa

pokynov uvedenych v &asti «Cistenie a dezinfekciay.

1. Poskladajte rozpraSova¢ (1) podfa obrazka a skon-
trolujte, Ci obsahuje vSetky komponenty.

2. Naplrite komoru rozpraSovaca inhalaénym roztokom
podrla pokynov lekara a dbajte na to, aby ste neprek-
ro¢ili maximalnu hladinu.

3. Najprv pripojte vzduchovi hadicu (&) ku kompresoru (1)
a potom napajaci kabel (2) zapojte do elektrickej siete
(230V 50 Hz AC).

4. Teraz mdzete pristroj zapnut ON/OFF (3) pozicia «I»
a zatat liecbu.

- Pomocou naustka sa Vam liecivo dostane lepSie
do pluc.

- Vyberte si masku pre dospelych (8) alebo masku
pre deti (9) a uistite sa, Ze mate pevne utesnend
oblast okolo Ust a nosa.

- Pouzite vietky komponenty, taktiez nosovy
nadstavec (2, podla toho, ako uréil lekar.

5. Pocas inhalécie sedte vzpriamene a uvolnene pri stole
anie v kresle, aby sa zabranilo stlaceniu dychacich
ciest a znizeniu efektivity liecby. Pocas inhalacie si
nikdy nelihajte. Pokial sa necitite dobre, inhalaciu
preruste.

6. Po skonceni doby inhalécie, prepnite prepina¢ ON/
OFF (3) na poziciu «O» a odpojte zo siete.

7. Vyprazdnite rozpradovaciu hlavicu a o€istite ju od
zvyskov pouzitého lieCiva podla navodu, Cast
«Cistenie a dezinfekcia».

(&= Pristroj je uréeny na striedavé pouzivanie
30 min. ZAP / 30 min. VYP. Vypnite pristroj po
30 minttach pouzivania a po dal$ich 30 min. ho
mdzete opét uviest do prevadzky.

(&~ Zariadenie nevyZaduje kalibraciu.

A Nie st povolené Ziadne Upravy zariadenia.

4. Cistenie a dezinfekcia

Po kazdom pouziti vSetky komponenty dokladne vygistite,
odstrarite zvysky lieciva a pripadnych negistot.
Na Cistenie kompresora pouzivajte makku a suchu
tkaninu a neabrazivne Cistiace prostriedky.
A Uistite sa, Ze vnatorné Casti pnstrOJa nie st v
kontakte s tekutinami a Ze napajaci kabel je pri
Cisteni odpojeny od elektrickej siete.
Cistenie a dezinfekcia prislusenstva
Désledne dodrziavajte pokyny pre Cistenie a dezinfekciu
prisluSenstva, s velmi doleZité pre vykon zariadenia a
Uspesnost terapie.
Pred a po kazdom oSetreni
Rozoberte rozprasovac (5) ototenim jeho hornej Casti
proti smeru hodinovych ruciciek a vyberte kuzel pre
rozpraSovanie lie¢iva. Umyte jednotlivé diely rozloze-
ného rozpraSovaca, naustok (7) a nosovy nadstavec 12
vodou z vodovodu, potom ich vloZte na 5 mint do vriacej
vody. Potom zmontujte v3etky sucasti rozpraSovaca a
pripojte ho vzduchovou hadicou ku kompresoru, zapnite
pristroj a nechajte ho 10-15 mintt v ¢innosti.
@& Masky a vzduchovii hadicu umyvaite iba teplou
vodou.
(&= Pouzivajte iba chladné dezinfekéné prostriedky
podfa navodu ich vyrobcu.
A Vzduchovu hadicu a masky neprevarajte ani
nepouzivajte autoklav.

5. Udrzba, starostlivost a servis

Ziadajte v3etky nahradné diely u predajcu alebo

v servisnom stredisku. Na ziskanie idajov o miestnom

dodavatelovi mdzete kontaktovat priamo Microlife (pozri

predslov alebo www.microlife.com)

Vymena rozprasovaca

Viymerite rozpraSovac (5) po dihej dobe necinnosti, ak

vyzera zdeformovane, je prasknuty alebo rozpraSovacia

hlavica (5)-a je blokovana zasu$enym lie¢ivom, necisto-
tami a pod. Odporaéame vymenu rozpraSovaca po dobe

6 mesiacov az 1 roka v zavislosti od intenzity vyuzivania.

A PouZivajte iba originalne rozpraSovace!

Vymena vzduchového filtra

Vzduchovy filter @3 musi byt pri normalnych podmien-

kach meneny priblizne po 500 hodinach prevadzky alebo

po jednom roku. Odpori¢ame pravidelnd kontrolu vzdu-
chového filtra (po 10-12 inhalaciach) a ak je filter sivo
alebo hnedo sfarbeny alebo je mokry, vymerite ho.

Viyberte z pristroja stary filter a nahradte ho novym.

& Nepokusajte sa vy¢istit filter pre jeho opakované
pouzitie.

&= Pocas pouZivania pristroja vzduchovy filter
nevymiefajte ani nekontrolujte jeho stav.

A Pouzivaijte iba originalne filtre! Nepouzivajte
pristroj bez filtra!

6. Poruchy a mozné pri€iny

Pristroj sa neda zapnut

o Overte, ¢i je napajaci kabel (2) spravne zapojeny do
elektrickej siete.

o Uistite sa, Ze je vypinac (3) v polohe «l».

o Uistite sa, Ze pristroj je pouzivany v ramci prevadzko-
vych obmedzeni uvedenych v tomto navode(30 min.
ZAPNUTY /30 min. VYPNUTY).

Funguje nespravne alebo vobec
Overte, ¢i je hadica (6) spravne pripojena na oboch
koncoch.

o Skontrolujte, i hadica nie je stlacend, zalomena, $pinava
alebo upchaté. Ak je to nutné, vymerite ju za novu.

o Uistite sa, Ze rozpraSovac (5) je kompletne zostaveny
a farebna rozpraSovacia hlavica ((&)-a je umiestnena
spravne a nie je blokovana.

o Uistite sa, ¢i ste pridali pozadovany roztok.

7. Zaruka

Na pristroj sa vztahuje zaruéna doba 5 roky, ktora plynie
od datumu jeho kupy. Zéruka plati iba po predloZeni zaruc-
ného listu vypineného predajcom (pozrite zadny obal
navodu), ktory potvrdzuje datum zakupenia alebo na
zéklade dokladu o nadobudnuti (pokladniéného bloku).

e Zaruéné podmienky sa riadia zakonom. Zaruka sa
vztahuje iba na kompresor, nevztahuje sa na spot-
rebny material ako rozpraovac, naustok, masku,
hadicu a filter.

« Neodborné rozobratie pristroja alebo vymena suciastok
v pristroji rusi platnost zaruky.

o Narok na zéruku stracate nespravnym pouZzivanim
a neopravnenym zasahovanim do pristroja.

8. Technické udaje

0,4 ml/min. (NaCl 0,9%)
63% <5 um

2,6 um (MMAD)

Max. vofny vzduchu: 15 I/min.

Prevadzkovy prietok

Vykon aerosolu:
Velkost castic:

vzduchu: 5,31 lImin.
Hluénost: 52 dBA
Zdroj napajania: 230V 50 Hz AC

Dizka privodnej $ndiry: 1,6 m
Kapacita inhalatora:  min. 2 ml; max. 8 ml
Rezidualny objem: 0,8 ml

Prevadzkové

obmedzenia: 30 min. ZAP. / 30 min. VYP.

Prevadzkové 10-40°C

podmienky: maximalna relativna vihkost 30 -
85%
700 - 1060 hPa atmosférického
tlaku

Skladovanie a -20 - +60 °C

podmienky prepravy: maximalna relativna vihkost 10 -

95 %
700 - 1060 hPa atmosférického
tlaku

Hmotnost" 1306 g

Rozmery: 103 x 160 x 140 mm

IP trieda: P21

Odkaz na normy: EN13544-1;EN60601-1;
EN60601-2; EN60601-1-6;
IEC 60601-1-11

Predpokladana

zZivotnost’: 1000 hodin

Toto zariadenie spifia poziadavky Smernice 93/42/EHS

0 zdravotnickych poméckach.

Zariadenie triedy Il s ochranou pred Urazom elektrickym

Sokom.

RozpraSovac, nustok a masky su prilozné Easti typu BF.
Technické Specifikacie moZu byt zmenené bez
predchadzajlceho upozornenia.

Kompresorski inhalator

(1 Batni kompresor
(2 Napajalni kabel
(3 Stikalo za vklop in izklop (ON/OFF)
(@) Zragnifilter
(®) Razpréilna komora
-a: Glava vaporizatorja
(® Zratna cev
(@) Ustni nastavek
Inhalacijska maska za odrasle
(9) Inhalacijska maska za otroke
Zamenjava zraénega filtra
1) Komplet za sestavo razprsilne komore
(12 Nosni nastavek
@3 Zragni filter

Spostovana stranka,

Ta inhalator predstavija sistem za aerosolno terapijo, ki
je primeren za uporabo doma. Ta naprava se uporablja
zarazprdevanije teko€in in tekocih oblik zdravil (aerosoli)
ter za zdravljenje zgornjega in spodnjega dela dihalnega
sistema.

Ce imate kakrnakoli vprasanja, tezave, ée Zelite narociti
rezervne dele, o tem obvestite vadega lokalnega predstav-
nika za izdelke Microlife. Va$ prodajalec ali lekarna vam
bosta posredovala naslov prodajalca izdelkov Microlife v
vasi drZavi. Lahko pa obid¢ete tudi nado spletno stran
www.microlife.com, kjer so vam na voljo vse informacije o
nasih izdelkih.

Ostanite zdravi — Microlife AG!

1. Razlaga simbolov

Elektronske naprave je potrebno odstraniti v
E skladu z lokalnimi predpisi in ne med gospo-
= dinjske odpadke.

@ Pred uporabo natan¢no preberite navodila.
Tio BF

IE Medicinski proizvod razreda Il

@ Serijska Stevilka

REF| Referencna Stevilka

“ Proizvajalec

| Vkiop (ON)

QO  Izop (OFF)

Za$¢ita pred trdimi delci in Skodljivimi vplivi
P21
zaradi vdora vode

C E 01 23 Oznaka za skladnost CE

2. Pomembna varnostna navodila

o Sledite navodilom za uporabo. Ta dokument vsebuje
pomembne informacije o izdelku in varni uporabi le-
tega. Pred uporabo naprave skrbno preberite navodila
in jih obdrzite.

o Napravo lahko uporabljate le za namene, opisane v
teh navodilih za uporabo. Proizvajalec ne odgovarja
za $kodo, ki bi nastala zaradi neustrezne uporabe.

* Naprave ne uporabljajte v prisotnosti katerih koli
meSanic anestetikov, ki so vnetljivi s kisikom ali dusi-
kovim protoksidom.

o Tanaprava ni primerna za uporabo med anestezijo in
za ventilacijo pljuc.

e Tanaprava se sme uporabljati le z originalnimi
prikljucki, ki so predstavljeni v teh navodilih.

o Naprave ne uporabljajte, e menite, da je poSkodovana
ali Ce ste opazili kaj neobicajnega.

o Naprave ne odpirajte.

o Naprava vsebuje ob¢utljive komponente, zato je
potrebno z njo ravnati skrbno. UpoStevajte navodila
za shranjevanje in delovanie, ki so opisana v poglavju
«Tehnicne specifikacijex!

. Napravo Scitite pred:

vodo in vlago,

ekstremnimi temperaturami,
udarci in padci,

umazanijo in prahom,
neposredno soncno svetlobo,
vrocino in mrazom.

. V skladu s predpisi o varnosti, ki se nanasajo na elek-
tri€ne naprave:

Naprave se nikoli ne dotikajte zmokrimi ali viaznimi
rokami.

Ko napravo uporabljajte, jo dajte na stabilno in
ravno povrsino.

Ne vlecite za napajalni kabel ali samo napravo, da
bi jo izklopili iz vticnice.

Vtikac je lo¢en element elektriCne mreZe; Vtikat
pustite dostopen, ko je naprava v uporabi.

o Pred priklopom naprave, preverite ali ta ustreza vasi
lokalni elektriéni mreZi, s tem da primerjate zapis na
plos¢ici na spodnjem delu naprave.

oV primeru, da vtiénik, ki ste ga dobili z napravo, ne
ustreza vticnici, kontaktirajte ustrezno usposobljeno
osebje, ki vam bo vtiénik zamenjalo za ustreznega. Na
splodno se uporaba razdelilcev, enostavnih ali veckra-
tnih, ter uporaba podaljSkov ne priporoca. V kolikor je
njihova uporaba potrebna, uporabljaite le tiste, ki so v
skladu s predpisi o varnosti pri cemer pazite, da ne
presegajo zgornje meje moci napajanja, kar je oznaceno
na razdelilcih in podaljskih.

o Ne puscajte naprave priklopljene v vtiénico, ko ni v
uporabi; ko napravo ne uporabljate jo izklopite iz vticnice.

« Namestitev naprave je potrebno izvesti v skladu z
navodili proizvajalca. Nepravilno ravnanje z napravo
lahko privede do poskodb oseb, Zivali ali objektov, za
katere proizvajalec ne more odgovarjati.

* Ne menjajte napajalnega kabla te naprave. V primeru
poskodbe napajalnega kabla se za zamenjavo
obrnite na poobladceni servis proizvajalca.

* Napajalni kabel mora biti vedno popolnoma odvit, da
bi se preprecilo nevarno pregrevanje.

o Pred katerim koli popravilom ali ¢i§¢enjem naprave je
potrebno napravo ugasniti in izkljuciti iz vtiénice.

o Uporabljajte le zdravila, ki vam jih predpiSe zdravnik,
upostevajte zdravnikova navodila glede odmerjanja,
trajanja in pogostosti zdravljenja.

o Glede na patologijo, uporabljajte le tretmaje, ki vam
jih je predpisal zdravnik.

o Nastavek za nos koristite samo v primeru, da vam je to
predpisal zdravnik, pri éemer bodite posebno pozorni
na to, da bifurkacij NIKOLI ne vstavljate v nos, temve¢
jih samo priblizate kolikor je to mogoce.

oV navodilih za zdravila preverite ali obstajajo kontrain-
dikacije pri uporabi z aerosolnimi terapevtskimi sistemi.

o Opreme ne odlagajte na tak$en nacin, da je oteZena
izkljucitev naprave.

e ZaboljSe higienske razmere ne uporabljajte istih
pripomockov za ve¢ kot eno osebo.

o Inhalatorja ne nagibajte za ve¢ kot 60°.

« Naprave ne uporabljajte v bliZini mo¢nih elektroma-
gnetnih polj, npr. mobilnih telefonov ali radijskih
postaj. Naprava naj bo med uporabo vsaj 3,3 m odda-
liena od tovrstnih virov elektromagnetnega sevanja.

Otroci ne smejo brez nadzora rokovati z napravo;
@ nekatere komponente so zelo majhne in jih lahko
zauzijejo. Ce je napravi prilozen tudi kabel ali
cevka, vas opozarjamo na nevarnost zadusitve.
A Uporaba te naprave ni nadomestilo za posvet z
zdravnikom.

3. Priprava in uporaba naprave

Priporo¢amo, da pred prvo uporabo naprave le to o€istite

kot je opisano v poglavju «Ci$€enje in razkuzevanje».

1. Sestavite komplet za inhalacijo G1). Vsi deli morajo
biti dobro pritrjeni.

2. Razprsilno komoro napolnite z raztopino za inhaliranje
v skladu z zdravnikovimi navodili. Najvisje ravni ne
smete preseci.

3. Razprsilno komoro poveZite z zratno cevjo (6) na
kompresor (1) in vklju¢ite napajalni kabel () v
vtikalno dozo (230V 50 Hz AC).

4. Zageti zdravljenje, nastavite gumb za vklop in izklop (3)
v polozaj «Iy.

Ustni nastavek omogoca bolj$e dovajanje zdravil
v plju¢a.

zbirate lahko med masko za odrasle (8) ali otroke (9),
maska pa mora vedno popolnoma prekrivati usta in
nos.

Vse pripomocke, vkljuéno z nosnim nastavkom G2),
uporabljajte kot vam to priporo¢a zdravnik.

5. Med inhaliranjem ne sedite v naslanjau ampak za
mizo, vzravnano in spro¢eno, da bi se izognili pritisku
na dihaine poti in izbolj$ali ucinkovitost tretmaja. Ne
inhalirajte v leze¢em polozaju. Ce se pocutite slabo,
prenehajte z inhaliranjem.

6. Ko inhaliranje prekinete po ¢asovnem obdobju, kot
vam je to priporo€il zdravnik, pritisnite na stikalo za
vklop inizklop (3), in sicer v polozaj «O», ter napajalni
kabel potegnite iz vtikalne doze.

7. |zpraznite preostanek zdravila in napravo ocistite, kot
je opisano v Poglavju «Ciécenje in razkuzevanje».

& To napravo lahko uporabljate izmenjaje -
lahko je 30 minut vkljuéena, potem mora biti
30 minut izklju¢ena. Po 30 minutah uporabe
napravo torej izkljucite in pocakajte Se 30 minut,
preden nadaljujete z zdravljenjem.

&= Naprava ne zahteva kalibracije.

A Spremembe na napravi niso dovoljene.

4. Ciscenje in razkuzevanje

Vse dele naprave skrbno o€istite, da odstranite ostanke

zdravila in druge necistoce.

Uporabite mehko in suho krpo in ne uporabljajte abrazivnih

Cistilnih sredstev za CiS¢enje kompresorja.

A Poskrbite, da notranji deli naprave ne pridejo v
kontakt s teko€ino in da je naprava izklju¢ena iz
vtiénice.

Ciséenje in dezinfekcija pripomockov

Sledite navodilom za ¢idcenje in dezinfekcijo pripomockov,

saj so ti pomembni za delovanje naprave in s tem tudi za

ucinkovitost terapije.

Pred in po vsaki terapiji

Razstavite inhalator (5) tako, da obracate vrh v nasprotni

smeri urinega kazalca in odstranite konus za pretok zdra-

vila. Operite dele razstavljene razprsilne komore, ustni
nastavek (7) in nosni nastavek 12, z uporabo vode iz pipe;
potopite v vrelo vodo za 5 minut. Ponovno sestavite
komponente razprsilne komore in jo prikljucite na zraéno
cev, vklopite napravo in pustite, da dela 10-15 minut.

&> Maske in zratno cev operite s toplo vodo.

& Uporabljajte samo hladna dezinfekcijska sredstva
po navodilih proizvajalca.

A Mask in zragne cevi ne prekuhavaite in ne avtokla-
virajte.

5. Vzdrzevanje in servis

Vse dele inhalatorja lahko narocite pri vasem trgovcu ali
v lekarni, lahko pa se obrnete tudi na servisno sluzbo
Microlife (glej predgovor).
Zamenjava razprsilne komore
Razprsilno komoro (8) zamenjajte kadar ni v uporabi
daljSe ¢asovno obdobje, v primerih, ko se kazejo deforma-
cije, znaki kvarjenja ali, ko je glava razprsilne (5)-a komore
zama$ena zaradi suhih ostankov zdravil, prahu itd. Pripo-
roéamo menjavo razprsilne komore po 6 mesecih oziroma
1 letu, odvisno od uporabe.

A Uporabljajte samo originalne razprsilne komore!
Zamenjava zracnega filtra
V normalnih pogojih uporabe je potrebno zracni filter @3
zamenjati po 500 urah uporabe 0z. vsako leto. Priporo¢amo
periodi¢no preverjanje zracnega filtra (10-12 tretmajev), v
kolikor je sive ali rjave barve oziroma je moker, ga zame-
njamo z novim filtrom.

& Ne poskusaite ogistiti filtra za ponovno uporabo.

&= Zratnifilter se ne sme popravljati medtem, ko ga

uporablja pacient.
A Uporabljajte samo originalne filtre! Ne uporabljajte
naprave brez filtra!

6. Okvare in ustrezni ukrepi

Naprave ni mogoce vklopiti
o Zagotovite, da je napajalni kabel (2) ustrezno vklopljen
v vtikalno dozo.

o Poskrbite, da je gumb za vklop/izklop (3) v ustreznem
polozaju «l».

o Preverite, ali naprava deluje v okviru omejenega
delovanja, ki je naveden v teh navodilih (30 min. delo-
vanja / 30 min. mirovanja).

Inhalator slabo deluje ali sploh ne deluje

o Poskrbite, da je zracna cev (§) pravilno povezana na
obeh straneh.

o Preglejte, da zratna cev ni zmeckana, upognjena,
umazana ali zablokirana. Ce je potrebno, jo zamenjajte
Znovo.

o Poskrbite, da je razprsilna komora (5) popolnoma
sestavljena in da je barvna glava vaporizatorja (5)-a
ustrezno namescena in ni zamasena.

o Zagotovite, da je bilo vstavijeno ustrezno zdravilo.

7. Garancija

Za to napravo velja 5-letna garancija od dneva nakupa.
Garancija velja le na podlagi predioZitve garancijske
kartice, ki jo izpolni prodajalec (glej zadnjo stran) in potrdi
datum nakupa ali na podlagi racuna.

o Garancija velja le za kompresor. Zamenljivi deli:
razprsilna komora, maske, ustni nastavek, zra¢na
cev in filtri niso vklju€eni v garancijo.

o Garancija ne velja, ¢e napravo odprete ali jo kakorkoli
spreminjate.

o Garancija ne krije Skode, ki nastane zaradi neustre-
znega ravnanja, nesre¢ ali neupostevanja navodil za
uporabo.

8. Tehnicne specifikacije

Stopnja razprSevanja: 0,4 mi/min. (NaCl 0,9 %)

Velikost delcev: 63% <5 pm
2,6 um (MMAD)

Maksimalni prosti

zracni pretok: 15 I/min.

Delovni zraéni pretok: 5,31 I/min.

Glasnost: 52 dBA
Napajanje: 230V 50 Hz AC
Dolzina

napajalnega kabla: 1,6 m

Kapaciteta posodice: min. 2 ml; maks. 8 ml
Prostornina preostale

snovi: 0,8ml

Omejitve delovanja: 30 min. delovanja / 30 min.
mirovanja

10-40°C/50- 104 °F
30 - 85 % najvi§ja relativna
vlaznost

atmosferski tlak 700 - 1060 hPa
-20 - +60° C/-4 - +140 °F
10 - 95 % najvi§ja relativna

Delovni pogoji:

Shranjevanje in
pogoji dostave:

vlaznost

atmosferski tlak 700 - 1060 hPa
Teza: 1306 g
Dimenzije: 103 x 160 x 140 mm
Razred IP: P21

Referencni standard: EN13544-1;EN60601-1;
EN60601-2;EN60601-1-6;
IEC 60601-1-11

Servisna

Zivljenjska doba: 1000 ur

Naprava ustreza zahtevam Direktive za medicinske

pripomocke 93/42/EEC.

Naprava spada v |l razred glede na za$cito pred elektricnim

udarom.

Razprsilna komora, ustni nastavek in maske so deli tipa BF.
Tehniéne specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodne najave.

Kompresorski inhalator

@@ Klipni kompresor
(2 Kabl za napajanje
(3@ Prekida¢ Ukljuci/Isklju¢i (ON/OFF)
(@) Odeljak za vazdusni filter
(®) Raspriivad

-a: Glava rasprsivaca
(® Crevo za vazduh
(7) Nastavak za usta
Maska za odrasle
(9) Maska za decu
Zamena filtera za vazduh
@1 Sklapanje raspriivaca
12 Nastavak za nos
@3 Vazdusni filter

Postovani korisnice,

Ovaj inhalator je sistem za aerosol terapiju pogodan za
kucnu upotrebu. Ovaj uredaj se koristi za rasprsivanje
te€nosti, tecnih lekova (aerosola) i za tretman gornjih i
donjih delova respiratornog trakta.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, probleme ili Zelite da
narucite rezervne delove, molimo kontaktirajte Vas
lokalni Microlife — Usluzni servis. Va$ prodavac ili
apoteka ¢e Vam dati adresu Microlife dobavljaca u Vasoj
zemlji. Kao alternativa, moZete da posetite internet sajt
www.microlife.com, gde ¢ete na¢i mnostvo dragocenih
informacija o nasim proizvodima.

Ostanite zdravo — Microlife AG!

Objasnjenje znacenja simbola

sa lokalnim vaZe¢im pravilima, ne sa otpadom iz

E Elektronski uredaji moraju biti uklonjeni u skladu
mm  domacinstva.

@ Pre upotrebe pazljivo procitajte uputsvo.

Tip BF

IE Medicinsko sredstvo klase Il
[SN] serijski broj

REF| Kataloski broj

ol Proizvodas
| Ukijugen (ON)

QO Iskljugen (OFF)

Zaétita od Cvrstih stranih objekata i Stetnih
1P21
efekata usled prodora u vode

C € 01 23 CE oznaka uskladenosti

2. Vazna bezbednosna uputstva

o Pratite uputstvo za upotrebu. Ovaj dokument sadrZi
vazne bezbednosne informacije, kao i informacije o
nacinu rada uredaja. Detaljno pro¢itajte ovaj dokument

pre upotrebe uredaja i Cuvajte ga za buducu upotrebu.

o Ovaj uredaj se moze koristiti iskljucivo u svrhe
opisane u ovom uputstvu. Proizvoda¢ se ne moze
smatrati odgovornim za oStecenja nastala
neadekvatnom upotrebom.

o Ne ukljucivati uredaj u prisustvu anestetickih meSavina
zapaljivih u prisustvu kiseonika ili azot protoksida.

o Ovaj uredaj nije pogodan za primenu u anesteziji i
plu¢noj ventilaciji.

o Ovaj uredaj moZe biti korid¢en iskljucivo uz orginalne
delove na nacin kako je objasnjeno u ovom uputstvu.

o Nemojte koristiti ovaj uredaj ukoliko smatrate da je
oStecen ili primetite neSto neobi¢no.

« Nikada nemojte otvarati ovaj uredaj.

o Ovaj uredaj sadrzi osetljive komponente i sa njim se
mora oprezno rukovati. Pogledati Cuvanije i uslove
rada opisane u delu «Tehnicke specifikacije».

o Zadtitite ga od:

- vode i vlage

- ekstremnih temperatura
- udara i padova

- prljavtine i pradine

- direktne sunceve svetlosti
- toplote ili hladno¢e

o U skladu sa propisima o bezbednosti koji se odnose na
elektriéne uredaje:

- Nikada nemojte dodirivati uredaj mokrim ili viaznim
rukama.

- Tokomrada uredaj postavite na ravnu i horizontalnu
povrsinu.

- Nemojte povlaciti kabal ili sam uredaj kako bi ga
iskljuili iz utiénice.

- Utikac je zasebni element strujne mreZe; utika¢
drzite dostupnim kada koristite uredaj.

o Prepovezivanja uredaja na elektriénu mrezu, na plogici
na donjem delu uredaja proverite da li uredaj odgovara
vasoj lokalnoj elektritnoj mrezi.

o U slucaju da utika¢ koji ste dobili s uredajem ne
odgovara vasoj zidnoj uti€nici, kontaktirajte
kvalifikovanu osobu koja ¢e vam zameniti tu uti€nicu
odgovaraju¢om. Generalno, upotreba adaptera,
jednostavnih ili viSestrukih, i/ili produznih kablova, se
ne preporucuje. Ako je njihova upotreba neophodna,
potrebno je koristiti tipove koji su uskladeni s
propisima o bezbednosti, paze¢i da ne prelaze
maksimalnu dozvoljenu granicu napajanja, $to je
oznaceno na adapterima i produznim kablovima.

o Uredaj ne ostavljajte priklju¢en kada nije u upotrebi;
iskljucite uredaj iz uticnice kada nije ukljucen.

e Postavljanje uredaja se mora obaviti u skladu sa
uputstvom proizvodaca. Nepravilno postavljanje
moze uzrokovatii oStecenja na ljudima, Zivotinjamaili
objektima, za koje se proizvoda¢ ne moze smatrati
odgovornim.

o Nemojte menjati strujni kabal ovog uredaja. U slu¢aju
oStecenja strujnog kabla, za zamenu se obratite
servisu koji je ovlaséen od strane proizvodaca.

o Kabal za napajanje uvek mora biti odmotan kako bi
se sprecilo opasno pregrevanje.

o Pre odrZavanja ili ¢iS¢enja, iskljucite uredaj i izvucite
utikag iz uticnice.

o Koristite iskljucivo lek koji Vam je preprisan od strane
lekara i pridrzavaijte se uputstava lekara kada je re¢ o
doziranju, duZini i uCestalosti terapije.

« U zavisnosti od patologije, koristite samo terapiju koju
vam je preporugio vas lekar.

o Nastavak za nos koristite samo ako vam je tako izricito
navedeno od strane vaseg lekara, obracaju¢i posebnu
paZnju na to da bifurkacije NIKADA ne stavite u nos,
nego da ih samo stavite $to je blize moguce.

e Proverite u uputstvu za upotrebu leka moguce
kontraindikacije sa uobi¢ajenim sistemima za aerosol
terapiju.

o Ne postavljajte opremu na nacin koji otezava
upravljanje isklju¢ivanjem uredaja.

« U svrhu vece higijenske sigurnosti, ne koristite iste
dodatke za vise od jedne osobe.

o Nikada ne naginjite rasprsiva¢ za ugao veéi od 60°.

o Ne koristite aparat u blizni jakih elektromagnetnih
talasa, kao $to su mobilni telefon ili radio instalacije.
Odrzavajte minimalno rastojanje od 3.3 m od takvih
uredaja, kada koristite ovaj uredaj.

O Obezbedite da deca ne koriste ovaj uredaj bez
nadzora; pojedini delovi su dovoljno mali da mogu
biti progutani. Obratite paznju na postojanje rizika
od davljenja u slu¢aju da uredaj poseduje kablove
ili cevi.
A Nije predvideno da se ovaj uredaj koristi kao
zamena za konsultacije sa lekarom.

3. Priprema i koriSéenje uredaja

Pre kori$¢enja uredaja po prvi put, preporucujemo
¢iS¢enje na nacin kako je to opisano u odeljku «CiSc¢enje
i dezinfekcija».

1. Sklopite rasprsivac a1). Vodite racuna da su svi delovi
kompletni.

2. Napunite rasprsivag rastvorom za inhalaciju, u skladu
sa instrukcijama lekara. Vodite rauna da ne
prekoracite maksimalni oznageni nivo te¢nosti.

3. Povezite rasprsiva¢ pomocu creva za vazduh (6) sa
kompresorom (1) i ukljucite kabl za napajanje 2) u
uticnicu (230V 50 Hz AC).

4. Stavite prekida¢ Uklju¢i/lskljuci (On/Off) (3) u polozaj
«I» kako biste zapoceli tretman.

- Nastavak za usta omogucava bolju distribuciju
leka ka pluéima.

Izaberite masku za odrasle (8) ili masku za decu (9)
i pobrinite se da ona u potpunosti prekriva podrucje
oko usta i nosa.

Koristite sve dodatke, ukljuCujuci i nastavak za
nos (i3, na nacin kako je to prepisao Vas lekar.

5. Tokom inhalacije sednite uspravno i opusteno za sto,
ne u fotelju, kako biste izbegli pritiskanje disajnih
puteva i smanjenje efikasnosti tretmana. Nemojte
lezati tokom inhalacije. Ukoliko se ne osecate
dobro, prekinite inhalaciju.

6. Posto zavrSite inhalaciju u trajanju koje Vam je lekar
propisao, stavite prekida¢ Ukljuci/lsklju¢i 3) u polozaj
«O» da biste iskljugili uredaj i izvucite kabl za
napajanje iz utiénice.

7. Ispraznite preostalu koli¢inu leka iz rasprsivaca i
ocistite uredaj na nacin kako je to opisano u odeljku
«CiScenje i dezinfekcijay.

@& Ovaj uredaj je namenjen za upotrebu sa
prekidima, i to 30 minuta rada (ON) /
30 minuta pauze (OFF). Iskljuite uredaj nakon
30 minuta rada i sacekajte narednih 30 minuta
pre otpocinjanja terapije.

& Uredaj ne zahteva kalibraciju.

A Nisu dozvoliene izmene na uredaju.

4. Ciscenje i dezinfekcija

Nakon svake terapije, temeljno o€istite sve komponente

kako biste uklonili ostatke leka i moguce necistoce.

Za CiSc¢enje kompresora koristite meku i suvu tkaninu s

ne-abrazivnim sredstvima za cis¢enje.

Pobrinite se da unutradnji delovi uredaja ne dodu
u kontakt s te€nostima i da je utikac iskljucen iz
utiénice.

Ciscenje i dezinfekcija dodataka

PaZljivo pratite uputstvo za CiScenje i dezinfekciju

dodataka jer su oni vrlo vazni za pravilan rad uredaja i

uspeh terapije.

Pre i posle svakog tretmana

Rasklopite rasprsivac (8) okretanjem vrha u smeru

kazaljke na satu i uklonite konus za sprovodenje leka.

Operite delove rasklopljenog rasprsivaca, nastavak za

usta (7) i nastavak za nos (2, koriste¢i vodu sa ¢esme;

uronite ih u klju¢alu vodu tokom 5 minuta. Ponovno
sastavite komponente rasprdivaca i prikljucite ga na
prikljucak creva za vazduh, ukljucite uredaj i pustite da
radi 10-15 minuta.
(&= Maske i crevo za vazduh perite toplom vodom.
&= Koristite samo sredstva za hladnu dezinfekciju
prate¢i uputstvo proizvodaca.
A Crevo za vazduh i maske nemojte prokuvavati ili
zagrejavati u autoklavu.

5. Odrzavanje, briga i servis

Sve rezervne delove porucite od svog prodavca ili
farmaceuta ili kontaktirajte Microlife-Servis (videti u
uvodnoj reci).
Zamena rasprsivaca
Zamenite rasprsiva¢ (5) nakon duzeg perioda
nekori$¢enja, u slu€ajevima kada pokazuje deformacije,
znakove kvarenja, ili kada je glava rasprsivaca (5)-a
zacepliena osuenim ostacima leka, prasinom, itd.
Preporucujemo zamenu rasprsivaca nakon 6 meseci do
1 godine, zavisno od upotrebe.
A Koristite samo originalne rasprsivace!
Zamena filtera za vazduh
U normalnim uslovima upotrebe, filter za vazduh G3
treba zameniti nakon otprilike 500 radnih sati ili nakon
svake godine. Preporuéujemo da povremeno
proveravate filter za vazduh (10-12 tretmana), a ako je
filter sive ili smede boje ili je mokar, zamenite ga novim.
&= Nemojte pokusavati da ogistite filter u svrhu
ponovne upotrebe.
(&= Filterza vazduh se ne sme servisirati ili odrzavati
tokom korid¢enja od strane pacijenta.
A Upotrebljavajte samo originalne filtere! Ne
koristite uredaj bez filtera!

6. Problemi i njihovo reSavanje

Uredaj ne moze da se ukljuci
Proverite da li je utika¢ za struju (2) ispravno ubacen
u uti€nicu.

o Proverite da li je prekida¢ Ukljuci/lskljuci 3) u poziciji
«I».

o Proverite da li uredaj funkcionise u okviru ogranicenja
rada navedenih u ovom uputstvu (30 min. ukljucen /
30 min. iskljucen).

Inhalator radi slabo ili nikako

o Proverite da li je crevo za vazduh (&) ispravno
povezano na oba kraja.

o Proverite da crevo za vazduh nije zgnje¢eno, savijeno,
prijavo ili blokirano. Ukoliko je neophodno, zamenite ga
novim.

o Proverite da li je rasprsiva¢ (5) pravilno skloplien i da li
je obojena glava rasprsivaca (5)-a pravilno postavijena
i da nije zaCepljena.

o Proverite da li je stavljen odgovarajuci lek.

7. Garancija

Aparat je pod garancijom 5 godina, pocev od datuma
kupovine. Garancija je validna jedino uz garantni list,
popunjen od strane prodavca (videti drugu stranuy), kojim
se potvrduje datum kupovine ili racun.

o Garancija se odnosi samo na kompresor. Zamenljive
komponente, poput rasprdivaca, maski, nastavka za
usta, creva za vazduh i filtera, nisu obuhvacene.

o Otvaranje ili prepravijanje aparata ¢ini garanciju
nevazecom.

o Garancija ne pokriva Stetu izazvanu nepravilnim
rukovanjem, nezgodama ili odstupanjima od
uputstava za upotrebu.

8. Tehnicke specifikacije

Brzina rasprsivanja: 0,4 ml/min. (NaCl 0,9%)

Veli¢ina Cestica: 63% <5 um
2,6 um (MMAD)

Maksimalni slobodni

protok vazduha: 15 I/min.

Radni protok

vazduha: 5,31 l/min.

Nivo akusticne buke: 52 dBA

Napon struje: 230V 50 Hz AC

Duzina kabla za

napajanje: 1,6 m

Kapacitet rasprsivaca: min. 2 ml; max. 8 ml
Rezidualni volumen: 0,8 ml

Radna ograni¢enja: 30 min. uklju¢en (ON) / 30 min.
iskljucen (OFF)
10-40°C/50- 104 °F

30 - 85 % relativna maksimalna

vlaznost
Atmosverski pritisak 700 - 1060 hPa

-20 - +60° C/-4 - +140 °F

Radni uslovi:

Uslovi €uvanja i

transporta: 10 - 95 % relativna maksimalna
vlaznost
Atmosverski pritisak 700 - 1060 hPa
Tezina: 1306 g
Dimenzije: 103 x 160 x 140 mm
IP Klasa: 1P21

Referentni standardi: EN13544-1;EN60601-1;
EN60601-2; EN60601-1-6;
IEC 60601-1-11

Ocekivani vek

trajanja: 1000 sati

Ovaj aparat uskladen je sa zahtevima Direktive 93/42/

EEC za medicinska sredstva.

Medicinsko sredstvo klase Il u pogledu zastite od

elektriénog udara.

Rasprsiva¢, nastavak za usta i maske su delovi tip BF.
Tehnicke specifikacije se mogu menjati bez
predhodne najave.

Kompresszoros inhalator

(@ Dugattyds kompresszor
(2 Elektromos kabel
(® BelKi kapcsold
(@) Légsz(ird rekesze
(8 Porlaszto

-a: Porlasztéidom
(® Légtomis
(@) Széjrész
Arcmaszk felnétteknek
(9) Arcmaszk gyerekeknek
Cserélhetd légszird
@1 Porlaszté dsszeallitasa
(12 Orrjérati idom
A3 Légszirs

Kedves Vasarlo!

Ez az inhalator otthoni aeroszolterapias hasznalatra
alkalmas. A készulék folyadékok és folyékony gyégyszerek
(aeroszolok) porlasztasara képes a fels és also légutak
kezeléséhez.

Ha barmilyen kérdése, problémaja van, keresse a helyi
Microlife Uigyfélszolgalatot! A Microlife hivatalos forgal-
mazéjaval kapcsolatos felvilagositasért forduljon az
eladéhoz vagy a gydgyszertarhoz! A www.microlife.com
oldalon részletes leirast talal a termékeinkrél.

Jo egészséget kivanunk — Microlife AG!

1. Jelmagyarazat

Az elektronikai termékeket az érvényes el6ira-
E soknak megfelelGen kell kezelni, a haztartasi
wmm  hulladéktol elkiilnitve!

@ Az eszkoz hasznalata elétt gondosan olvassa

végig ezt az Utmutatot!

BF tipusu védelem

IE I. érintésvédelmi osztaly
@ Sorozatszam
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vizbehatolas elleni védelem szintje
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2. Biztonsagi eldirasok

o Kovesse a hasznélatra vonatkozo utasitasokat! Ez a
Utmutatd fontos hasznalati és biztonsagi tajakoztata-
sokat tartalmaz az eszkézzel kapcsolatban. Olvassa
el alaposan a leirtakat miel6tt hasznalatba venné az
eszkdzt, és Brizze meg ezt az Gtmutatot!

o Akészilék kizarolag a jelen utmutatdban leirt célra
hasznalhaté. A gyarté semmilyen felelésséget nem
véllal a helytelen alkalmazésbol eredd karokért.

o Ne hasznélja a késziiléket olyan érzéstelenité-szer
jelenlétében, amely oxigénnel vagy nitrogén proto-
xiddal gyulékony keveréket alkot!

o Ezakésziilék altatogéphez és |élegeztetégéphez
nem alkalmas.

o Akésziilék csak a leirasban szerepld, eredeti tartozé-
kokkal hasznalhaté!

o Ne hasznélja a késziiléket, ha az megsériilt vagy barmi-
lyen szokatlan dolgot tapasztal vele kapcsolatban!

o Soha ne probalja meg szétszedni a késziiléket!

o Akész(ilék sériilékeny alkatrészeket tartalmaz, ezért
¢évatosan kezelendd. Szigortan be kell tartani a taro-
lasra és az lizemeltetésre vonatkoz eldirasokat,
amelyek a «Miszaki adatok» részben talalhatok!

o A keszuleket ovni kell a kdvetkezktol:

viz és nedvesség
széls6séges hémérséklet
(ités és esés
szennyez6dés és por
kézvetlen napsugarzas
meleg és hideg

. Be kell tartani az elektromos késziilékekre vonatkozé
b|ztonsag| eldirasokat, foképpen:

Soha ne nydljon a késziilékhez vizes vagy nedves
kézzel!

A készilléket vizszintes és stabil felliletre helyezve
hasznalja!

A halozati kabelt a dugojanal fogva htizza ki a
konnektorbol és ne a készliléket vagy a vezetéket
fogva huzkodja!

Avillasdugd killon eleme a haldzati résznek; legyen
hozzéférhet6 amikor hasznalja a készuléket!

o Mielétt az elektromos héldzathoz csatlakoztatja a
késziléket, ellendrizze hogy a késziilékhaz aljan
talalhaté adattablan szerepld fesziiltségérték
megfelel-e az elektromos halozat fesziiltségének!

o Ha a haldzati kabel dugdja nem illeszkedik a konnek-
torba, 1épjen kapcsolatba egy szakemberrel, aki kicse-
réli azt megfeleldre! Elosztobdl vagy hosszabbitdbol
altalaban egynél tdbb hasznalata nem ajanlott! Ha ilyet
hasznél valassza azt a tipust, amely biztonsagi szem-
pontbdl és elektromos adatait tekintve is megfelel!

o Amikor a késziiléket nem hasznalja, a halézati kabele
ne legyen a konnektorba dugval

o Akészillék belizemelését a gyarté utasitasai szerint
kell végezni! Egy helytelen beiizemelés kart okozhat
embereknél, allatoknal, targyaknal, amiért a gyarto
nem vonhato feleldsségre.

o Ne akarja kicserélni a halozati kabelt, ha az megsérilt!
llyen esetben forduljon gyarté altal megbizott szer-
vizhez, ahol a szakszeri javitast elvégzik!

o Mikodés kdzben a halozati kabel legyen mindig kitekert
allapotban, hogy veszélyes tilmelegedés ne jéhessen
étre!

o Miel6tt barmilyen karbantartasi vagy tisztitasi munkat
végezne a készilléken, kapcsolja ki és zsinorjat huzza
ki a konnektorhdl!

o Kizérélag orvosi utasitasra hasznalhaté. Az adagolas,
az alkalmazas id6tartama és gyakorisaga tekintetében
konzultajon orvosavall

o Betegsége kapcsan csak az orvosa altal ajanlott
kezelést alkalmazza!

o Az omrjérati idomot csak az orvosa ajanlésa esetén
hasznélja és figyeljen arra, hogy a kétagu részt SOHA
ne dugja be az orraba csak helyezze minél kdzelebb
ahhoz!

o Ellendrizze a gyogyszer tajékoztatojaban az inhalacios
kezeléssel kapcsolatban lehetséges ellenjavallatokat!

o Akésziléket mindig Ugy helyezze el, hogy adott
esetben konnyen le tudja majd vélasztani!

o A fokozott higiéniai biztonsag érdekében ugyanazt a
tartozékot ne hasznalja egynél tdbb személy!

o Soha ne dontse a porlasztét 60 foknal nagyobb szogbe!

o Ne haszndlja a készléket erés elektromagneses
er6térben, példaul mobiltelefon vagy radié kdzelében!
Tartson minimum 3,3 m tavolsagot ezektdl a késziilék
hasznélatakor!

Gyermekek csak feliigyelet mellett hasznalhatjak

a késziiléket, mert annak kisebb alkotéelemeit

esetleg lenyelhetik. Legyen tisztaban annak
veszélyével, hogy ha a késziilékhez vezetékek,
csovek tartoznak, azok fulladast okozhatnak!

A Az eszkz hasznalata nem pétolja az orvosaval
val6 konzultéciot.

3. Akésziilék el6készitése és hasznalata

Az elsd hasznélat elétt tisztitsa meg az eszkdzt a

«Tisztitas és fertétlenités» fejezetben leirtak szerint!

1. Szerelje 6ssze a porlasztét @! Bizonyosodjon meg
réla, hogy a tartozékok hianytalanul megvannak!

2. Toltse meg a porlasztétartalyt az orvos utasitasai
szerinti inhalaciés oldattall Kérjik, Ugyeljen arra,
hogy a maximalis toltési mennyiséget mutato jelzést
ne lépje tal!

3. Csatlakoztassa a porlasztét a légtomldvel (&) a komp-
resszorhoz (1) és a halozati kabel csatlakozéjat 2)
dugja be a halézatba (230V 50 Hz AC)!

4. Kapcsolja a Be/Ki kapcsolot (3) «I» &llasba, meg tudja
kezdeni a kezelést!

Aszéjrész segitségével kdnnyebben jut a gydgyszer
a tlidébe.

Az arcmaszkbdl két kilénbdzé méreti all rendelke-
zésre, aszerint, hogy feln6tt (8) vagy gyermek (@)
haszndlja. A maszknak a szaj- és orrkdrnyéket
teljesen kordil kell fognia.

- Atartozékokat, beleértve az orrjarati idomot G2) is,
az orvos eldirasa szerint hasznalja!

5. Inhalalaskor Uljén egyenesen és ellazultan az
asztalnal egy széken és nem fotelben, annak érde-
kében hogy a légutak ne legyenek zsugoritva és ne
romoljon a kezelés hatasfoka! Soha ne inhaléljon
fekvo helyzetben! Ha nem érzi jol magét, szakitsa
meg az inhalalast!

6. Azinhalalas befejezése utan kapcsolja ki az eszkdzt,
a Be/Ki kapcsolot (3) allitsa «O» allasba és hizza ki
a kabelt a halozatbol!

7. Tisztitsa meg a gyogyszermaradvanyoktél az inhaltort
a «Tisztitas és fertGtienités» fejezetben leirtak alapjan!

&> Akésziiléket szakaszos hasznalatra tervezték,
30 perc Be /30 perc Ki. Kapcsolja ki a késztiléket
30 perc utan és varjon masik 30 percet miel6tt
folytatna a kezelést!

@& Akésziilék nem igényel kalibralast.

A A készliléken valtoztatasok nem megengedettek.
4. Tisztitas és fertétlenités

Minden kezelés utan alaposan tisztitsa meg a késziléket
a gyogyszermaradvanyoktol!
A kompresszor tisztitdasahoz hasznaljon szaraz, puha
rongyot nem karcold tisztitoszerrel!
Figyelien arra, hogy a halézati zsinér legyen
kihiizva a konnektorbdl és a készlilék belsejébe
ne keriljon folyadék!
Tartozékok tisztitasa és ferttlenitése
Kovesse figyelmesen a tisztitasra és a fertétlenitésre
vonatkozd utasitasokat, mivel ezek befolyasoljak a
terapia sikerességét és a kész(ilék teljesitményét!
Minden kezelés el6tt és utan
Szedje szét a porlasztot (8), igy hogy a tetejét forgassa el
az bra jarasaval ellentétes iranyba és emelje le a gyogy-
szert dramoltat kupot a porlasztocsicsrol! Mossa el a
szétszerelt porlaszté elemeit, valamint a szajrészt (7), az
orrjérati idomot (2 ezeket mértsa forrasban 1év6 vizbe
5 percig! Ezutan szerelje 6ssze a porlasztd darabjait, csat-
lakoztassa a légtomidvel a késziilékhez, azt kapcsolja be
és hagyja mikodni 10-15 percig, ami alatt a levegd atsza-
ritia a nedves részeket!
& Amaszkokat és a levegécsdvet meleg vizben
lehet elmosni.
& Csak hidegen fert6tlenité folyadékot hasznaljon,
és kdvesse a gyarto utasitasait!
A Ne tegye forrovizbe, sem autoklavba a levegd-
csovet és a maszkokat!

5. Karbantartas, gondozas és szerviz

Minden alkatrész megrendelhet6 a forgalmazétol,
gydgyszertaraktol vagy kdzvetlendl a Microlife szerviztl
(lasd az elészdban).
A porlaszté cseréje
Cserélje ki a porlasztét () hosszu idej allas utan, ha
alakvaltozas, torés lathato rajta vagy ha a parasitécstcs
(5)-a eltbmddott a beszaradt gydgyszertdl, portol, stb.
Javasoljuk a porlasztét kicserélni 6 honap és 1 év kozotti
id6szakonként, a hasznaltsagtdl fiiggéen.
Csak eredeti porlasztét hasznaljon!
A légsziir6 cseréje
Normal hasznalat soran a légsz(ir6t @3 kb. 500 lizeméra
vagy 1 év eltelte utan kell cserélni. Célszer( rendsze-
resen ellendrizni a légsz(irét (10-12 kezelés utan) és ha
szlirke vagy barna elszinez6dés(i vagy nedves, akkor
kicserélni. llyenkor vegye ki a régi sziirét és tegyen be
egy Ujat!
@& Ne probalja tisztitani és Ujra hasznalni a sz(ir6t!
& Alevegbsziirét nem kell dpolni vagy karbantar-
tani azutan, hogy valaki hasznalta a kész(iléket.
A Csak eredeti sz(ir6t hasznaljon! Ne miikddtesse
a késziiléket sz{ird nélkil!

6. Teend6k miikodési zavarok esetén

A késziiléket nem lehet bekapcsolni

o Bizonyosodjon meg réla, hogy a haldzati kabel 2)
csatlakoztatva van a dugaljbal

o Bizonyosodjon meg réla, hogy a Be/Ki kapcsol6 (3)
«l» &llasban van!

o Gydz6djon meg arrdl, hogy a késziléket a hasznalati
utasitasoknak megfelelden hasznalja (30 perc Be /
30 perc Ki)!

Akeésziilék csak gyengén vagy egyaltalan nem porlaszt

» Bizonyosodjon meg réla, hogy a légtémio (&) mindkét
vége helyesen csatlakozik!

o Bizonyosodjon meg réla, hogy a 1égtdmlé nincs
6sszenyomddva, elgérbilve, nem piszkos és nincs
eltdbmédve! Ha sziikséges, cserélje le egy Ujra!

» Bizonyosodjon meg réla, hogy a porlaszté (5) jol van
Gsszerakva és a szines, mlianyag porlasztéidom (5)-a
a helyén van, és nincs eldugulva!

o Ellendrizze, hogy valoban betéltdtte-e a gyogyszert!

7. Garancia

Akésziilékre a vasarlas napjatdl szamitva 5 év garancia
vonatkozik. A garancia érvényesitéséhez be kell mutatni
aforgalmazo altal kitdltott garanciajegyet, amely igazolja
a vasarlas datumat, és a bolti nyugtat.

o Agarancia csak a kompresszorra vonatkozik. A
cserélhetd részek nem tartoznak a garancialis javitas
ala ugymint a porlasztd, arcmaszkok, széjrész,
1égtémlo, légszird.

o Akésziilék felnyitasa vagy médositasa a garancia
elvesztését vonja maga utan.

o A garancia nem vonatkozik a helytelen kezelés,
balesetek vagy a hasznalati Utmutaté be nem tartasa
miatt keletkezd karokra.

8. Miiszaki adatok

Porlasztasi sebesség: 0,4 ml/perc. (0,9% NaCl)

Részecskeméret: 63% <5 pum
2,6 um (MMAD)
Max. szabad légaram: 15 I/perc.
Uzemi légaram: 5,31 I/perc.
Zajszint: 52 dBA
Aramforras: 230V 50 Hz AC
Halozati kabel hossza: 1,6 m
Porlasztasi
mennyiség: min. 2 ml; max. 8 ml
Visszamaradé
mennyiség: 0,8ml
Uzemeltetési ido: 30 perc Be / 30 perc Ki
Uzemi feltételek: 10 és 40 °C kozott
30 - 85 % maximalis relativ
paratartalom

700 - 1060 hPa légkori nyomas

Tarolasi és szallitasi  -20-t6] +60° C-ig

feltételek: 10 - 95 % maximalis relativ
paratartalom
700 - 1060 hPa légkéri nyoméas

Saly: 1306 g

Méretek: 103 x 160 x 140 mm

IP osztaly: IP21

Szabvany: EN13544-1;EN60601-1;
EN60601-2;EN60601-1-6;
IEC 60601-1-11

Elvart élettartam: 1000 6ra

A készilék megfelel az orvosi készlilékekre vonatkozo
93/42/EEC szamu direktivanak.
Il osztalyu érintésvédelem aramiitéssel szemben.
Porlaszt6, szajrész, maszkok BF besorolastak.
A A mliszaki paraméterek elézetes értesités nélkil
megvaltoztathatoak.

Kompresorski inhalator

@@ Klipni kompresor
(2 Kabel za napajanje
(3 Prekidat za ukljugivanjefiskljugivanje (ON/OFF)
(@ Odjeljak filtra za zrak
(®) Raspriivad
-a: Glava rasprsivaca
(® Cijev za zrak
(7) Nastavak za usta
Maska za odrasle
(9) Maska za djecu
Zamijena filtera za zrak
@1 Sastavljanje sustava za raspréivanje
12 Nastavak za nos
@3 Filter za zrak

Dragi korisnice,

Ovaj inhalator je sustav aerosolne terapije pogodan za
kuénu uporabu. Ovaj uredaj se koristi za rasprsivanje
tekuéina i tekucih oblika lijekova (aerosoli) te za lijecenje
gornjeg i donjeg djela di$nog sustava.

Ako imate pitanja, problema ili Zelite naruciti rezervne dije-
love, kontakirajte svoju lokalnu korisnicku sluzbu tvrtke
Microlife. Adresu zastupnika za Microlife za vaSu drzavu
moZete zatraziti kod prodavaca ili u liekarni. MozZete i
posijetiti internetsku stranicu www.microlife.com, gdje se
nalazi mnostvo korisnih informacija o nadim proizvodima.
Ostanite zdravi — Microlife AG!

1. Pojasnjenje simbola
Elektronicke uredaje treba zbrinuti sukladno

primjenjivim lokalnim odredbama, a ne s kuénim
== Otpadom.

Pazljivo procitajte upute prije primjene ovog
uredaja.

Tip BF uredaja koji dolazi u dodir s pacijentom.

IE Medicinski proizvod klase Il
[SN] serijski broj

REF| Referentni broj

all Proizvodas

| Ukijugeno (ON)

QO Iskijugeno (OFF)

Zasdtita od krutih stranih tijela i $tetnih ucinaka
P21
uslijed prolaza vode

C € 01 23 CE oznaka sukladnosti

2. Vazne sigurnosne upute

Slijedite upute za uporabu. Ovaj dokument daje Vam
vazne informacije u vezi rada i sigurnosti ovog uredaja.
Molimo Vas temeljito procitajte ovaj dokument prije
uporabe uredaja i saCuvajte ga za ubuduce.

Ovaj uredaj smije se upotrebljavati iskljucivo u svrhe

opisane u ovim uputama. Proizvodac ne preuzima

odgovornost za ostecenje nastalo uslijed pogre$ne
primjene.

Ne koristiti uredaj u prisutnosti bilo kakvih mjeSavina

anestetika zapaljivih s kisikom ili dusikovim protoksidom.

Ovaj uredaj nije pogodan za anesteziju i ventilaciju

pluca.

Ovaj uredaj upotrebljavajte samo s originalnim dijelo-

vima kako je prikazano u ovim uputama.

Ovaj uredaj ne upotrebljavajte ako mislite da je

ostecen ili ako primijetite nesto neobicno.

Nikad ne otvarajte ovaj uredaj.

Uredaj sadrzi osjetljive dijelove te se njime mora

rukovati oprezno. Pridrzavajte se uvjeta Cuvanja i

rada opisanih u poglaviju «Tehnicke specifikacije».

Uredaj zastitite od:

- vode i vlage

- ekstremnih temperatura

- udaraca i padanja

- kontaminacije i pradine

- izravne sunceve svjetlosti

- topline i hladno¢e

U skladu s propisima o sigurnosti koji se odnose na

elektronicke uredaje:

- Nikada nemojte dodirivati uredaj mokrim ili viaznim
rukama.

- Tijekom rada uredaj postavite na ravnu i horizon-
talnu povrsinu.

- Nemojte povlaciti kabel ili sam uredaj kako bi ga
iskljucili iz uticnice.

- Utikag je zasebni element strujne mreZe; utika¢
drzite dostupnim kada koristite uredaj.

Prije povezivanja uredaja na elektri€nu mrezu, na
plocici na donjem dijelu uredaja provijerite je li uredaj
namijenjen vadoj lokalnoj elektri¢noj mrezi.
U sluéaju da utikac koji ste dobili s uredajem ne odgo-
vara vas$oj zidnoj uti¢nici, kontaktirajte kvalificirano
osoblie koje ¢e vam zamijeniti taj utika¢ s prikladnim.
Opcenito se, koristenje adaptera, jednostavnih ili vise-
strukih, i/ili produznih kabela, ne preporuca. Ako je
njihova upotreba neophodna, potrebno je koristiti tipove
koji su uskladeni s propisima o sigurnosti, pazeci da ne
prelaze maksimalnu dozvoljenu granicu napajanja, $to
je oznaCeno na adapterima i produznim kabelima.

o Uredaj ne ostavljajte priklju¢en kada nije u upotrebi;
iskljucite uredaj iz uticnice kada nije ukljucen.

o Namijestanje uredaja se mora provesti u skladu s
uputama proizvodaca. Nepravilno namjestanje moze
uzrokovati o3tecenja na ljudima, Zivotinjamaiili objektima,
za koje se proizvoda¢ ne moze smatrati odgovornim.

* Nemojte mijenjati strujni kabel ovog uredaja. U
slu¢aju oSte¢enja mreznog kabela, za zamjenu se
obratite servisu ovlastenom od strane proizvodaca.

« Naponski kabel uvijek mora biti odmotan kako bi se
sprije¢ilo opasno pregrijavanje.

o Prije odrzavanja ili ¢iS¢enja, iskljucite uredaj i odspojite
utika¢ iz uticnice.

« Upotrebljavajte samo one lijekove koje vam je propisao
Vas lijecnik i slijedite lijecnicke upute o doziranju,
trajanju i ucestalosti provodenja terapije.

o Ovisno o patologiji, koristite samo terapiju koju vam je
preporucio vas lijecnik.

o Nastavak za nos koristite samo ako vam je tako izricito
navedeno od strane vaseg lije¢nika, obra¢ajuéi posebnu
pozomost na to da bifurkacije NIKADA ne stavite u nos,
nego da ih samo stavite $to je blize moguce.

o U uputi o lijeku provjerite moguée kontraindikacije s
uobicajenim aerosolnim terapijskim sustavima.

o Ne postavljajte opremu na nacin da je tesko upravijati
iskljucivanjem uredaja.

o U svrhu vece higijenske sigurnosti, ne koristite isti
pribor za vide od jedne osobe.

o Ne naginjite rasprsivac vise od 60°.

« Nemojte koristiti ovaj uredaj u blizini jakih elektromagnet-
skih polja poput mobilnih telefona ili radio instalacija.
Prilikom upotrebe ovog uredaja udaljenost od izvora
jakih elektromagnetskih polja mora biti najmanje 3,3 m.

Djeca ovaj uredaj ne smiju upotrebljavati bez
nadzora; neki dijelovi dovoljno su mali da se
mogu progutati. Postoji opasnost od davljenja
ukoliko uredaj ima cijevi ili kabel.
A Upotreba ovog uredaja ne zamjenjuje savjetovanje
s lije¢nikom.

3. Priprema i uporaba uredaja

Preporucujemo da prije prve uporabe uredaj oCistite

prema uputama u odjeljku «Cis¢enije i dezinfekcija».

1. Sastavite sustav za rasprsivanje G7). Provjerite jesu li
svi dijelovi na broju.

2. Rasprsiva¢ napunite inhalacijskom otopinom prema
uputi lijeénika. Pazite da ne prekoracite maksimainu
razinu.

3. Uz pomoc cijevi za zrak (&) poveZite rasprsivac s
kompresorom (1), a kabel za napajanje (2) ukopCajte
u utiénicu (230V 50 Hz AC).

4. Prekida¢ ON/OFF (3) postavite u poloZzaj «I» kako bi
zapoceli s lijeenjem.

- Nastavak za usta omogucuje bolju isporuku lijeka
u pluca.

- Odaberite masku za odrasle (®) ili za djecu (9) i
provjerite prekriva li u potpunosti podru¢je usta i
nosa.

- Sve dodatke, ukljuéujuci i nastavak za nos 43,
upotrebljavajte kako vam je preporucio va$ lije¢nik.

5. Tijekom inhaliranja sjednite za stol, ne u naslonjac,
uspravno i opusteno kako bi izbjegli pritiskanje dinih
putova i ugrozavanje ucinkovitosti lije¢enja. Ne inha-

lirajte u leze¢em polozaju. Ako se ne osjecate
dobro, prekinite inhalaciju.
6. Nakon $to zavrsite inhalaciju u trajanju koje vam je
preporucio va$ lijecnik, prekidac ON/OFF (3) postavite
u poloZaj «O» kako biste iskljucili uredaj i iskopCajte ga
iz utinice.
7. lzrasprsivaca uklonite preostali lijek i oCistite ga kako
je opisano u odjeljku «CiS¢enje i dezinfekcija».
& Ovaj uredaj predviden je za rad od 30 minuta
nakon ¢ega mora 30 minuta mirovati. Nakon
30 minuta uporabe uredaj iskljucite i pricekajte
30 minuta prije nastavka lijecenja.
@& Uredaj ne zahtjeva kalibraciju.
A Nisu dozvoljene izmjene na uredaju.
4. Ciscenje i dezinfekcija
Nakon svakog lije¢enja sve sastavne dijelove temeljito
ocistite kako biste uklonili sve ostatke lijeka i moguca
oneciséenja.
Kako bi ogistili kompresor koristite mekanu i suhu tkaninu
s ne abrazivnim sredstvima za ¢iScenje.
Pobrinite se da unutarnji dijelovi uredaja ne dodu
u kontakt s teku¢inama i da je utikac iskljucen iz
utiCnice.
Ciséenje i dezinfekcija pribora
Pazljivo pratite upute za CiS¢enje i dezinfekciju pribora jer
su oni vrlo vazni za pravilan rad uredaja i uspjeh terapije.
Prije i nakon svakog tretmana lijecenja
Rastavite inhalator (5) okretanjem vrha u smjeru suprotnom
od kretanja kazaljke na satu i uklonite konus za provodenje
liieka. Operite dijelove rastavljenog rasprsivaca, nastavak
za usta (7) i nastavak za nos (2, koristeci vodu iz slavine;
uronite ih u kipuéu vodu 5 minuta. Ponovno sastavite
komponente inhalatora i prikljucite ga na prikljucak cijevi za
zrak, ukljucite uredaj i pustite da radi 10-15 minuta.
&= Maske i cijev za zrak operite toplom vodom.
&= Koristite samo hladne teku¢ine za dezinfekciju
prateci upute proizvodaca.
A Cijev za zrak i maske nemojte prokuhavati ili
zagrijavati u autoklavu.

5. Odrzavanje, njega i servis

Sve rezervne dijelove moZete naruciti kod svog proda-
vaca ili ljekarnika, ili kontaktiranjem korisnicke sluzbe
tvrtke Microlife (vidi predgovor).
Zamjena rasprsivaca
Zamijenite rasprsiva¢ (5) nakon duzeg perioda ne kori-
Stenja, u slu¢ajevima kada pokazuje deformacije,
znakove kvarenja, ili kada je glava rasprsivaca (5)-a
zaCepliena osuenim ostacima lijeka, prasinom, itd.
Preporuéamo zamjenu rasprsivaca nakon 6 mjeseci do
1 godine, ovisno o uporabi.
A Koristite samo originalne rasprsivace!
Zamijena filtera za zrak
U normalnim uvjetima uporabe, filter za zrak @3 treba
zamijeniti nakon otprilike 500 radnih sati ili nakon svake
godine. Preporu¢amo da povremeno provjeravate filter
zraka (10-12 tretmana lijeCenja), a ako filter pokazuje
sivo ili smede obojenje ili je mokar, zamijenite ga novim.
@& Nemojte pokusati ogistiti filter u svrhu ponovne
uporabe.
& Filter zraka se ne smije servisirati ili odrzavati
tijekom koriStenja od strane pacijenta.
A Upotrebljavajte samo originalne filtere! Ne koristite
uredaj bez filtera!

6. Kvarovi i kako ih ukloniti

Uredaj se ne moze ukljuciti

o Provjerite je li kabel za napajanje (2) ispravno
umetnut u utiénicu.

o Provierite je li prekida¢ ON/OFF (3) u poloZaju «l».

o Provjerite da li uredaj djeluje u okviru ogranicenja
rada navedenih u ovim uputama (30 min. rada /

30 min. mirovanja).

Inhalator loSe ili uopée ne funkcionira

o Provjerite je i cijev za zrak (&) ispravno spojena na
oba kraja.

o Provjerite je li cijev za zrak prignjecena, savijena,
prijava ili zagepljena. Ako je potrebno, zamijenite je
novom.

o Provijerite je li rasprdiva¢ () u cijelosti sastavijen i je
li obojena glava isparivaca (5)-a ispravno postavljena
i da nije zacepljena.

o Provjerite je li stavljena potrebna koli¢ina lijeka.

7. Jamstvo

Ovaj uredaj ima 5 godi$nje jamstvo od datuma kupnje.
Jamstvo vrijedi samo uz radun ili jamstveni list ispunjen
od strane prodavaca (vidi poledinu) kojim se potvrduje
datum kupnje.

o Jamstvom je obuhva¢en samo kompresor. Potro$ne
komponente poput rasprsivaca, maski, nastavka za
usta, cijevi za zrak i filtra nisu obuhvacene jamstvom.

o Otvaranje ili mijenjanje uredaja ponistava jamstvo.

o Jamstvo ne pokriva o$tecenje uzrokovano nepravilnim
rukovanjem, nezgodama ili nepridrzavanjem uputa za
upotrebu.

8. Tehnicke specifikacije

Brzina rasprsivanja: 0,4 ml/min. (NaCl 0,9%)

Veli¢ina cestica: 63% <5 um
2,6 um (MMAD)

Maksimalan

slobodan protok

zraka: 15 I/min.

Radni protok zraka: 5,31 I/min.

Razina buke: 52 dBA

lzvor napajanja: 230V 50 Hz AC

Duzina kabela za

napajanje: 1,6m

Kapacitet rasprsivac¢a: min. 2 ml; maks. 8 ml
Rezidualni volumen: 0,8 ml
Ogranicenje rada: 30 min. rada / 30 min. mirovanja
Radni uvjeti: 10-40°C/50-104 °F
30 - 85% relativna maksimalna
vlaga
700 - 1060 hPa atmosferski tiak

Cuvanje i uvjeti -20 - +60° C /-4 - +140 °F

prijevoza: 10 - 95% relativna maksimalna
vlaga
700 - 1060 hPa atmosferski tiak
Masa: 1306 g
Dimenzije: 103 x 160 x 140 mm
IP razred: P21

Relevantne norme:  EN13544-1;EN60601-1;
EN60601-2; EN60601-1-6;

IEC 60601-1-11

Ocekivani
vijek trajanja: 1000 sati
Ovaj uredaj udovoljava zahtjevima Direktive o medicin-
skim proizvodima 93/42/EEZ.
Medicinski uredaj klase Il u pogledu zastite od elektriénog
udara.
Rasprsiva¢, nastavak za usta i maske su dijelovi tip BF.

A Tehnicke specifikacije se mogu mijenjati bez

prethodne najave.

Inhalator kompresorowy

(1) Kompresor

(2 Kabel sieciowy

(3 Wiacznik glowny

(@) Przegroda filtra powietrza

(® Nebulizator (pojemnik na lek)
-a: Glowica parownika

(8 Przewdd powietrzny

@) Ustnik

Maska inhalacyjna dla dorostych
(9) Maska inhalacyjna dziecieca
Sposéb wymiany filtra powietrza
1) Montaz zestawu inhalujgcego
2 Korcowka do nosa

@3 Filtr powietrza

Drogi Kliencie,

Ten nebulizator jest wysokiej jakosci urzadzeniem do
terapii aerozolowej, nadaje sie do uzytku domowego. To
urzadzenie jest stosowany do rozpylania ptynéw oraz
ptynnych lekéw (aerozoli), do leczenia gérnych dolnych
drég oddechowych.

W przypadku jakichkolwiek pytar lub probleméw oraz w
celu zamdwienia czesci zapasowych, prosimy o kontakt
z lokalnym Biurem Obstugi klienta Microlife. Adres
dystrybutora produktéw Microlife na terenie swojego
kraju znajdziecie Panstwo u sprzedawcy lub farmaceuty.
Zapraszamy takze na naszq strong internetowa,
www.microlife.pl, na ktérej mozna znalez¢ wiele uzytecz-
nych informacji na temat naszych produktow.

Zadbaj o swoje zdrowie — Microlife AG!

1. Objasnienie symboli

Zuzyte urzadzenia elektryczne musza by¢ poddane
E utylizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nie
mmm  nalezy wyrzucac ich wraz z odpadami domowymi.

Przed rozpoczeciem eksploatacii nalezy dokfadnie
zapozna¢ si¢ z niniejszq instrukcja obstugi.

Typ zastosowanych czesci - BF

IE Produkt klasy Il
@ Numer seryjny

REF| Numer referencyjny

d Producent

| wiaczony (ON)

O Wytaczony (OFF)

P21 Ochrona przed ciatami obcymi i szkodliwymi
skutkami spowodowanymi wnikaniem wody

C € 01 23 Oznakowanie zgodnos$ci CE

2. Wazne wskazoéwki bezpieczenstwa

o Postepuj zgodnie z instrukcja uzytkowania. Ten doku-
ment zawiera wazne informacje o dziataniu produktu i
informacje dotyczace bezpieczenstwa dotyczace tego
urzadzenia. Przeczytaj doktadnie ten dokument przed
uzyciem urzadzenia i zachowaj go na przyszto$¢.

o Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane do celéw
okreslonych w niniejszej instrukgji. Producent nie
ponosi odpowiedzialno$ci za szkody powstate
w wyniku niewtasciwej eksploatacji.

o Nie uzywaj urzadzenia w obecnosci fatwopalnych
$rodkow znieczulajacych, mieszaninie z tlenem lub
protoxide azotu.

o Urzadzenie nie jest przeznaczone do znieczulania
ani wentylowania ptuc.

o Urzadzenie powinno by¢ uzywane jedynie z oryginal-
nymi akcesoriami przedstawionymi w instrukciji.

o Prosimy nie uzywac urzadzenia, jezeli zauwaza,
Panstwo niepokojace objawy, ktére mogg wskazywaé
na jego uszkodzenie.

o Nie nalezy otwiera¢ urzadzenia.

o Urzadzenie zbudowane jest z delikatnych podzespotow
i dlatego musi by¢ uzywane ostroznie. Prosimy o prze-
strzeganie wskazowek dotyczacych przechowywania i
uzytkowania zamieszczonych w czesci «Specyfikacja
technicznay.

. Chron urzadzenie przed:

woda i wilgocig
ekstremalnymi temperaturami
wstrzasami i upadkiem
zanieczyszczeniem i kurzem
Swiattem sfonecznym
upatem i zimnem

. Przestrzegaj przepisow bezpieczenstwa dotycza-
cych urzqdzen elektrycznych, a w szczegoélnosci:

Nigdy nie dotykaj urzadzenia mokrymi lub wilgotnymi
rekami.

Umiesci urzadzenie na stabilnej i poziomej
powierzchni w czasie jego eksploatacji.

Nie ciagnij za przewod zasilajacy lub samo urza-
dzenie, aby odiaczy¢ go od gniazdka elektrycznego.
Wtyczka zasilania jest oddzielnym elementem od
zasilania sieciowego; utrzymuj wtyczke w dostepnym
miejscu, gdy urzadzenie znajduje sie w uzyciu.

o Przed podiaczeniem urzadzenia nalezy sie¢ upewnic, ze
parametry elektryczne podane na tabliczce znamio-
nowej umieszczonej na spodzie urzadzenia, odpowiada
parametrom gniazdka sieciowego.

o W przypadku, gdy wtyczka sieciowa w ktére wyposa-
zone jest urzadzenie nie pasuje do gniazdka sieciowego,
nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym perso-
nelem aby wymienic jg na prawidtowa wtyczke. Ogélnie
rzecz biorac, korzystanie z adapteréw, jednorazowe lub
wielokrotne i / lub przedtuzaczy nie jest zalecane. Jezeli
ich stosowanie jest niezbedne, to konieczne jest stoso-
wanie typdw zgodnych z przepisami bezpieczenstwa,
2zwracajac uwage, aby nie przekroczy¢ maksymalnych
limitéw mocy wskazana na adapteréw i przediuzaczu.

o Nie nalezy pozostawia¢ podtaczonego urzadzenia, gdy
nie jest w uzyciu; odtaczy¢ urzadzenie od gniazdka elek-
trycznego, gdy nie pracuje.

o Instalacja musi by¢ przeprowadzona zgodnie z instruk-
cjami producenta. Nieprawidiowa instalacja moze
spowodowac obrazenia 0s6b, zwierzat lub przedmiotow,
za ktére producent nie moze by¢ pociagniety do odpo-
wiedzialnosci.

o Nie nalezy wymieni¢ przewodu zasilajacego tego urza-
dzenia. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilaja-
cego, nalezy skontaktowac sie z centrum obstugi tech-
nicznej autoryzowanym przez producenta w celu jego
wymiany.

o Przewdd zasilajacy powinien by¢ zawsze w peini rozwi-
niety w celu uniknigcia niebezpiecznego przegrzania.

o Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji konserwacyj-
nych lub czyszczenia nalezy wytaczy¢ urzadzenie i
wyjaé wtyczke z sieci zasilajacej.

o Nalezy uzywac lekow wylacznie przepisanych przez
lekarza i postgpowac zgodnie z jego zaleceniami dotycza-
cymi dawkowania oraz dtugosci i czestotliwosci terapii.

o W zaleznosci od patologii, nalezy korzystac¢ z leczenia
zalecanego przez lekarza.

o Nalezy uzywac koficéwke do nosa, jesli s wyrazne
wskazanie przez lekarza, zwracajac szczegoing
uwage, aby nigdy nie wprowadzi¢ rozgatezien. FIG
do nosa, ale przyktadac ja tak blisko, jak to mozliwe.

e Sprawdz w ulotce leku czy niema ewentualnych prze-
ciwwskazan do stosowania w faczonych systemach
terapii aerozolowych.

o Nie nalezy umieszczaé urzadzenia tak, aby byto trudne
w obstudze oraz utrudniato wylaczenie urzadzenia.

o Dlawigkszego bezpieczeristwa higienicznego, nie uzywac
tych samych akcesoriow dla wigcej niz jednej osoby.

o Nie nalezy przechyla¢ inhalatora pod katem powyzej 60°.

o Nie uzywaj urzadzenia w poblizu wystepowania silnego
pola elektromagnetycznego powodowanego przez tele-
fony komérkowe lub instalacje radiowe. Podczas wyko-
nywania pomiaru utrzymuj dystans min. 3,3 m od takich
urzadzen.

Dopilnuj, aby dzieci nie uzywaly urzgdzenia bez
nadzoru 0s6b dorosh/ch jego niektore,
niewielkie cze$ci moga zosta¢ tatwo potkniete.
Jezeli urzadzenie wyposazone jest w przewody
lub rurki, moze powodowa¢ ryzyko uduszenia.
A Nalezy pamigtac, ze korzystanie z urzadzenie
nie zastapi wizyty u lekarza specjalisty.

3. Przygotowanie urzadzenia do pracy
oraz jego uzywanie
Przed pierwszym uzyciem zalecamy oczyszczenie urza-
dzenia opisane w rozdziale «Czyszczenie i dezynfekcja.
1. Zmontuj zestaw do inhalacji G1). Upewnij sie czy
posiadasz wszystkie jego czesci.

2. Napetnij komoreg $rodkiem inhalacyjnym, stosujac
dawki zgodne z zaleceniami lekarza. Zwr6¢ uwage,
czy nie zostat przekroczony znak maksymalnego
napetnienia komory.

3. Podtacz zestaw inhalujacy z przewodem powietrznym ()
do kompresora (1) i podtacz wtyczke (2) do sieci (230V
50 Hz AC).

4. Aby uruchomi¢ urzadzenie, nalezy ustawic przetacznik
ON/ OFF (3) w pozycji «l».

- Uzywanie ustnika procentuje lepszym dostarcze-
niem leku do ptuc.

- Wybierz wiasciwa maske - dla dorostych (8) lub
dla dzieci (9) i upewnij sig, ze wybrana maska
pokrywa w cato$ci obszar ust i nosa.
Wykorzystaj wszystkie zataczone akcesoria do
inhalatora, w tym réwniez koricéwke do nosa 12
zgodnie z zaleceniem lekarza.

5. Podczas inhalacji, nalezy siedzie¢ zrelaksowanym
prosto przy stole, a nie w fotelu, aby unikna¢ kompresji
drég oddechowych i ostabienia skutecznosci leczenia.
Nie nalezy leze¢ podczas inhalacji. W razie
gorszego samopoczucia nalezy inhalacje przerwac.

6. Po zakoniczeniu inhalacji w czasie zalecanym przez
lekarza wytacz urzadzenie ustawiajac przetacznik (3)
w pozycji «O» i odtacz wtyczke od zasilania.

7. Opréznij zestaw inhalacyjny z pozostatego leku
i wyczys¢ urzadzenie jak opiasno w rozdziale
«Czyszczenie i dezynfekcjay.

& Urzadzenie zostato zaprojektowane do pracy
w trybie: 30 minut pracy, 30 minut odpoczynku.
Wytgcz inhalator po 30 minutach pracy i odczekaj
kolejne 30 minut zanim ponownie go wigczysz.

& Urzadzenie nie wymaga kalibracii.

A Zadna modyfikacja urzadzenia jest nie jest
dozwolone.

4. Czyszczenie i dezynfekcja

Gruntowne wyczyszczenie wszystkich komponentéw po
uzyciu inhalatora pozwala usuna¢ wszystkie pozostatosci
leku i ewentualne zabrudzenia.
Uzyj migkkiej i suchej szmatki oraz $rodkéw czyszczacych,
nie $ciernych do czyszczenia sprezarki.
Upewnij sig, ze wewnetrzne czgsci urzadzenia
nie sq w kontakcie z ptynami i ze wtyczka jest
odfaczona.
Czyszczenie i dezynfekcja akcesoriow
Przeczytaj uwaznie instrukcje czyszczenia i dezynfekcji
akcesoriow, poniewaz sg one bardzo wazne dla wydaj-
no$ci urzadzenia i powodzenia terapii.
Przed i po kazdym zabiegu
Rozt6z nebulizator (5) obracajac gérng czes¢ w lewo i
wyjac stozek przewodzacy leki. Przemyj cze$ci roztozo-
nego nebulizatora, ustnik (7) i nosek 42 za pomoca wody
zkranu; nastepnie zanurzy¢ we wrzacej wodzie na 5 minut.
Nastepnie zlozy¢ wszystkie czgsci nebulizatora i podtaczyé
go do zlacza przewodu powietrza, wiaczy¢ urzadzenie i
pozwoli¢ mu pracowa¢ przez 10-15 minut.
&= Czysci¢ maski i przewod powietrzny ciepta woda,
& Uzywat wytacznie zimnych ptynéw dezynfekuja-
cych zgodnie z instrukcja producenta.
A Nie gotowa¢ ani nie sterylizowa¢ autoklawie
przewodu powietrza i maski.

5. Przechowywanie, konserwacja
urzadzenia oraz serwis

Wszystkie czesci zamienne zamawiaj w aptece lub
u przedstawiciela Microlife (zobacz przedmowa).
Wymiana nebulizatora
Nalezy wymieni¢ nebulizator (8) po diugim okresie
bezczynnosci, w przypadkach, gdzie pokazuje defor-
macje, pekniecia lub gdy gtowica parownika (5)-a jest
zatkana przez zaschnigty lek, kurz. Zalecamy wymienic¢
nebulizator po 6 miesigcach lub po 1 roku, w zaleznosci
od czestosci stosowania.
A Uzywac tylko oryginalnych nebulizatorow!
Wymiana filtra powietrza
W normalnych warunkach uzytkowania, filtr powietrza G3
nalezy wymieni¢ po okoto 500 godzinach pracy lub po
uptywie kazdego roku. Zaleca sie okresowe sprawdzanie
filtra powietrza (10-12 zabiegéw), a jesli filtr pokazuje
szarg lub brazowa barwe i jest mokry, nalezy go
wymienic. Wyciag filtr i wymieni¢ go na nowy.
& Nie nalezy czyscit filtra do ponownego uzycia go.
& Filtr powietrza nie powinien by¢ serwisowane ani
wymieniany sie w trakcie uzywania z przez pacjenta.
A Uzywac tylko oryginalnych filtrow! Nie nalezy
korzystac z urzadzenia bez filtra!

6. Wystepujace problemy oraz $rodki
zaradcze

Gdy nie mozna wiaczy¢ urzadzenia

o Upewnij sie, ze wtyczka (2) jest wtaciwie podtaczona
do gniazdka.

o Upewnij sig, ze wiacznik (3) jest w pozycji «I».

o Upewnij sie, ze urzadzenie dziata w granicach opera-
cyjnych wskazanych w niniejszej instrukcji (30 min
pracy / 30 min odpoczynku).

Gdy inhalator dziata, lecz stabo rozpyla lek

o Upewnij sie, ze przewdd powietrzny (6) jest prawid-
towo podtgczony z obu stron.

o Upewnij sig, ze przewod powietrzny nie jest zatkany,
zgiety lub brudny. Wymien go jesli jest taka potrzeba.

o Upewnic sig, ze nebulizator (5 jest prawidiowo
ztozony kolorowe glowica parownika (5)-a jest
umieszczony prawidtowo oraz nie jest zastonieta.

o Upewnij sig, ze odpowiednia ilos¢ leku znajduje sie w
nebulizatorze.

7. Gwarancja

Urzadzenie jest objete 5-letnig gwarancja, liczac od
daty zakupu. Gwarancja jest wazna tylko z wypetniong,
przez sprzedawce karta gwarancyjng (na odwrocie
strony) potwierdzajaca data zakupu i paragonem.

o Gwarancja obejmuije jedynie kompresor. Pozostate
akcesoria: pojemnik na lek (nebulizator), maski,
ustnik, przewod powietrzny i filtry nie sg objete
gwarancja.

o Otwarcie lub dokonanie modyfikacji urzadzenia
uniewaznia gwarancje.

o Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych na
skutek nieprawidtowego uzycia, nieprzestrzegania
instrukcji obstugi lub uszkodzen przypadkowych.

8. Specyfikacja techniczna

Wydajnos¢ aerozolu: 0.4 mi/min. (NaCl 0.9%)
Wielkos¢ czastek: 63% <5 pum

2.6 um (MMAD)
Maksymalny swobodny
przeptyw powietrza: 15 I/min.

Operacyjny

przeplyw powietrza:  5.31 I/min.

Odgtos pracy: 52 dBA

Zasilanie elektryczne: 230V 50 Hz AC

Dtugosc¢ kabla

sieciowego: 1.6m

Pojemnos¢

zbiornika na lek: min. 2 ml; max. 8 ml

llos¢ osadu: 0.8ml

Tryb pracy: 30 min. pracy / 30 min. odpoczynku

10-40°C/50 - 104 °F
Maksymalna wilgotno$¢
wzgledna 30 - 85 %

700 - 1060 hPa cisnienia atmosfe-
rycznego

Warunki i transportu  -20 - +60° C /-4 - +140 °F

Warunki pracy:

przechowywania: Maksymalnawilgotno$¢ wzgledna
10-95%
700 - 1060 hPa cisnienia atmosfe-
rycznego

Waga: 1306 g

Wymiary: 103 x 160 x 140 mm

Klasa IP: 1P21

Normy: EN13544-1;EN60601-1;
EN 60601-2; EN 60601-1-6;
IEC 60601-1-11

IP Class: P21

Przewidywana

zywotnos¢ urzadzenia: 1000 godzin
Urzadzenie speinia wymagania zawarte w Dyrektywie
Wyrobéw Medycznych 93/42/EEC.
Urzadzenie klasy Il w odniesieniu do ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.
Nebulizator, ustnik i maski sa czg$ciami typu BF i.

A Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzed-

niego powiadomienia.
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