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Pulse Oximeter

(1) ON/OFF button

(2) Oxygen saturation (value as percentage)
(3 Pulse rate (value in beats per minute)
(@) Pulse wave (plethysmographic wave)
(® Pulse bar

(® Low battery indicator

(@ Inserting the batteries

Attaching the lanyard

(9) Display modes

Operation principle

Dear Customer,

This Microlife fingertip pulse oximeter is a portable non-
invasive device intended for spot-checking of the oxygen
saturation of arterial hemoglobin (SpO,) and pulse rate of
adults and pediatric patients. It is suitable for private use (at
home, or on the go) as well as for use in the medical sector
(hospitals, hospital-type facilities). It has been clinically
proven to be of high precision during repeatability.

If you have any questions, problems or want to order spare
parts please contact your local Microlife-Customer Service.
Your dealer or pharmacy will be able to give you the
address of the Microlife dealer in your country. Alterna-
tively, visit the internet at www.microlife.com where you will
find a wealth of invaluable information on our products.
Retain instructions in a safe place for future reference.
Stay healthy — Microlife AG!

1. Explanation of symbols

Batteries and electronic devices must be
disposed of in accordance with the locally appli-
= Cable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this
device.

]
Type BF applied part
T Keep dry

d Manufacturer

d} Date of manufacture
sp6: No SpO, alarm

E Low battery indicator

@ Serial number
Protected against dripping water

E Authonzgd representative in the European
community

% Sp0, Oxygen saturation (value as percentage)

PRbpm Pulse rate (value in beats per minute)

e Operating conditions:

so 5-40°C/ 41-104 °F
e Storage conditions:

v -20 - +55°C /-4 - +131 °F

C E 01 23 CE Marking of Conformity

2. Important Safety Instructions

o Follow instructions for use. This document provides impor-
tant product operation and safety information regarding
this device. Please read this document thoroughly before
using the device and keep for future reference.

o This device may only be used for the purposes
described in these instructions. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by incorrect
application.

o Never immerse this device in water or other
liquids. For cleaning please follow the instruc-
tions in the «Cleaning and Disinfecting» section.

o Do not use this device if you think it is damaged or
notice anything unusual.

o Never open this device.

o This device comprises sensitive components and
must be treated with caution. Observe the storage
and operating conditions described in the «Technical
Specifications» section.

o Protect it from:

- water and moisture

- extreme temperatures
- impact and dropping

- contamination and dust
- direct sunlight

- heatand cold

o The function of this device may be compromised when
used close to strong electromagnetic fields such as
mobile phones or radio installations and we recommend
a distance of at least 1 m (according to 60601-1-2 table
5). In cases where you suspect this to be unavoidable,
please verify if the device is working properly before use.

o Do not use the device in an MRI or CT environment.

o This device is not intended for continuous monitoring.

 This device does not have an alarm function and is there-
fore not suitable for evaluating medical results. Do not
use this device in situations where alarms are required.

o Do not sterilize this device using autoclaving or
ethylene oxide sterilizing. This device is not intended
for sterilization.

o |[fthe device is not going to be used for a prolonged
period the batteries should be removed.

Ensure that children do not use this device unsu-

pervised; some parts are small enough to be swal-
lowed. Be aware of the risk of strangulation in case
this device is supplied with cables or tubes.

A Use of this device is not intended as a substitute
for a consultation with your doctor.

3. General Description

Oxygen saturation indicates the percentage of hemo-
globin in arterial blood that is loaded with oxygen. This is
a very important parameter for the respiratory circulation
system. Many respiratory diseases can result in lower
oxygen saturation within human blood.

Following factors can reduce oxygen saturation: Auto-
matic regulation of organ dysfunction caused by anes-
thesia, intensive postoperative trauma, injuries caused by
some medical examinations. These situations may result in
light-headedness, asthenia and vomiting. Therefore, it is
very important to know the oxygen saturation of a patient so
that doctors can detect problems in a timely manner.

4. Measurement Principles

Principle of this fingertip pulse oximeter: A mathematical
formula is established making use of Lambert Beer Law
according to spectrum absorption characteristics of deoxy-
genated hemoglobin (Hb) and oxyhemoglobin (HbO,) in red
and near-infrared zones.
Operation principle of this device: Photoelectric
oxyhemoglobin inspection technology is adopted in
accordance with capacity pulse scanning and recording
technology, so that two beams of different wavelength of
lights (660 nm red and 905 nm near infrared light) can be
focused onto a human nail tip through a clamping finger-
type sensor. A measured signal obtained by a photosen-
sitive element, will be shown on the display through
process in electronic circuits and microprocessor.
Diagram of Operation Principle 19:
1. Red and infrared-ray emission tube.

. Red and infrared-ray receipt tube.

2
5. Directions for Use
1

. Insert the batteries as described in the «Inserting the
batteries (7)» section.

2. Insert one finger (nail side up; index or middle finger
is recommended) into the finger opening of the
device. Be sure to fully insert the finger so that the
sensors are completely covered by the finger.

3. Release the device allowing it to clamp down on the

finger.

. Press the ON/OFF button (1) to turn the device on.

. Do not shake your finger during the test. It is
recommended that you do not move your body whilst
taking a reading.

6. Your measurement values will appear on the screen

after a few seconds.

7. Remove your finger from the device. The display will
indicate «Finger Out».

o

8. The device will automatically switch off after approx.

8 seconds after the finger is removed from the device.

@& The height of the bar graph (&) is an indication of
the pulse and signal strength. The bar should be
greater than 30 % for a proper reading.

&= The device must be able to measure the pulse
properly to obtain an accurate SpO, measurement.
Verify that nothing is hindering the pulse measure-
ment before relying on the SpO, measurement.

&> The maximum application time at a single site
should be less than 30 minutes, in order to
ensure correct sensor alignment and skin integrity.

Inaccurate measurements may occur if:

o The patient suffers from significant levels of dysfunc-
tional hemoglobin (such as carboxyhemoglobin or
methemoglobin).

o Intravascular dyes such as indocyanine green or
methylene blue have been injected into the patient.

o Used in the presence of high ambient light (e.g. direct
sunlight). Shield the sensor area with a surgical towel
if necessary.

o There is excessive patient movement.

o The patient experiences venous pulsations.

« The patient has hypotension, severe vasoconstriction,
severe anemia, or hypothermia.

o The patient is in cardiac arrest or is in shock.

o Fingernail polish or false fingernails are applied.

6. Inserting the batteries (7)

After you have unpacked your device, first insert the
batteries. The battery compartment is on the bottom of the
device. Remove the battery cover by sliding it in the direc-
tion shown. Insert the batteries (2 x 1.5 V, size AAA),
thereby observing the indicated polarity.
& Replace the batteries when the low power indi-
cator (8) appears on the display.

Always replace both batteries at the same time.

7. Adjusting Display Mode and Brightness
Display Mode

When the device is switched on, shortly press the ON/OFF
button (7) to switch to another display mode to select your
desired display mode (9). There are 6 different display
modes. The default setting is mode 1.

Brightness

Press and hold the ON/OFF button (7) for longer than
one second to adjust the brightness of the device. The
display will show «Br 1-10». There are 10 levels of
brightness. The default setting is level 4.

8. Using the Lanyard

1. Thread the thinner end of the lanyard through the
hanging hole at the rear end of the device.

2. Thread the thicker end of the lanyard through the
threaded end before pulling it tightly.

9. Malfunctions and Actions to take

Descrip- | Symptom/Possible | Solutions
tion causes
Sp0,or | 1.Fingeris not 1. Retry inserting the
pulse inserted correctly. finger.
ratedo | 2. Patient SpO, value |2. & 3. Measure more
not is too low to be times. If you deter-
display measured. mine the product is
normally. | 3. There is excessive working correctly,
illumination. consult your doctor.
Sp0,or | 1. Finger might notbe | 1. Retry inserting the
pulse inserted deep finger.
rate is enough. 2. Sit calmly and retry.
shown | 2. Excessive patient
unstable. movement.
The 1. No batteries or low | 1. Replace the batteries.
device battery power. 2. Remove and reinstall
cannot | 2. Batteries are not the batteries.
be installed correctly. | 3. Contact your local
powered | 3. The device may be Microlife-Customer
on. damaged. Service.
The 1. The device is auto- | 1. Normal.
display matically powered | 2. Replace the batteries.
suddenly | off, when no signal
switches | was detected after
off. 8 seconds.
2. The battery power is
too low to operate.
«Error 3» | The red emission LED | Check the red emission
is damaged. LED.
«Error 4» | The infrared emission | Check the infrared emis-
LED is damaged. sion LED.
«Error 6» | The screen has failed. | Contact your local Micro-
life-Customer Service.
«Error 7» | The emission LED or | Contact your local Micro-
reception diode is life-Customer Service.
damaged.

10. Cleaning and Disinfecting

Use an alcohol swab or cotton tissue moistened with

alcohol (70% Isopropyl) to clean the silicone that touches
the finger inside of the device. Also clean the finger being
tested using alcohol before and after each test. Allow the

device to dry thoroughly before use.
A Never use abrasive cleaning agents, thinners or
benzene for cleaning and never immerse the
device in water or other cleaning liquids.

11. Guar

antee

This device is covered by a 2 year guarantee from the

date of purchase. The guarantee is valid only on presen-

tation of the guarantee card completed by the dealer

(see back) confirming date of purchase or the receipt.

o Batteries and parts that become worn with use are
not included.

o Opening or altering the device invalidates the guarantee.

e The guarantee does not cover damage caused by
improper handling, accidents or non-compliance with
the operating instructions.

12. Technical Specifications

Type: Fingertip Pulse Oximeter OXY 300
Display: OLED display
Sp0,:

Measurement range: 70 ~ 100 %

Accuracy: 70~100 % : +2 %
Resolution: 1%
Pulse rate:

Measurement range: 30 ~ 250 bpm

Accuracy: 30 ~ 99 bpm: +2 bpm;
100 ~ 250 bpm: +2 %
Resolution: 1bpm

Operating conditions: 5 - 40 °C/ 41 - 104 °F
< 80 % relative maximum
humidity
-20-+55°C/-4-+131°F
<93 % relative maximum humidity
Automatic switch-off: Automatically shut down in
8 seconds, when no or low signal is
detected.

Storage conditions:

Battery: 2x 1.5V alkaline batteries; size AAA

Battery lifetime: approx. 30 hours (using new
batteries)

Weight: 56 g (including batteries)

Dimensions: 58 x 32 x 34 mm

IP Class: IPX1

Reference to EN1S010993-1/-5/-10; IEC 60601-1;

standards: EN 60601-1-2; EN ISO9919;

EN 62304; EN 60601-1-6; CE0123

Expected service life: 5 years (when used 15 times/day;
20 minutes for each measurement)

Technical alterations reserved.

Oxymeétre de pouls

(1) Bouton ON/OFF (marche/arrét)

(2) Taux de saturation en oxygéne (en pourcentage)

(3 Fréquence du pouls (valeur en battements par minute)
(@ Onde du pouls (onde pléthysmographique)

(5) Barre de pulsation

(&) Signal d'usure de la pile

(@ Insertion des piles

Attaché du cordon

(9 Mode daffichage

Mode opératoire

Cher client,

Cet Microlife oxymeétre de pouls est un appareil portatif et
non-invasif pour vérifier le taux de saturation en oxygéne
dans le sang, (hémoglobine SpO,) et la pulsation cardiaque
chez les adultes et les enfants. Il est adapté a une utilisa-
tion dans le cercle privé (domicile, déplacement) mais
aussi pour une utilisation médicale (hpital, établissement
de soin). Il a été cliniquement prouvé que cet appareil
délivre une mesure tres précise et d'une grande répétitivité.
Si vous avez des questions, des problemes ou désirez
commander des piéces détachées, veuillez contacter
votre Service Clients Microlife local. Adressez-vous a
votre revendeur ou a la pharmacie ol vous avez acheté
I'appareil pour avoir les coordonnées du représentant
Microlife de votre pays. Vous pouvez aussi visiter notre
site Internet a 'adresse www.microlife.com, ol vous
trouverez de nombreuses et précieuses informations sur
nos produits.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le
conserver en un lieu sdr.

Restez en bonne santé avec Microlife AG.

1. Significations des symboles

Les piles et appareils électroniques doivent étre
¢éliminés en conformité avec les prescriptions
= locales, séparément des ordures ménagéres.

Veuillez lire attentivement les instructions avant
d'utiliser ce produit.

)
Partie appliquée du type BF

T A conserver dans un endroit sec
M Fabricant

d] Date de fabrication

spo; Pas dalarme SpO,

Q Signal d'usure de la pile

@ Numéro de série
Protéger contre les projections d'eau

E Représentation autorisée dans la
communauté européenne
0 Taux de saturation en oxygéne
o SpOz (en pourcentage)

Fréquence du pouls (valeur en battements
PRbpm par minute)

" Conditions dutiisation:
o 5-40°C/ 41-104 °F
55°C
Conditions de stockage:
e -20-+55°C/-4-+131°F

c E 01 23 Marquage CE conforme

2. Importantes précautions d'emploi

o Respectez les instructions d'utilisation. Ce document
fournit des informations importantes sur le fonction-
nement et la sécurité de cet appareil. Veuillez lire
attentivement ce document avant d'utiliser I'appareil
et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

o Cet appareil est réservé aux applications décrites
dans ce manuel. Le fabricant ne peut étre tenu pour
responsable de dommages provoqués par une utili-
sation incorrecte.

o Ne jamais plonger cet appareil dans I'eau ou un autre
liquide. Pour le nettoyage, se référer aux instruc-
tions de la section «Nettoyage et désinfection».

o N'utilisez pas I'appareil si vous pensez qu'il est endom-
magé ou remarquez quelque chose de particulier.

o N'ouvrez jamais |'appareil.

o Cet appareil comprend des éléments sensibles et
doit étre traité avec précaution. Respectez les condi-
tions de stockage et d'emploi indiquées a la section
«Caractéristiques techniques».

o |l convient de le protéger contre:

I'eau et I'humidité

les températures extrémes
les chocs et chutes

les saletés et la poussiere
les rayons solaires directs
la chaleur et le froid

o Le fonctionnement de I'appareil risque d'étre altéré
dans le cas d’une utilisation proche d’'un champs
électromagnétique tels que les téléphones mobiles
ou des postes de radio ainsi nous recommandons de
respecter une distance de 1 métre (selon 60601-1-2
table 5). Dans le cas ou ces conditions ne peuvent
étre respectées, merci de vérifier que 'appareil fonc-
tionne correctement avant toute mesure.

o Ne pas utiliser I'appareil dans un environnement IRM
ouCT.

o Cetappareil n'est pas destiné a la surveillance continue.

o Cetappareil ne dispose pas d'une fonction d' alarme et
ne convient pas a I'évaluation des résultats médicaux.
Ne pas utiliser cet appareil dans des situations ou les
alarmes sont nécessaires.

o Ne pas stériliser cet appareil a I'aide d'autoclavage
ou la stérilisation de I'oxyde d'éthyléne. Cet appareil
n'est pas prévu pour la stérilisation.

o Sivous comptez ne pas utiliser I'appareil pendant une
période prolongée, prenez soin de retirer les piles.

Ne laissez jamais les enfants utiliser I'appareil

@ sans surveillance. Certaines de ses parties sont

si petites qu'elles peuvent étre avalées. Possible
risque d'étranglement dans le cas ou I'appareil
est fourni avec des cables ou des tuyaux.

A L'utilisation de cet appareil ne dispense pas
d'une consultation médicale.

3. Description générale

La saturation en oxygéne indique le pourcentage d'hémo-
globine dans le sang artériel qui est chargé avec de
l'oxygéne. C'est un parametre trés important pour la circu-
lation des voies respiratoires. Beaucoup de maladies
respiratoires peuvent entrainer une baisse la saturation
en oxygeéne dans le sang humain.

Les facteurs suivants peuvent réduire la saturation en
oxygene: Régulation automatique de dysfonctionnement
des organes causés par une anesthésie, un traumatisme
postopératoire intensif, les blessures causées par certains
examens médicaux. Ces situations peuvent entrainer des
étourdissements, asthénies et des vomissements. Il est
donc trés important de connaitre la saturation en oxygéne
d'un patient de telle sorte que les médecins peuvent
détecter les problémes rapidement.

4. Principes de mesure

Principe de cet oxymétre de pouls: Une formule mathé-
matique est établie en faisant usage de la loi de Lambert
Beer selon le spectre d'absorption caractéristique d'hémo-
globine désoxygénée (Hb) et oxyhémoglobine (HbO,) dans
les zones rouges et proche de [' infrarouge.

Principe de fonctionnement de ce dispositif: La techno-
logie d'inspection de l'oxyhémoglobine photoélectrique est
utilisée conformément a la capacité de numérisation des
impulsions et 'enregistrement de la technologie, de sorte
que les deux faisceaux de longueur d'onde différentes de la
lumiére (660 nm rouge et 905 nm lumiére proche infra-
rouge) peuvent étre concentrées sur un bout d'ongle
humain grace a un capteur digital. Un signal mesuré obtenu
par un élément photosensible, sera affiché sur I'écran par
le biais de circuits électroniques et microprocesseur.
Principe de fonctionnement du diagramme G9:

1. Rouge et émission de rayons infrarouges.

2. Rouge et réception de rayons infrarouge.

5. Instructions d'utilisation

1. Insérez les piles comme décrit dans la section «Insertion
des piles @)».

2. Insérez un doigt (ongle coté supérieur; index ou le
majeur est recommandé) dans l'ouverture prévu a cet
effet du dispositif. Assurez-vous d' insérer compléte-
ment le doigt de sorte que le capteur soit completement
couvert par le doigt.

. Relachez le dispositif qui lui permet de serrer sur le doigt.

. Appuyez sur le bouton ON/OFF (7) pour allumer
l'appareil.

5. Ne pas bouger le doigt pendant le test. Il est aussi
recommandeé de ne pas bouger le corps pendant la
mesure.

6. Vos valeurs de mesure seront affichées sur 'écran
aprés quelques secondes.

7. Retirer le doigt de I'appareil. L'écran affichera «Finger
Out» (Doigt dehors).

8. L'appareil s'éteint automatiquement aprés 8 secondes
environ aprés que le doigt soit retiré de 'appareil.

@ Lahauteur du graphe (5) est une indication de la
pulsation et la force du signal. La barre doit étre
supérieure de 30% pour une lecture adéquate.

&> L'appareil doit étre en mesure de mesurer la pulsa-
tion correctement afin d'obtenir un résultat en SpO,
précis. Vérifiez que rien ne fait obstacle & lamesure
du pouls avant de confirmer la mesure SpO,.

@& Le temps maximal d'épandage sur un seul site
devrait étre moins de 30 minutes, afin d'assurer
['intégrité de capteur, 'alignement et la peau.

Des mesures inexactes peuvent se produire si:

o Le patient souffre d'un niveau significatif de dysfonc-
tionnements liés hémoglobine (telles que la carboxyhé-
moglobine ou méthémoglobine).

o Descolorantsintravasculaires tels que le vertindocyanine
ou le bleu de méthylene ont été injectés dans le patient.

o Utilisé en présence de lumiere ambiante élevée (par
exemple directe lumiére du soleil). Protéger la zone de
détection avec une serviette chirurgicale si nécessaire.

o |y a un mouvement excessif du patient.

o Les expériences des patients des pulsations veineuses.

o Le patient a une hypotension, une vasoconstriction
sévere, anémie sévere, ou d'hypothermie.

o Le patient est en arrét cardiaque ou est en état de choc.

o Vernis a ongle ou de faux ongles sont appliqués.

6. Insertion des piles 7

Aprés avoir déballé votre appareil, insérez d'abord les
piles. Le compartiment & piles se trouve sur le dessous
de I'appareil. Enlever le capot a pile en le faisant glisser
dans la direction indiquée. Insérez les piles (2x 1,5V,
format AAA) en respectant les indications de polarité.
&= Remplacer les piles quand l'indicateur piles
usées () apparait a l'écran.
A Remplacez toujours les deux batteries en méme
temps.

S

7. Réglage du mode d'affichage et de la
luminosité

Mode d'affichage

Lorsque I'appareil est allumé, appuyez brievement sur le
bouton ON/OFF (1) pour passer a un autre mode d'affichage
pour sélectionner votre mode d'affichage souhaité (9. Ily a
6 modes d'affichage différent. Le réglage par défaut est le
mode 1.

Luminosité

Appuyez et maintenez le bouton ON/OFF (1) pendant
plus d'une seconde pour régler la luminosité du dispositif.
L'écran affiche «Br 1-10». Iy a 10 niveaux de luminosité.
Le réglage par défaut est le niveau 4.

8. Utilisation de la laniére

1. Enfilez I' extrémité la plus mince de la laniére &

travers le trou, a I'extrémité arriére de |'appareil.
2. Enfiler I'extrémité la plus épaisse de la laniére a

travers ' extrémité filetée avant de la tirer fermement.

9. Dépannage et actions a prendre

Descrip- | Symptomes/Causes | Solutions
tion possibles
Sp0,0u |1 Doigt n'est pas 1. Reinsérer le doigt.
pulsation inséré correctement. | 2. & 3. Répétez les
nes'affiche |2.Lavaleur SpO,du | mesures. Sile
pas norma- | patientesttropfaible |  produit fonctionne
lement. pour étre mesurée. correctement,
3. L'éclairage est trop consultez votre
fort. médecin.
L'affichage |1 Le doigt ne doit pas | 1. Reinsérer le doigt.
duSpO,ou | Etreassezinséré | 2. Assis calmement
lapulsation | profondément. et réessayer.
est 2. Le patient bouge de
instable. trop.
L'appareil | 1. Pasde piles ou piles | 1. Remplacer les piles.
ne faibles. 2. Enlever et réins-
s'allume | 2. Les piles ne sont taller les piles.
pas. pas installées 3. Contacter le SAV
correctement. Microlife local.
3. L'appareil pourrait
étre endommagé.
L'écran 1. L'appareil s'éteint | 1. Normal.
s'éteint automatiquement | 2. Remplacer les piles.
soudaine- quand aucun signal
ment. a été détecté aprés
8 secondes.
2. La pile est presque
déchargée pour
pouvoir étre utilisée.
«Error 3» | L'émission rouge de la | Vérifier 'émission du
LED est endommagée. | rouge.
«Error 4» | L'émission de I'infra | Vérifier 'émission de
rouge est endommagé. | lnfra-rouge.
«Error 6» | L'écran ne réagit plus. | Contacter le SAV
Microlife local.
«Error 7» | L'émission LED oula | Contacter le SAV
réception de diode est | Microlife local.
endommagée.

10. Nettoyage et désinfection

Utiliser un chiffon doux ou un chiffon en coton imbibé

d'alcool (70% isopropyl) pour nettoyer le silicone qui touche

le doigt a l'intérieur de I'appareil. Nettoyer également le doigt

mis a l'essai avec de l'alcool avant et aprés chaque essai.

Laissez I'appareil sécher complétement avant utilisation.

A Ne jamais utiliser d'agent abrasif, diluant ou

benzéne et ne jamais plonger I'appareil dans
I'eau ou un autre liquide.

11. Garantie

Cet appareil est assorti d'une garantie de 2 ans a

compter de la date d'achat. La garantie est seulement

valable sur présentation de la carte de garantie diment

remplie par le revendeur (voir verso) avec la mention de

la date d'achat ou le justificatif d'achat.

o Les piles et les pieces d'usure ne sont pas couverts.

o Le fait d'ouvrir ou de modifier I'appareil invalide la
garantie.

o Lagarantie ne couvre pas les dommages causés par
une mauvaise manipulation, les accidents ou le non
respect des consignes d'utilisation.

12. Caractéristiques techniques

Type: Oxymetre de pouls OXY 300
Affichage: Ecran OLED
Sp0,:

Etendue de mesure: 70 ~ 100 %

Précision: 70~100%: +2 %
Résolution: 1%
Fréquence des batte-

ments de coeur:
Etendue de mesure: 30 ~ 250 bpm

Précision: 30 ~ 99 bpm: +2 bpm;
100 ~ 250 bpm: +2 %
Résolution: 1bpm
Conditions 5-40°C/ 41-104 °F
d’utilisation: Humidité relative <80 % max.
Conditions de -20-+55°C/-4-+131 °F
stockage: Humidité relative < 93 % max.
Extinction Extinction automatique en
automatique: 8 secondes quand aucun signal ou
faible signal est détecté.
Pile: 2xpiles alcalines de 1,5 V; format AAA
Durée de vie des
piles: env. 30 heures (avec des piles neuves)
Poids: 56 g (piles incluses)
Dimensions: 58 x 32 x 34 mm
Classe IP: IPX1
Référence aux EN 1S010993-1/-5/-10; IEC 60601-1;
normes: EN 60601-1-2; EN 1S09919;
EN 62304; EN 60601-1-6; CE0123
Espérance de 5 ans (lorsque utilisé 15 fois/jour;
fonctionnement: 20 minutes pour chaque mesure)

Sous réserve de modifications techniques.

Pulsossimetro

(1) Tasto ON/OFF

(2) Saturazione di ossigeno (valore in percentuale)
(3) Frequenza cardiaca (valore in battiti al minuto)
(@) Onda delle pulsazioni (onda pletismografica)
(5) Barra della frequenza cardiaca

(® Indicatore di batterie quasi scariche

(@ Inserimento delle batterie

Installazione del cordino

(9 Modalita di visualizzazione

Principio di funzionamento

Gentile cliente,

Questo Microlife pulsossimetro da dito & un dispositivo
portatile non invasivo destinato al controllo saltuario della
saturazione dell'ossigeno dell'emoglobina arteriosa (SpQ,) e
della frequenza cardiaca in pazienti adulti e pediatrici. E
adatto per uso domiciliare (a casa o fuori), nonché per
[impiego nel settore medico (ospedali, strutture ospeda-
liere). La sua elevata precisione € stata clinicamente testata.
In caso di domande, problemi o per ordinare parti di
ricambio, contattare il proprio rivenditore di fiducia o il
locale servizio clienti di Microlife. In alternativa & possi-
bile visitare il sito www.microlife.com che offre moltis-
sime informazioni utili sui nostri prodotti.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro per ogni
ulteriore consultazione.

Rimanete in salute — Microlife AG!

1. Spiegazione dei simboli

Le batterie e gli strumenti elettronici devono
essere smaltiti in conformita alle disposizioni
mmm locali e non come i rifiuti domestici.

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare
il dispositivo.

Parte applicata tipo BF
Conservare in luogo asciutto
Produttore

Data di produzione

Nessun allarme SpO,

iR B ) >

Indicatore di batterie quasi scariche

@l Numero serie
Protetto contro il gocciolamento d'acqua

Rappresentante autorizzato nella Comunita
E Europea

% SpO, Saturazione di ossigeno (valore in percentuale)

PR bpm  Frequenza cardiaca (valore in batiti al minuto)

" Condizioni di esercizio:
o 5-40°C/ 41-104 °F
= Condizioni di stoccaggio:
e -20-+55°C/-4-+131°F

C € 01 23 Marchio di conformita CE

2. Importanti misure precauzionali

o Seguire le istruzioni per 'uso. Questo manuale
contiene informazioni importanti sul funzionamento e
la sicurezza di questo dispositivo. Si prega di leggere
attentamente le istruzioni per I'uso prima di utilizzare
il dispositivo e di conservarle per ogni futura consul-
tazione.

o Questo dispositivo deve essere usato esclusiva-
mente come descritto in questo manuale. Il produt-
tore non pud essere ritenuto responsabile di danni
causati da un utilizzo improprio.

o Nonimmergere mai questo dispositivo in acqua o altri
liquidi. Per la pulizia seguire quanto indicato nella
sezione «Pulizia e disinfezione» di questo manuale.

o Non usare il dispositivo se si ritiene che sia danneggiato
0 se si nota qualcosa di strano.

o Non aprire mai il dispositivo.

o Questo dispositivo & costruito con componenti delicati
e deve essere trattato con attenzione. Osservare le
condizioni di stoccaggio e funzionamento descritte nel
capitolo «Specifiche tecniche»!

o Proteggere il dispositivo da:

- acqua e umidita

- temperature estreme

- urtie cadute

- contaminazione e polvere
- luce solare diretta

- caldo e freddo

o Lafunzionalita di questo dispositivo pud essere compro-
messa se usato vicino a forti campi elettromagnetici,
come telefoni cellulari o installazioni radio. Si racco-
manda di mantenere una distanza minima di 1 m
(secondo la 60601-1-2 tavola 5). Nei casiin cui sia impos-
sibile mantenere la distanza raccomandata, verificare
che il dispositivo funzioni correttamente prima dell'uso.

o Non utilizzare il dispositivo in un ambiente RMN o TAC.

» Questo dispositivo non & destinato per il monitoraggio
continuo.

o Questo dispositivo non dispone di una funzione di
allarme e quindi non & adatto per la valutazione dei
risultati medici. Non utilizzare il dispositivo in situazioni
in cui sono richiesti allarmi.

o Non sterilizzare questo dispositivo tramite autoclave o
ossido di etilene. Questo dispositivo non & destinato
per la sterilizzazione.

o Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene
usato per un periodo prolungato.

Assicurarsi che i bambini non utilizzino il disposi-

tivo senza la supervisione di un adulto. Alcune
parti sono piccole e potrebbero essere ingerite.
Prestare attenzione al rischio di strangolamento
in presenza di cavi o tubi.

L'utilizzo di questo dispositivo non sostituisce la
consultazione dal proprio medico.

3. Descrizione generale

La saturazione di ossigeno indica la percentuale di
emoglobina nel sangue arterioso che contiene ossigeno.
Questo & un parametro molto importante per il sistema
respiratorio. Molte malattie respiratorie possono causare
bassa saturazione di ossigeno nel sangue.

| seguenti fattori possono ridurre la saturazione di
ossigeno: Automatica regolazione di disfunzioni orga-
niche causate da anestesia, traumi intensivi post-opera-
tori, danni causati da alcuni esami medici. Queste situa-
zioni possono provocare vertigini, astenia e vomito.
Pertanto, & molto importante conoscere la saturazione di
ossigeno del paziente cosi che i medici possano rilevare
i problemi in modo tempestivo.

4. Principi di misurazione

Principio di questo pulsossimetro da dito: E stata defi-
nita una formula matematica prendendo spunto dalla legge
di Lambert Beer sulle caratteristiche di assorbimento dello
spettro di luce rossa ed infrarossa dell'emoglobina desos-
sigenata (Hb) e dell'ossiemoglobina (HbO,).

Principio di funzionamento di questo dispositivo: La
tecnologia dell'ispezione foto elettrica dell' ossiemoglobina
¢ stata adottata in conformita con la capacita di scansione
della frequenza cardiaca e della tecnologia di registra-
zione, in modo che due fasci di luce di diversa lunghezza
d'onda (rossa 660 nm e infrarossa 905 nm) possono essere
focalizzati sulla punta di un dito attraverso un sensore da
dito. Una misurazione ottenuta attraverso un elemento
fotosensibile sara mostrata sul display attraverso un
processo di circuiti elettronici e un microprocessore.
Schema del principio di funzionamento G9:

1. Sonda generatrice di luce rossa ed infrarossa.

2. Fotocellula ricevente di luce rossa ed infrarossa.

Indicazioni per 'uso

. Inserire le batterie come descritto nella sezione
«Inserimento delle batterie (7)».

2. Inserire un dito (unghia verso alto; & consigliato il dito
indice o medio) nell'apertura del dispositivo. Assicu-
rarsi di inserire il dito fino in fondo in modo che i
sensori siano completamente coperti dal dito.

3. Rilasciare il dispositivo permettendo cosi di coprire il dito.

4. Premere il tasto ON/OFF (1)) per accendere il dispositivo.

5. Non agitare il dito durante la misurazione. E raccoman-

dato non muovere il corpo, mentre si fa la misurazione.

o

6. | valori di misurazione appariranno sullo schermo
dopo pochi secondi.

7. Togliere il dito dal dispositivo. Il display indichera
«Finger Out» (dito fuori).

8. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo circa 8
secondi, dopo che il dito viene rimosso dal dispositivo.

& L'altezza del grafico a barre (5) & un'indicazione
della frequenza cardiaca e della forza del
segnale. La barra deve essere superiore al 30%
per una lettura corretta.

@& |l dispositivo deve essere in grado di misurare
correttamente le frequenza cardiaca per otte-
nere una misurazione accurata della SpO,. Veri-
ficare che nulla ostacola la misurazione della
frequenza cardiaca prima di fare affidamento
sulla misurazione SpO,.

&= litempo massimo di applicazione in un singolo
sito dovrebbe essere inferiore a 30 minuti, al
fine di garantire I'allineamento corretto del sensore
e l'integrita cutanea.

Misurazioni non accurate possono verificarsi se:

|l paziente soffre di livelli significativi di emoglobina
disfunzionale (come carbossiemoglobina e metae-
moglobina).

o Al paziente sono stati iniettati coloranti intravascolari
come indocianina verde o metilene blu.

o Utilizzato in presenza di luce ambientale elevata (ad
es. luce diretta del sole). Schermare ['area del sensore
con un asciugamano chirurgico se necessario.

o |l paziente si muove eccessivamente.

o |l paziente sente pulsazioni venose.

o |l paziente & ipotenso, ha gravi vasocostrizioni,
anemia, o ipotermia.

o |l paziente € in arresto cardiaco o & in stato di shock.

o Sono applicate unghia finte 0 smalto.

6. Inserimento delle batterie (7)

Dopo aver estratto il dispositivo dall'imballaggio inserire
prima le batterie. Il vano batterie si trova sul fondo del
dispositivo. Aprire il coperchio del vano batteria facen-
dolo scorrere nella direzione indicata. Inserire le batterie
(2x 1,5V, tipo AAA) osservando la polarita indicata.
@& Sostituire le batterie quando appare I'indicatore
di batterie quasi scariche (&) sul display.
A Sostituire sempre entrambe le batterie nello
stesso momento.

7. Regolazione della modalita di visualizza-
zione e della luminosita

Modalita di visualizzazione

Quando il dispositivo & acceso, premere brevemente il
tasto ON/OFF (3) per passare ad un‘altra modalita di
visualizzazione e per selezionare la modalita di visualizza-
zione desiderata (9). Ci sono 6 differenti modalita di visua-
lizzazione. L'impostazione predefinita & la modalita 1.
Luminosita

Premere e tenere premuto il tasto ON/OFF (1) per piti di
un secondo per regolare la luminosita del dispositivo. Il
display visualizza «Br 1-10». Ci sono 10 livelli di lumino-
sita. L'impostazione predefinita € il livello 4.

8. Utilizzo del cordino

1. Infilare I'estremita sottile del cordino attraverso il foro
situato nella parte posteriore del dispositivo.

2. Far passare l'estremita pili spessa del cordino attra-
verso |'estremita filettata prima di tirare saldamente.

9. Malfunzionamenti e azioni da intraprendere

Descri- | Sintomo/Possibili Soluzioni
zione cause
Sp0,ola | 1. Ilditononéinserito | 1. Riprovare ad inserire
frequenza |  Correttamente. il dito.
cardiaca | 2. Il valore SpO, del 2. e 3. Misurare pili
non sono paziente & troppo volte. Se si presume
visualiz- basso per essere che il prodotto
zate misurato. funziona corretta- .
coretta- | 3. C'& una eccessiva illu- | mente, consultare il
mente. minazione. proprio medico.
Lavisua- | 1. Il dito potrebbe non | 1. Riprovare ad inserire
lizzazione |  essere inserito abba- il dito.
dellaSp0, |  stanza in profondita. | 2. Stare seduti tranquil-
edella 2. Movimento eccessivo |  lamente € riprovare.
frequenza | del paziente.
cardiaca
non &
stabile.
Il disposi- | 1. Nessuna batteriao | 1. Sostituire le batterie.
tivononsi | batterie scarica. 2. Rimuovere e reinstal-
accende. | 2. Le batterie non sono lare le batterie.
inserite correttamente. | 3. Contattare il locale
3. Il dispositivo potrebbe |  Servizio Clienti
essere danneggiato. Microlife.
IIdisplaysi | 1- Il dispositivosi spegne | 1. Normale.
spegne automaticamente 2. Sostituire le batterie.
improwi- |  dopo 8 secondi,
samente. quando nessun
segnale viene rilevato.
2. Lacarica della batteria
& troppo bassa per
funzionare.
«Eror 3» | I LED di emissione del | Controllare il LED di
rosso € danneggiato. emissione del rosso.
«Error4» | II LED di emissione Controllare il LED di
dellinfrarosso € danneg- | emissione dellinfra-
giato. 10SS0.
«Error 6» | La visualizzazione non & | Contattare il locale
riuscita. Servizio Clienti Microlife.
«Error 7» | IILED di emissione oil | Contattare il locale
diodo i ricezione sono | Servizio Clienti Microlife.
danneggiati.

10. Pulizia e disinfezione

Utilizzare un panno o del cotone imbevuti di alcool (70%

isopropilico) per pulire il silicone a contatto con il dito

allinterno del dispositivo. Pulire anche il dito che si utiliz-

zera con alcool prima e dopo ogni test. Lasciare asciugare

completamente il dispositivo prima dell'uso.

A Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi o

benzene per la pulizia e non immergere mai il
dispositivo in acqua o altri liquidi detergenti.

11. Garanzia

Questo dispositivo & coperto da una garanzia di 2 anni

dalla data di acquisto. La garanzia é valida solo presen-

tando 'apposito tagliando (vedi retro) compilato con nome

del rivenditore, la data d'acquisto € lo scontrino fiscale.

o Batterie e componenti usurabili non sono compresi
nella garanzia.

o |'apertura o la manomissione del dispositivo invalidano
la garanzia.

e La garanzia non copre danni causati da trattamento
improprio, incidenti o inosservanza delle istruzioni
per l'uso.

12. Specifiche tecniche

Tipo: Pulsossimetro da dito OXY 300
Display: OLED display

Sp0,:

Range di

misurazione: 70~100 %
Precisione: 70~100%: 2 %
Risoluzione: 1%

Frequenza cardiaca:

Range di

misurazione: 30 ~ 250 bpm
Precisione: 30 ~ 99 bpm: +2 bpm;

100 ~ 250 bpm: +2 %

Risoluzione: 1bpm

Condizioni di 5-40°C/ 41-104 °F

esercizio: < 80 % umidita relativa massima

Condizioni di -20-+55°C/-4-+131°F

stoccaggio: < 93 % umidita relativa massima

Spegnimento Spegnimento automatico dopo

automatico: 8 secondi, quando non viene rilevato
alcun un segnale.

Batteria:

2 x batterie alcaline da 1,5 Volt; tipo
AAA

Durata batterie: circa 30 ore (usando batterie nuove)

Peso: 56 g (comprese batterie)
Dimensioni: 58 x 32 x 34 mm

Classe IP: IPX1

Riferimento agli ~ EN 1SO10993-1/-5/-10; IEC 60601-1;
standard: EN 60601-1-2; EN 1S09919;

EN 62304; EN 60601-1-6; CE0123

Aspettativa di vita 5 anni (quando usato 15 volte/giorno;
del prodotto in uso: 20 minuti per misurazione)

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

Pulsoximeter

(@) Ein-/Aus-Taste

(2 Sauerstoffsittigung (Wert in Prozent)
(3 Pulsfrequenz (Schlége pro Minute)
(@ Pulswelle (Plethysmografische Welle)
(5) Pulsbalken

(6) Batterie niedrig

(@ Einlegen der Batterien
Umhéngeband anbringen

(® Anzeigemodi

Messprinzip

Sehr geehrter Kunde,

Dieses tragbare Microlife Finger-Pulsoximeter dient der
nichtinvasiven Messung der arteriellen Sauerstoffsattigung
(SpO,) und Pulsfrequenz von Erwachsenen und Kindern.
Es ist fiir den Privatgebrauch (zu Hause oder unterwegs)
sowie fiir den medizinischen Bereich (Krankenhauser,
medizinische Einrichtungen) geeignet. Klinische Studien
haben gezeigt, dass die Messungen sehr genau sind.
Wenden Sie sich bei Fragen, Problemen oder Ersatzteil-
bedarf jederzeit gerne an den lokalen Microlife-Service.
Ihr Handler oder Apotheker kann lhnen die Adresse der
Microlife-Landesvertretung mitteilen. Eine Vielzahl niitz-
licher Informationen zu unseren Produkten finden Sie
auch im Internet unter www.microlife.com.

Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf.
Wir wiinschen lhnen alles Gute fiir Ihre Gesundheit —
Microlife AG!

1. Zeichenerklarung

Batterien und elektronische Geréte diirfen nicht
E in den Hausmdill, sondern miissen entsprechend
= den Ortlichen Vorschriften entsorgt werden.

Vor Verwendung Bedienungsanleitung genau
studieren.

Anwendungsteil des Typs BF

T Vor Nésse schiitzen
“ Hersteller

d] Herstellungsdatum

spo: Kein Sauerstoffséttigungsalarm

Q Batterie niedrig

@ Serignnummer
Geschitzt gegen Tropfwasser

[ ec | rer | EU-Reprasentant

% SpO, Sauerstoffséttigung (Wert in Prozent)

PRbpm Pulsfrequenz (Schiége pro Minute)
) /ﬂf Betriebsbedingungen:
” 5-40°C/ 41-104 °F
*° Aufbewahrungs-
) bedingungen:
-20-+55°C /-4 - +131 °F

c E 01 23 CE-Kennzeichnung

2. Sicherheitshinweise

o Befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung. Dieses
Dokument enthalt wichtige Informationen zum
Betrieb und zur Sicherheit dieses Geréts. Bitte lesen
Sie dieses Dokument sorgféltig durch, bevor Sie das
Gerat benutzen und bewahren Sie es fiir die zukinf-
tige Nutzung auf.

o Dieses Gerat darf nur fiir den in dieser Anleitung
beschriebenen Zweck verwendet werden. Der
Hersteller ist nicht fiir Schaden haftbar, die aus
unsachgemasser Handhabung resultieren.

o Tauchen Sie das Gerat weder in Wasser noch in
andere Fliissigkeiten. Fiir die Reinigung und
Desinfektion folgen Sie bitte den Anweisungen
im Kapitel «Reinigung und Desinfektion».

o Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Sie einen Schaden
erkennen oder lhnen etwas Ungewdhnliches auffallt.

o Offnen Sie niemals das Gerat.

o Dieses Gerat besteht aus sensiblen Bauteilen und muss
vorsichtig behandelt werden. Beachten Sie die Lager- und
Betriebsanweisungen im Kapitel « Technische Daten».

o Schiitzen Sie das Gerét vor:

- Wasser und Feuchtigkeit
extremen Temperaturen
Stdssen und Herunterfallen
Schmutz und Staub
starker Sonneneinstrahlung

- Hitze und Kalte

o Die Funktion dieses Gerates kann durch starke elek-
tromagnetische Felder wie z.B. Mobiltelefone oder
Funkanlagen beeintrachtigt werden. Wir empfehlen
einen Mindestabstand von 1 m (geméass 60601-1-2
Tabelle 5). Falls Sie den Mindestabstand nicht
einhalten kdnnen, Uberpriifen Sie die ordnungsge-
masse Funktion des Gerates bevor Sie es benutzen.

o Verwenden Sie das Gerat nicht in der Umgebung vom
MRI oder CT-Anlagen. .

o Dieses Gerét ist nicht fiir die kontinuierliche Uberwa-
chung vorgesehen.

o Dieses Gerét verfigt iber keine Alarmfunktion und
eignet sich daher nicht zur Bewertung medizinischer
Ergebnisse. Verwenden Sie das Gerat nicht in Situa-
tionen, in denen Alarme bendtigt werden.

o Sterilisieren Sie dieses Gerat nicht mittels Dampfste-
rilisation oder Ethylenoxid. Dieses Gerat darf nicht
sterilisiert werden.

o Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerat fiir
langere Zeit nicht benutzt wird.

Sorgen Sie dafiir, dass Kinder das Gerat nicht

@ unbeaufsichtigt benutzen; einige Teile sind so

klein, dass sie verschluckt werden kdnnten.
Beachten Sie das Strangulierungsrisiko sollte
dieses Gerat mit Kabeln oder Schlduchen
ausgestattet sein.

A Die Benutzung dieses Gerats ist kein Ersatz fiir
einen Arztbesuch.

3. Aligemeine Beschreibung

Die Sauerstoffsattigung zeigt an, wie viel Prozent des
Hamoglobins im arteriellen Blut mit Sauerstoff geladen
ist. Dies ist ein sehr wichtiger Indikator im Atemkreislauf.
Verschiedene Atemwegserkrankungen kdnnen zu einer
niedrigeren Sauerstoffsattigung im Blut fiihren.
Folgende Faktoren konnen die Sauerstoffsattigung
senken: Automatische Regulierung einer Organfehlfunktion
ausgeldst durch eine Narkose, schweres postoperatives
Trauma, Verletzungen nach gewissen medizinischen Unter-
suchungen. Diese Situationen kdnnen zu Benommenheit,
Kraftlosigkeit und Ubelkeit fiihren. Aus diesem Grund ist es
wichtig, die Blutsauerstoffwerte eines Patienten zu messen,
damit Arzte Probleme rechtzeitig erkennen kdnnen.

4. Messprinzip

Das Prinzip dieses Finger-Pulsoximeters: Eine mathe-
matische Formel wird basierend auf dem Lambert-Beer-
Gesetz anhand der spektrumabsorbierenden Charakteristik
des desoxydiertem Hdmoglobins (Hb) und Oxyh&moglobins
(HbO,) in Glut- und Nahinfrarotzonen berechnet.
Betriebsprinzip dieses Gerates: Bei der fotoelektrischen
Oxyhamoglobin-Messmethode scannen zwei Lichtstrahlen
mit unterschiedlichen Wellenlangen (660 nm Glut und
905 nm Nahinfrarotlicht) aus einem Fingerspitzensensor
den Fingerpuls. Die Strahlen kénnen durch die Fingerna-
gelspitze eines Menschen dringen. Das Signal wird mit
einem fotosensitiven Element gemessen und im Display
angezeigt.

Abbildung zur Funktionsweise @9:

1. Rotund Infrarotsender.

2. Rot und Infrarotempfanger.

5. Gebrauchsanweisung

1. Legen Sie die Batterien ein wie im Kapitel «Einlegen
der Batterien (7)» beschrieben.

. Legen Sie einen Finger (Nagelseite nach oben;
Zeigefinger oder Mittelfinger wird empfohlen) in die
Fingeréffnung des Gerates. Achten Sie darauf, dass
der Finger vollstanding in die Fingeroffnung des
Gerétes eingelegt ist, damit die Sensoren vollstandig
vom Finger bedeckt werden.

3. Lassen Sie das Gerat los, damit der Finger richtig

eingeschlossen wird.

4. Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste (1), um das Gerat

einzuschalten.

N

5. Bewegen Sie den Finger wahrend der Messung
nicht. Es wird empfohlen, sich wahrend der Messung
nicht zu bewegen.

6. Ihr Messergebnis wird nach ein paar Sekunden auf
dem Display angezeigt.

7. Entfernen Sie den Finger vom Gerét. Das Display
zeigt «Finger Out» an.

8. Das Gerat schaltet sich nach ca. 8 Sekunden automa-
tisch ab, sobald der Finger vom Gerét entfernt wurde.

@™ Die Hohe des Balkens (5) gibt die Puls- und
Signalstarke an. Der Balken sollte grosser als
30% sein, um eine verlassliche Messung durch-
fiihren zu kdnnen.

@& Das Gerat muss den Puls richtig messen
kénnen, um ein exaktes Sauerstoffsattigungser-
gebnis anzugeben. Stellen Sie sicher, dass die
Pulsmessung nicht gestort wird, bevor Sie sich
auf das Messergebnis verlassen.

@& Verwenden Sie das Gerat nicht langer als
30 Minuten am gleichen Messort, um die
korrekte Platzierung des Sensors zu gewahr-
leisten und um die Integritat der Haut zu schiitzen.

Fehlerhafte Messergebnisse konnen auftreten, wenn:

o Der Patient erheblich unter dysfunktionalen Hamoglo-
binen leidet (zum Beispiel Carboxyhdmoglobin oder
Methémoglobin).

o Dem Patienten intravaskulare Farbstoffe, wie z.B.
Indocyanin-Griin oder Methylenblau, injiziert wurden.

o Das Gerat grosserer Lichteinstrahlung ausgesetzt ist.
Bedecken Sie den Sensor in diesem Fall mit einem Tuch.

o Der Patient sich libermassig bewegt.

o Der Patient Venenpulsationen wahrnimmt.

o Der Patient unter Hypotonie, Verengung der Blutge-
fasse, erheblicher Blutarmut oder Unterkihlung leidet.

o Der Patient einen Herzstillstand hat oder im Schock-
zustand ist.

o Nagellack aufgetragen oder kiinstliche Fingernagel
angebracht sind.

6. Einlegen der Batterien (7)

Nachdem Sie das Gerat ausgepackt haben, legen Sie die
Batterien ein. Das Batteriefach befindet sich auf der
Geréteunterseite. Entfernen Sie die Batteriefachabde-
ckung, indem Sie die Abdeckung in die angezeigte Rich-
tung schieben. Legen Sie die Batterien (2 x 1,5V, Grosse
AAA) ein und achten Sie dabei auf die angezeigte Polaritét.
&> Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige
fiir Batterie niedrig (&) auf dem Display angezeigt
wird.
A Ersetzen Sie immer beide Batterien zur gleichen
Zeit.

7. Anzeigemodus und Helligkeit anpassen

Anzeigemodus

Driicken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste (1), um den Anzei-
gemodus zu wechseln und zu lhrem gewiinschten
Anzeigemodus (9) zu gelangen. Es gibt 6 verschiedene
Anzeigemodi; die Standardeinstellung ist Modus 1.
Helligkeit

Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste (1) langer als eine
Sekunde, um die Helligkeit des Gerétes einzustellen.
Das Gerat zeigt «Br 1-10» an. Es gibt 10 Helligkeits-
stufen; die Standardeinstellung ist Stufe 4.

8. Verwendung des Umhangebandes

1. Fadeln Sie das diinnere Ende des Umhangebandes
durch das dafiir vorgesehene Loch am Gerat.

2. Fadeln Sie das dickere Ende durch das zuvor befes-
tigte diinnere Ende und ziehen Sie es fest.

9. Fehlfunktionen und Massnahmen

Bezeich- | Problem/Mdgliche Lésungen
nung | Ursache
Sp0, 1. Finger st nicht korrekt | 1. Finger nochmal
oder im Gerat. richtig einlegen.
Pulsfre- | 2. Sauerstoffséttigungdes |2. & 3. Messen Sie
quenz Patienten ist zu gering. | - mehrmals. Funktio-
wirdnicht | 3. Ubermassige Belichtung. |  niert das Gerat
normal korrekt, suchen Sie
ange- Ihren Arzt auf.
zeigt.
Sp0, 1. Der Finger konnte nicht | 1. Finger nochmal
oder weit genug im Gerat richtig einlegen.
Pulsfre- stecken. 2. Ruhig sitzen und
quenz | 2. DerPatientbewegtsich |  erneut probieren.
variiert zu stark.
stark.
Das 1. Keine oder leere Batte- | 1. Batterien austau-
Gerat rien im Gerat. schen.
kann 2. Batterien sind nicht 2. Batterien entfernen
nicht richtig eingelegt. und neu einsetzen.
einge- | 3. Das Gerét konnte 3. Kontaktieren Sie
schaltet beschadigt sein. lhren lokalen Micro-
werden. life Kundenservice.
Das 1. Das Gerat schaltet sich | 1. Normal.
Display automatisch aus, wenn | 2. Batterien austau-
ist plotz- |  esinnerhalb von 8 schen.
lich Sekunden kein Signal
ausge- empfangt.
schaltet. | 2. Batterien sind zu
schwach fiir den Betrieb.
«Error 3» | Rotlichtsender ist besché- | Rotlichtsender tiber-
digt. prifen.
«Error 4» | Infrarotlichtsender ist Infrarotlichtsender
beschadigt. Uberpriifen.
«Error 6» | Das Display ist defekt. Kontaktieren Sie lhren
lokalen Microlife
Kundenservice.
«Error 7» | Empfangerdiode ist Kontaktieren Sie lhren
beschadigt. lokalen Microlife
Kundenservice.

10. Reinigung und Desinfektion

Reinigen Sie die gummierte Innenflache des Gerates mit
einem Alkoholtupfer oder mit einem Alkohol (70% Isop-
ropanol) befeuchteten Baumwolltuch. Reinigen Sie auch
den Finger vor und nach jeder Anwendung. Lassen Sie
das Gerat vor Verwendung griindlich trocknen.

A Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs-
mittel, L&sungsmittel oder Benzol zum Reinigen
und tauchen Sie das Gerat niemals in Wasser
oder andere Reinigungsfliissigkeiten.

11. Garantie

Fir dieses Gerat gewahren wir 2 Jahre Garantie ab

Kaufdatum. Die Garantie gilt nur bei Vorlage einer vom

Handler ausgefiiliten Garantiekarte (siehe letzte Seite)

mit Kaufdatum oder des Kassenbelegs.

o Batterien und Verschleissteile sind von der Garantie
ausgeschlossen.

o Wurde das Gerat durch den Benutzer gedffnet oder
verandert, erlischt der Garantieanspruch.

o Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schaden, die auf
unsachgemasse Handhabung, Unfélle oder Nichtbe-
achtung der Gebrauchsanleitung zurlickzufiihren sind.

12. Technische Daten

Typ: Fingertip Pulsoximeter OXY 300
Anzeige: OLED Display
Sauerstoffséttigung:

Messbereich: 70 ~100 %

Genauigkeit: 70~100%: +2 %
Messauflosung: 1%

Pulsschlag:

Messbereich: 30 ~ 250 bpm

Genauigkeit: 30 ~ 99 bpm: 2 bpm;

100 ~ 250 bpm: £2 %

Messauflosung:  1bpm

Betriebsbedin-  5-40°C/ 41-104 °F

gungen: <80 % relative maximale Luftfeuch-
tigkeit

Aufbewahrungs- -20- +55°C/-4 - +131 °F

<93 % relative maximale Luftfeuch-
tigkeit

bedingungen:

Automatische Automatische Ausschaltung nach

Ausschaltung: 8 Sekunden, bei keinem oder schwa-
chem Signal.

Batterie: 2x1,5V Alkaline-Batterien, Grosse AAA

Batterie-Lebens-

dauer: ca. 30 Stunden (mit neuen Batterien)

Gewicht: 56 g (mit Batterien)

Grosse: 58 x 32 x 34 mm

IP Klasse: IPX1

Verweis auf EN 1S010993-1/-5/-10; IEC 60601-1;

Normen: EN 60601-1-2; EN 1S09919;

EN 62304; EN 60601-1-6; CE0123

Durchschnittliche 5 Jahre (wenn das Gerat 15 Mal taglich
Lebensdauer: wahrend 20 Minuten verwendet wurde)

Technische Anderungen vorbehalten.

Pulse Oksimetre

() AC/KAPA Diigmesi

(2) Oksijen saturasyonu (yiizde olarak)
(3 Kalp ati hizi (atig/dakika)

(@) Nabiz dalga (Pletismografik dalga)
(5 Bar grafigi

(&) Dilsiik Pil Gostergesi

(@ Pillerin yerlestirilmesi

Kordonun bagjlanmasi

(9) Ekran modilari

Calisma prensibi

Sayin Miisterimiz,

Parmak tipi pulse oksimetre Microlife gocuklarda ve
yetiskinlerde, non-invazif olarak oksijen saturasyonunu
(SpO,) ve kalp atis hizini tespit eden taginabilir bir
cihazdir. Ozel kullanim (evde veya disarda) ve medikal
sektor(hastane, Klinik, vs.) tarafindan kullanima
uygundur. Yiiksek hassasligi Klinik olarak test edilmistir.
Sorulariniz, sorunlariniz ve yedek parca siparigleriniz igin,
|itfen, yerel Microlife-MUsteri Servisi ile goriistin. Ulkeniz-
deki Microlife bayisinin adresini saticinizdan ya da eczane-
nizden 6grenebilirsiniz. kinci bir yol olarak, trlinlerimiz
hakkinda genis bilgi edinebilecediniz www.microlife.com
internet adresini de ziyaret edebilirsiniz.

lleride bagvurmak amaciyla kullanim talimatlarini giivenli
bir yerde saklayin.

Saglikla kalin — Microlife AG!

1. Simge Tanimlamalan

Piller ve elektronik driinler, ¢dpe atilmamali;
E ancak, yurirlikteki ydnetmeliklere uygun olarak
mm  elden gikariimalidir.

Aygiti kullanmadan 6nce, talimatlar dikkatle
okuyun.

.
BF tipi ekipman
T Kuru tutun
d Uretici

d} Uretim tarihi

sp0: Sp0, Alarmsiz

E Dustik Pil Gostergesi

@ Seri numaras!
Su kagagina karsi korumali

 c | ree | Aviupa yetkili temsilcisi

% Sp0, Oksijen saturasyonu (yiizde olarak)

PRbpm Kalp atis hiz: (atis/dakika)

¢ Calisma kosullari:
5-40°C/ 41-104 °F

¥ Saklama kosullari:
a0 -20-+55°C/-4-+131°F

C E 01 23 CE uygunluk isareti

2. Onemli Giivenlik Talimatlari

o Kullanim igin talimatlari okuyunuz. Bu dokiiman
cihazin givenli kullanimi igin énemli bilgiler icermek-
tedir. Litfen cihazi kullanmadan énce bu dokimani
tamamen okuyunuz ve gelecekte tekrar bagvurmak
lizere saklayiniz.

e Bu (irlin, sadece bu brostirde agiklanan amaglar
cergevesinde kullanilabilir. Imalatgi, yanlis uygula-
madan kaynaklanan zarar ziyan igin sorumlu tutu-
lamaz.

o Aygiti su veya diger sivilara batirmayiniz. Temiz-
ligi icin liitfen «Temizlik ve Dezenfektasyon»
boliimiindeki talimatlara uygulayiniz.

o Hasar gérdigtint diigtiniiyorsaniz ya da herhangi bir
anormal durum sezdiyseniz, aygit kullanmayin.

o Aygiti kesinlikle agmayin.

o Aygit, hassas pargalara sahiptir ve dikkatli bicimde
kullaniimalidir. «Teknik Ozellikler» béliminde agik-
lanan saklama ve caligtirma kosullarini géz énlinde
bulundurun!

o Asagidaki durumlara maruz kalmasina engel olun:

- suvenem

- asir sicakliklar

- darbe ve disuriilme
- kirve toz

- dogrudan gilines 1131
- sicak ve soduk

o Cihaz, cep telefonu veya radyo istasyonlari gibi guglii
elektromanyetik alanlara yakin kullanildiginda
diizglin caligmayabilir ve bu durumdan kaginamaya-
caginizda en az 1 metre uzakli§i korumanizi 8neririz
(60601-1-2 tablo 5'e gore), liitfen cihazi kullanmadan
once dogru galisip galismadigini kontrol ediniz.

o Cihazi MRl veya CT gevresinde kullanmayiniz.

o Bu cihaz sireki bir goriintileme icin uygun degildir.

o Alarm fonksiyonu olmadidi igin medikal sonuglari
degerlendirme de kullanilamaz. Alarmin gerekli
oldugu durumlarda bu cihazi kullanmayniz.

o Isiyla veya etilen oksit sterilizasyon kullanarak bu
aygitin sterilize degil. Bu cihaz sterilizasyon igin
tasarlanmamistir.

o Aygitin uzun bir stire kullaniimamasi durumunda,
pillerin gikariimasi gerekir.

Gocuklarin denetimsiz bir sekilde driini kullan-

@ malarina izin vermeyin; bazi parcalar, yutulabi-

lecek kadar kiiglktir. Aygitin kablo veya borula-
rinin olmasi nedeni ile yaratabilecedi boguima
riskinin farkinda olun.

Bu aygitin kullaniimas, doktorunuzla yapilan bir
konstiltasyon anlamina gelmez.

3. Genel Tanim

Oksijen saturasyonu oksijen ile dolu olan kandaki hemog-
lobin yiizdesini belirtir. Solunum dolagim sistemii igin gok
énemli bir parametredir. Birgok solunum hastaligi kandaki
oksijen saturasyonunun diismesi ile bagla.

Asagidaki faktorler oksijen saturasyonunun diigmesine
sebep olur: Aneztezi sonucu organ fonksiyon bozuklugu,
yogun postoperatif travma, tibbi muayene esnasinda olusan
sakatliklar. Bu durumlar sersemlik, halsizlik ve kusma ile
sonuglanabilir. Bunun igin hastanin oksijen saturasyonunu
bilmek, problemin zamaninda ¢dzilmesi igin ok onemlidir.

4. Olgme Prensibi

Pulse oksimetre prensibi: Lambert Beer yasasini
kullanarak spektrum emme 6zelliklerine gore oksijensiz
hemoglobin (Hb) ve oksihemoglobin arasinda kirmizi ve
yakin kizilétesi bolgelerde (HbO,) matematiksel bir
formil olusturulmustur.

Cihazin galigma prensibi: Pulse tarama ve kaydetme
teknoljisine uygun olarak Fotoelektrik oksihemoglobin
inceleme teknolojisi benimsenmistir, bu sayede iki farkli
dalga biyundaki (660 nm kirmizi ve 905 nm infrared) isik,
parmak tipi bir sensorle tirnak ucuna odaklanabiliriyor.
Mikroislemci ve elektronik devreler ile elde edilen sonug
ekranda gosterilir.

Galisma prensibi diyagrami 49:

1. Kirmizi ve infrared emisyon tiineli.

2. Kirmizi ve infrared algilama tiineli.

5. Kullanim Talimatlari

. «Pillerin yerlestirilmesi (7)» bélimiinde agiklandigi
gibi pilleri takin.

2. Bir parmaginizi sokunuz (timak yukarida olacak
sekilde; isaret veya orta parmak Gnerilmektedir. Parma-
§inizi tam olarak yerlestirdiginizden emin olunuz.

. Cihazi birakarak parmagina tam olarak oturtunuz.

. AC/KAPA diigmesi (1) basarak cihazi agin.

. Test siiresince parmaginizi oynatmayiniz. Viicu-
dunuzu da oynatmamaniz 6nerilir.

6. Olglim degerleri birkag saniye sonra ekranda griintir.

7. Parmaginizi cihazdan ¢ikartin. Ekranda «Finger Out»

ibaresi gikacaktir.

8. Aygit otomatik olarak parmak aygittan kaldirildiktan
sonra yaklasik 8 saniye sonra geger.

&> Bar grafigi (&) ritim sinyalinin kuvvetini goster-

mektedir. Diizglin bir okuma igin %30' un
lizerinde olmalidir.

o B w

& Diizgiin bir SpO, okumasi alabilmek igin cihaz
uygun sekilde calistyor olmalidir. SpO, dl¢limiine
engel olmadigindan emin olunuz.

& Dogru sensor algilamasi ve deri bitiinligu igin
cihazi 30 dakikalik en fazla ile kullaniniz.

Asagidaki durumlarda yanhs 6lgiim olabilir:

o Yiksek seviyerde islevsiz hemoglobin (karboksihe-
moglobin veya methemoglobin).

* |ndosiyanin yesil veya metilen mavi gibi damar igi
enjekteler.

o Yiksek isik altinda (direk giines 1sugi gibi). Bu
durumda sensorleri cerrahi bir havlu ile 6rtiniz.

o Fazla hasta hareketi.

e Hasta vendz nabiz yasiyorsa.

o Hastada hipotansiyon, vazokonstriksiyon, anemi
veya hipotermi var ise.

o Hasta kalp durmasi veya sok iginde ise.

o Tirnakta timak cilas var ise.

6. Pillerin yerlestirilmesi (7)

Aygitin ambalajini agtiktan sonra, ilk 8nce pilleri yerlestirin.
Pil bélmesi, aygitin alt tarafindadir. Pil kapagini gdsterilen
yonde kaydirarak agin. Pilleri (2 x AAA 1.5 V boyutunda)
yerlestirin; bunu yaparken kutuplarin gdsterildigi gibi dogru
konumda bulunmasina dikkat edin.
& Ekrenda disik pil (6) gbstergesi ¢iktiginda pilleri
degistiriniz.
Her zaman ayni anda her iki pilleri degistirin.

7. Ekran Modunu ve Parlakhgi Ayarlama
Ekran modu

Cihaz galisir durumda iken AG/KAPA diigmesi (1)
basarak diger ekran moduna (9) gegebilirsiniz. 6 Farkli
ekran modu bulunmaktadir. Varsayilan mod 1'dir.
Parlaklik

AG/KAPA diigmesi (1) bir saniyeden fazla basili tutarak
ekran parlakli§ini ayarlayiniz. Ekranda «Br 1-10» géri-
necektir. 10 Parlaklik modu bulunmaktadir; Varsayilan
ayar 4'dr.

8. Kordonun Kullaniimasi

1. Kordonun ince tarafini cihazin aski deliginden gegirin.
2. Kordonun kalin tarafini aski deliginden gegirilen ince
ugtan gegirerek sikica gekiniz.

9. Arizalar ve Yapilacak iglemler

Agik- | Olasi Nedenler Goziim
lama
Spo, 1. Parmak dogru bir | 1. Parmaginiz tekrar
veya sekilde yerlestiriime- |  yerlestirmeyi deneyin.
nabiz migtir. 2. & 3. Cihazin dogru
diizgiin | 2. Hastanin Sp0;'si calistiginda doktoru-
goriintii- gosterilemeyecek nuza bagvurunuz.
|enmiyor, kadar dij§i]kt0r.
3. Fazla isiktan uzak
durunuz.
Sp0, 1.Parmaginizintam | 1. Parmaginiz tekrar
seviyesi derin olarak yerlesti- |  yerlestirmeyi deneyin.
dengesiz. |  rilmemistir. 2. Sakin olarak tekrar
2. Fazla hasta hare- dlgiim yapiniz.
keti.
Cihaz 1. Dustr pil veya piller | 1. Pilleri degistiriniz.
calis- takil degil. 2. Pilleri gikartarak
miyor. | 2. Piller dogru yerlesti- |  yeniden yerlestiriniz.
rilmemigtir. 3. Microlife miisteri
3. Cihaz hasar gérmis |  servisi ile irtibata
olabilir. geginiz.
Ekran 1.8 saniye sonunda | 1. Normal.
birden cihaz simyal yakala- | 2. Pilleri degistiriniz.
kapa- yamadiginda
niyor. otomatik olarak
kapanir.
2. Pil seviyesi cihazi
caligtirmayacak
kadar dustiktar.
«Error 3» | Kirmizi emisyon LED | Kirmizi LED kontrol
hasarl. ediniz.
«Error 4» | Infrared emisyon LED | Infrared LED kontrol
hasarll. ediniz.
«Error 6» | Ekran hatas. Microlife miisteri servisi
ile irtibata geginiz.
«Error 7» | Emisyon LED veya Microlife miisteri servisi
alici diyot hatall. ile irtibata geginiz.

10. Temizlik ve Dezenfektasyon

Alkollii bez ya da alkolle (%70 izopropil) nemlendirilmis
pamuklu bez kullanin cihazin iginde parmak dokunuyor
silikon temizlemek igin. Parmak da temiz 6nce ve sonra
her bir test alkol kullanarak test ediliyor. Cihazin kullan-
madan 6nce iyice kurumasini bekleyin.
A Temizlikigin kesinlikle agindirici temizlik maddeleri,
incelticiler ya da benzen kullanmayin ve aygiti su
ya da diger temizlik sivilarina kesinlikle batirmayin.

11. Garanti Kapsami

Bu aygtt, satin alindig tarihten itibaren 2 yil garanti

kapsamindadir. Garanti, sadece saticiniz (arkaya

bakiniz) tarafindan doldurulan ve satin aima ya da fatura

tarihini teyit eden garanti belgesinin mevcudiyeti ile

gegerlilik kazanir.

o Yipranmis pillerle ve parcalarla kullanimi garanti
kapsaminda degildir.

o Aygitin agilmasi ya da iizerinde degisiklik yapiimasi,
garantiyi gegersiz kilar.

e Garanti, yanlis kullanimdan, kazalar ve calistirma

talimatlarina uygun davraniimamaktan kaynaklanan
zarar ziyani kapsamaz.

12. Teknik Ozellikler

Tiir: Parmak tipi pulse oksimetre OXY 300

Ekran: OLED Ekran

Sp0,:

Olgiim araligi: 70~100 %

Dogruluk: 70~100%:+2 %

Goziiniirliik: 1%

Nabiz Sayisi:

Olgiim araligi: 30 ~ 250 bpm

Dogruluk: 30 ~ 99 bpm: +2 bpm;
100 ~ 250 bpm: £2 %

Goziiniirliik: 1bpm

Calisma kosullar:

Saklama kosullari:

5-40°C/ 41-104 °F

% < 80 maksimum bagil nem

-20-+55°C/-4-+131°F

%< 93 maksimum bagil nem

Otomatik kapanma: Az veya hig sinyal algilanmadiginda
cihaz 8 saniye sonra otomatik olarak
kapanir.

Pil: 2x 1.5V alkalin piller; boyut AAA

Pil omrii: yaklasik 30 saat (yeni pillerle)

Adirhk: 56 g (piller dahil)

Boyutlar: 58 x 32 x 34 mm

IP sinifi: IPX1

ilgili standartlar:

Beklenen servis

omrii:

EN1S010993-1/-5/-10; IEC 60601-1;

EN 60601-1-2; EN 1S09919;
EN 62304; EN 60601-1-6; CE0123

5 yil (ne zaman 15 kez kullanilan/

giin; her 6lglim igin 20 dakika)
Teknik 6zelliklerin degistirilmesi hakki saklidir.



Oximetro de pulso

(1) Botén ON/OFF (Encendido/Apagado)

(2) Saturacion de oxigeno (valor como porcentaje)
(®) Frecuencia de pulso (valor en latidos por minuto)
(@) Onda de pulso (onda pletismografica)

(®) Indicador de pulso

(® Indicador de bateria baja

(@ Colocar las baterias

Fijando el acollador

(9 Modos de pantalla

Explicacion de funcionamiento

Estimado cliente,

Su Microlife oximetro de pulso del dedo es un dispositivo
portatil no invasivo intencionado para la medicion rapida
de la oxigenacion de la sangre de la hemoglobina arterial
(Sp0,) y la frecuencia cardiaca (pulso) de adultos y
pacientes pediatricos. Es conveniente para el uso privado
(en casa o durante actividades), asi como para su uso en
el sector médico (hospitales, instalaciones de tipo hospita-
lario). Ha sido clinicamente demostrado ser de alta preci-
sion durante la repetibilidad.

Si tiene cualquier pregunta o problema o si desea pedir
piezas de recambio, no dude en contactar con su
servicio de atencion al cliente de Microlife local. Su distri-
buidor o farmacia podra indicarle la direccion del distri-
buidor de Microlife en su pais. También puede visitarnos
en Internet en www.microlife.com donde encontrara
informacion til sobre nuestros productos.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro, ya que
puede que desee consultarlas en el futuro.

jCuide su salud con Microlife AG!

1. Explicacion de los simbolos

Las baterias y los dispositivos electronicos se
deben eliminar segun indique la normativa local

= pertinente y no se deben desechar junto con la
basura doméstica.

Lea atentamente las instrucciones antes de
utilizar este dispositivo.

*
Pieza aplicada tipo BF

T Mantener en lugar seco
d Fabricante

d] Fecha de manufactura

spo: Alarma de falta de SpO,

Q Indicador de bateria baja

@ Numero de serie
Protegido contra gotas de agua

Representante autorizado en la Comunidad
E Europea

% SpO, Saturacion de oxigeno (valor como porcentaje)

Frecuencia de pulso (valor en latidos por
PR bpm minuto)

" Gondiciones de funcionamiento;
o 5-40°C/ 41-104 °F

= Condiciones de almacenamiento:
P -20-+55°C/-4 - +131 °F

c E 01 23 Marca de conformidad CE

2. Instrucciones importantes de seguridad

o Siga las instrucciones de uso. Este documento
proporciona informacién importante de operacion y
seguridad del producto con respecto a este disposi-
tivo. Lea atentamente este documento antes de usar
el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.

o Este dispositivo sdlo se debe utilizar para los propé-
sitos descritos en estas instrucciones. El fabricante
no se responsabiliza de ninglin dafio causado por un
uso inadecuado.

* No sumerja este dispositivo en el agua o en
ningun otro liquido. Si desea mas informacion
sobre la limpieza del dispositivo, consulte el
apartado «Limpieza y desinfeccion».

o No utilice el dispositivo si cree que puede estar roto
o0 detecta alguna anomalia.

o Nunca abra el dispositivo.

o Eldispositivo esté integrado por componentes sensibles
y se debe tratar con cuidado. Respete las indicaciones
de almacenamiento y funcionamiento que se describen
en el apartado «Especificaciones técnicas».

e Proteja el dispositivo de:

Agua y humedad.
Temperaturas extremas.
Impactos y caidas.
Contaminacion y polvo.
Luz directa del sol.
Calor y frio.

o Lafuncion de este dispositivo puede ser comprometida
cuando es utilizado cerca de campos electromagneticos
fuertes tales como telefonos moviles o estaciones de
radio, se recomienda mantener al menos 1 m de
distancia (segtn 60601-1-2 tabla 5). En casos donde
usted sospecha esto es inevitable, por favor compruebe
si el dispositivo funciona correctamente antes de su uso.

* No utilice el dispositivo en un entorno magnética o
tomografia computarizada.

o Este dispositivo no esta disefiado para la monitoriza-
cion continua.

o Este dispositivo no tiene una funcion de alarma y por
lo tanto no es adecuado para la evaluacion de los
resultados médicos. No utilice este dispositivo en
situaciones en las que se requieren alarma.

o No esterilizar este dispositivo mediante autoclave o
esterilizacion de 6xido de etileno. Este dispositivo no
esta disefiado para la esterilizacion.

o Sino va a utilizar el dispositivo durante un periodo
largo de tiempo, extraiga las baterias.

Asegurese de que los nifios no utilicen el dispo-

sitivo sin supervision, puesto que podrian
tragarse algunas de las piezas mas pequefias.
Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento
en caso de que este dispositivo se suministre
con cables o tubos.

A Este dispositivo no puede utilizarse como un
sustituto de una consulta con su médico.

3. Descripcion general

La saturacion de oxigeno indica el porcentaje de la hemoglo-
bina en la sangre arterial que se carga con oxigeno. Esto es
un parametro muy importante para la sistema de circulacion
respiratoria. Muchas enfermedades respiratorias pueden
resultar en una saturacion de oxigeno baja en la sangre
humana.

Siguientes factores pueden reducir la saturacién de
oxigeno: Regulacion automatica de la disfuncion de
6rganos causada por la anestesia, trauma intenso posto-
peratorio, lesiones causado por algunos exdmenes
médicos. Estas situaciones pueden dar lugar a mareos,
astenia y vomitos. Por tanto, es muy importante conocer la
saturacion de oxigeno de un paciente de modo que los
médicos pueden detectar problemas de manera oportuna.

4. Principios de medicion

Principio de este oximetro de pulso de dedo: Una formula
matematica se establece haciendo uso de la Ley Lambert
Beer de acuerdo con las caracteristicas de absorcion del
espectro de la hemoglobina desoxigenada (Hb) y oxihemog-
lobina (HbO,) en las zonas de rojo y del infrarrojo cercano.
Principio de funcionamiento de este dispositivo: La
tecnologia oxihemoglobina fotoeléctrico se adopta
conforme con el escaneo del pulso y la tecnologia de
rabacion, por lo que dos rayos de diferente ondas de luz
?660 nm rojo y 905 nm cerca de luz infrarroja) se pueden
enfocar en una punta de la ufia humana a través de un
sensor de cierre usando su dedo. Una sefial medida obte-
nida por un elemento fotosensible, se mostrara en la
pantalla a través del proceso de circuitos electrénicos y
microprocesadores que se muestran en la pantalla a
través circuitos electronicos y un microprocesado.
Esquema de principio de la operacion de G9:
1. Tubo de emision de rayos rojo y infrarrojo.
2. Tubo de recepcion de rayos rojo y infrarrojo.

5. Instrucciones de uso

1. Inserte las pilas como se describe en la seccion de
«Colocar las baterias (7)».

2. Introduzca un dedo (lado con ufia hacia arriba; dedo
indice 0 medio se recomienda) en la abertura del

dedo de el dispositivo. Asegurese de introducir el
dedo completamente de manera que los sensores
estan completamente cubiertos por el dedo.

3. Suelta el dispositivo al permitir que se coloque en el dedo.

. Pulse el botén ON/OFF (1) para activar el dispositivo.

. Nosacude el dedo durante la prueba. Se recomienda

que no mueve su cuerpo mientras tomando una lectura.

6. Los valores de medicién aparecera en la pantalla
después de unos segundos.

7. Retire el dedo del dispositivo. La pantalla indicara
«Finger Out» (Dedo fuera).

8. El dispositivo se apagara automaticamente después
de aprox. 8 segundos después de retirar el dedo del
dispositivo.

(&= Laaltura de la gréfica de barras (5) es una indica-
cion de el pulso y laintensidad de la sefial. La barra
debe estar mas que 30% para una lectura correcta.

& Eldispositivo debe ser capaz de medir el pulso
adecuadamente para obtener una medicion
precisa de SpO,. Compruebe que nada interfiera
con la medicion del pulso antes de confiar en la
medicion de SpO,.

@& Eltiempo de aplicacion maxima en un solo sitio
debe ser menos de 30 minutos, para asegurar
integridad de piel y alineacion correcta del sensor.

Mediciones inexactas pueden ocurrir si:

o El paciente sufre de niveles significativos de hemoglo-
bina disfuncional (como carbonxyhemoglobin o meta-
hemoglobina).

o Colorantes intravasculares como el verde de indocia-
nina o azul de metileno se han inyectado en el paciente.

o Se utiliza en presencia de luz ambiental (por ejemplo,
luz directa de sol). Proteger el area del sensor con
una toalla quirdrgica si necesario.

o Hay movimiento excesivo del paciente.

o El paciente experimenta pulsaciones venosas.

o El paciente tiene hipotension, vasoconstriccion
severa, anemia severa o hipotermia.

o El paciente esta en paro cardiaco o esta en estado
de shock.

o Se aplican ufias pintadas o falsas.

6. Colocar las baterias (7)

Después de desembalar el dispositivo, en primer lugar,
inserte las baterias. El compartimento de las baterias
esta en la parte inferior del dispositivo. Retire la tapa de
las baterias deslizandola como se muestra. Inserte las
baterias (2 x 1,5 V, tamafio AAA) de acuerdo con las
marcas de polaridad indicadas.
&= Reemplace las baterias cuando el indicador de
baterias baja (6) aparece en la pantalla.
A Siempre reemplace ambas baterias al mismo
tiempo.

(SN

7. Ajustando el modo de display y brillo

Modo de display

Cuando el dispositivo esta encendido, pulse brevemente
el botén ON/OFF (1) para cambiar a otro modo de
display para seleccionar su modo deseado (9). Hay 6
diferente modos de display. La configuracion predeter-
minada es modo 1.

Brillo

Mantenga pulsado el botén ON/OFF (1) durante méas de
un segundo para ajustar el brillo del dispositivo. La
pantalla mostrara «Br 1-10». Hay 10 niveles de brillo. EI
ajuste predeterminado es el nivel 4.

8. Usando el acollador

1. Pase el extremo mas delgado de el acollador a través
de el agujero colgando en el extremo posterior del

dispositivo.
2. Pasg el extremo mas grueso de el acollador a través
de el extremo roscado antes de tirar con fuerza.

9. Mensajes de error y soluciones

Descrip- | Sintoma/Posible causas | Soluciones
cion
Sp0,0 | 1. Eldedono se hainser- | 1. Inténte la insercion
frecuenci |  tado correctamente. del dedo de nuevo.
adel 2. El valor de SpO, del | 2. & 3. Intente mas
pulso no paciente esdemasiado | medidas. Si deter-
semues- | bajo para ser medido. mina que el producto
tran 3. Hay iluminacion esta funcionando
normal- €eXCesivo. correctamente,
mente. consulte a su médico.
Sp0,0 | 1. Eldedono se hainser- | 1. Inténte la insercion
frecuenci | tadolosuficientemente |  del dedo de nuevo.
adel profundo. 2. Sentarse concalmay
pulsose | 2. El exceso de movi- volver a intenta.
muestra miento del paciente.
inestable.
El dispo- | 1. Nohaybateriasola | 1. Reemplace las bate-
sitivo no energia de la bateria rias.
sepuede | estabaja. 2. Retire y vuelva a
encender, | 2. Las baterias no estan instalar las bateria.
instaladas correcta- | 3. Pdngase en contacto
mente. con el Servicio al
3. El dispositivo puede Cliente Microlife -
estar dafiado. local.
La 1. El dispositivo automati- | 1. Normal.
pantalla camente se apaga, 2. Reemplace las bate-
seapaga | cuando no detecta rias.
de sefial después de 8
reprente. | segundos.
2. Laenergiade la
bateria es demasiado
baja para operar.
«Error 3» | EILED de emision roja | Verifique el LED de
esta dafiado. emision roja.
«Error 4» | EILED de emision infra- | Verifique el LED de
rroja esta dafiada. emision infrarroja.
«Error 6» | La pantalla ha fracasado. | Péngase en contacto
conel Servicioal Cliente
Microlife - local.
«Error 7» | EILED emision o diodo | Péngase en contacto
de recepcion esta conel Servicio al Cliente
dafiado. Microlife - local.

10. Limpieza y desinfeccion

Uso un tejido alcohol hisopo o0 algodén humedecido con

alcohol (70% isopropilico) para limpiar la silicona que

toque el dedo del interior del dispositivo. También limpie

el dedo probando con alcohol antes y después de cada

prueba. Permita que el dispositivo se seque completa-

mente antes de usar.

A No utilice nunca productos de limpieza abrasivos,

disolventes o benceno y no sumerja el dispositivo
en agua ni en ningdn liquido de limpieza.

11. Garantia

Este dispositivo tiene una garantia de 2 afios a partir de

la fecha de compra. La garantia s6lo sera valida con la

tarjeta de garantia debidamente completada por el distri-

buidor (véase la parte posterior de este folleto) y con la

fecha o el recibo de compra.

o Quedan excluidas las baterias y las piezas de desgaste.

o La garantia no sera valida si abre o manipula el dispo-
sitivo.

o Lagarantia no cubre dafios causados por el uso inade-
cuado, accidentes o por incumplimiento del manual de
instrucciones.

12. Especificaciones técnicas

Tipo: Oximetro de pulso del dedo OXY 300
Pantalla: Display OLED

Sp0;:

Nivel de medicion: 70~ 100 %

Precision: 70~100% : +2 %

Resolucion: 1%

Frecuencia del pulso:
Nivel de medicién: 30 ~ 250 bpm

Precision: 30 ~ 99 bpm: +2 bpm;
100 ~ 250 bpm: £2 %
Resolucion: 1bpm
Condiciones de 5-40°C/ 41-104 °F
funcionamiento: < 80% de humedad relativa
maxima
Condiciones de -20-+55°C/-4 - +131 °F
almacenamiento: < 93 % de humedad relativa
maxima
Desconexion El dispositivo automaticamente se
automatica: apaga después de 8 segundos,
cuando no hay o no detecta sefial.
Bateria: 2 baterias alcalinas 1,5 V; tamario
AAA
Duracion de la aprox. 30 horas (usando baterias
bateria: nuevas)
Peso: 56 g (incluyendo baterias)
Tamaio: 58 x 32 x 34 mm
Clase IP: IPX1
Referencia a los EN 18010993-1/-5/-10; IEC 60601-1;
estandares: EN 60601-1-2; EN 1S09919;

EN 62304; EN 60601-1-6; CE0123

Vida util esperada: 5 afios (cuando usado 15 veces/dia;
20 minutos para cada medicion)

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Oximetro de pulso

(1) Botso ON/OFF

(2) Saturagao de oxigénio (valor em percentagem)

(3 Frequéncia cardiaca (valor em batimentos por minuto)
(@) Onda da pulsagéo (onda pletismografica)

(5) Faixa de pulso

(® Indicador de pilha fraca

(@ Inserir as pilhas

Ajuste da corda

(9) Modos de exibigio

Operag&o principal

Estimado cliente,

O Fingertip Oximetro de pulso da Microlife € um dispositivo
ndo-invasivo portatil destinado a uma verificagéo pontual
da saturagéo de oxigénio na hemoglobina arterial (SpO,) e
frequéncia cardiaca em adultos e criangas. E adequado
para uso pessoal (em casa, ou em movimento), assim
como para utilizagdo no sector médico (hospitais, instala-
¢bes de tipo hospitalar). Tem sido clinicamente compro-
vado ter uma elevada precis@o durante a repetibilidade.
Se tiver alguma questdo, problema ou se pretender
encomendar pecas sobresselentes, ndo hesite em
contactar o seu distribuidor local da Microlife. A farméacia
da sua zona podera indicar a morada do distribuidor
Microlife no seu pais. Pode também visitar o site
www.microlife.com onde encontrara toda a informagéo
(til sobre os produtos Microlife.

Leia atentamente este manual de instrugbes antes de
utilizar este dispositivo e guarde-o em local seguro.
Mantenha-se saudavel — Microlife AG!

1. Explicagdo dos simbolos
E As pilhas e dispositivos eletronicos tém de ser

eliminados em conformidade com os regula-
mmm Mentos locais aplicaveis, uma vez que ndo séo
considerados residuos domésticos.

Leia atentamente este manual de instrugbes
antes de utilizar o dispositivo.

.
Peca aplicada tipo BF
T Manter seco

“ Fabricante

d} Data de fabrico

spo: Semalarme SpO,

ﬁ Indicador de pilha fraca

@ Numero de série
Protecao contra gotas de agua

Representante autorizado na Comunidade
E Europeia

% SpO, Saturago de oxigénio (valor em percentagem)

Frequéncia cardiaca (valor em batimentos por
PRbpm minuto)

e Condigdes de funcionamento:
5-40°C/ 41-104 °F
55°C
Condigdes de acondicionamento:
v -20-+55°C/-4-+131 °F

c € 01 23 CE Marca de Conformidade

2. Instrugdes de seguranga importantes

5. Nao mexa o dedo durante o teste. E recomendado
que ndo mova o seu corpo enquanto o dispositivo
realiza a leitura.

6. Os valores de medigao serdo demonstados no visor
apos alguns segundos.

7. Retire o dedo do dispositivo. O visor ira indicar
«Finger Out» (Dedo fora).

8. 0O aparelho desliga automaticamente cerca de 8
segundos apos o dedo ser removido do dispositivo.

@& Aaltura do gréfico de barras (5) demonstra a
indicacao de pulso e sinal de forga. A barra deve
ser superior a 30% para uma leitura adequad.

& O dispositivo deve ser capaz de medir o pulso
adequadamente para se obter uma medigdo
exacta de Sp0,. Verifique se nada esta a
impedir a medicao de pulso antes de confiar na
medigéo de SpO,.

& 0 tempo de aplicagdo maxima numa unica
zona deve ser menos de 30 minutos, a fim de
garantir o correto alinhamento do sensor e inte-
gridade da pele.

Medidas imprecisas podem ocorrer se:

o Paciente que tenha niveis significativos de disfungéo
de hemoglobina (tais como carboxi-hemoglobina e
metemoglobina).

o Corantes intravasculares, como indocianina verde ou
azul de metileno que foram injectados no paciente.

o Utilizagdo na presenca de luz ambiente intensa (por
exemplo, direta luz solar). Proteger a area do sensor
com uma toalha se necessario.

* Movimento excessivo do paciente.

o As experiéncias de pulsagdes venosas do paciente.

o O paciente tem hipotens&o, vasoconstrigao grave,
anemia grave ou hipotermia.

o O paciente estad em paragem cardiaca ou em choque.

o Unhas com verniz ou unhas falsas sao aplicadas.

6. Inserir as pilhas (7)

Apds ter desempacotado o dispositivo, comece por
inserir as pilhas. O compartimento das pilhas esta loca-
lizado na parte inferior do dispositivo. Retire a tampa do
compartimento das pilhas, deslizando-a para baixo.
Insira as pilhas (2 x 1,5 V pilhas, tamanho AAA) e
respeite a polaridade indicada.
& Substitua as pilhas quando o indicador de bateria
fraca (&) aparecer no visor.
A Substitua sempre ambas as pilhas ao mesmo
tempo.

7. Ajuste do modo de exibigéo e brilho

Modo de exibi¢do

Quando o dispositivo ¢ ligado, prima a tecla ON/OFF
botdo (1) para selecionar outro modo de exibigéo selecio-
nando o modo de exibicdo desejado (9). Ha 6 diferentes
modos de exibigdo. A configuracao padrdo é o modo 1.
Brilho

Pressione e segure o botdo ON/OFF (1) por mais de um
segundo para ajustar a luminosidade do dispositivo. No
ecra visualizara «Br 1-10». Ha 10 niveis de brilho. A
configuragdo padréo é o nivel 4.

8. Utilizagao da corda

1. Passe a extremidade fina da corda através do furona
extremidade traseira do dispositivo.

2. Passe a extremidade mais grossa da corda pelo fio
antes de puxa-lo com forga.

9. Falhas de funcionamento e solugdes

Descrigdo | Sintoma/Possivel | Solugdes
causa

Sp0, ou | 1. O dedo ndo esta
frequénci | inserido correta-

funciona se muito baixo para

1. Tente inserir o dedo
novamente.

a mente. 2. & 3. Mega mais vezes.
cardiaca | 2. Valor SpO, do Se determinar que o
nao paciente encontra- |  produto funciona corre-

tamente, consulte o seu

correta- ser medido. médico.
mente. | 3. Existe iluminagéo
excessiva.

¢ Siga as instrugdes de uso. Este documento fornece
informagdes importantes de manuseamento e segu-
ranga do produto em relagao a este dispositivo. Leia
atentamente este documento antes de usar o dispo-
sitivo e guarde-o para referéncia futura.

o Este dispositivo deve somente ser utilizado para os
fins descritos neste folheto. O fabricante ndo se
responsabiliza por quaisquer danos causados pelo
uso indevido deste dispositivo.

o Nunca mergulhe este dispositivo em agua ou em
qualquer outro liquido. Para efetuar a limpeza,
siga as instrugdes descritas na secgao «Limpeza
e desinfegdon.

o Nao utilize este dispositivo se estiver danificado ou
se detectar qualquer anomalia.

e Nunca abra o dispositivo.

o Odispositivo & composto por componentes sensiveis
e deve ser manuseado com cuidado. Respeite as
indicagdes de acondicionamento e funcionamento
descritas na secgao «Especificagdes técnicas»!

o Proteja o dispositivo de:

- Agua e humidade

- Temperaturas extremas
- Impactos e quedas

- Contaminagao e poeiras
- Luz direta do sol

- Calor e frio

o O funcionamento deste dispositivo pode ser comprome-
tido quando usado junto a campos electromagnéticos
fortes como teleméveis ou instalagdes de radio, reco-
mendamos, devido a esse motivo, uma distancia de
pelo menos 1 m (de acordo com 60601-1-2 tabela 5).
Em casos em que esta situacao seja inevitavel, deve
verificar se o dispositivo esta a funcionar corretamente.

o Nao utilize o dispositivo num ambiente de ressonéncia
magnética ou tomografia computadorizada.

o O dispositivo ndo se destina a uma monitorizagao
continua.

o Este dispositivo ndo tem a fungéo de alarme e portanto
ndo é adequado a avaliar resultados médicos. Nao
utilize este dispositivo em situagdes que requerem uso
de alarme.

o Na&o esterilize este dispositivo utilizando autoclave ou
esterilizagdo do Oxido de etileno. Este dispositivo ndo
se destina para a esterilizagao.

o Se o dispositivo néo for utilizado durante um longo
periodo de tempo, devera retirar as pilhas.

Certifique-se de que ndo deixa o dispositivo ao
@ alcance das criangas, algumas pegas s&o muito
pequenas e podem ser engolidas. Esteja atento
ao risco de estrangulamento no caso deste
dispositivo ser fornecido com cabos ou tubos.

Este dispositivo ndo substitui a consulta do seu
médico.

3. Descrigao geral

A saturagéo de oxigénio indica a percentagem de hemo-
globina no sangue arterial, presente de oxigénio. Isto  um
parametro muito importante para o sistema da circulagéo
respiratoria. Muitas doencas respiratérias podem resultar
numa menor saturagao de oxigénio presente no sangue.
Estes fatores podem reduzir a saturagao de oxigénio:
Automatica regulagdo da disfungao orgénica causada
pela anestesia, trauma intensivo pos-operatorio, lesdes
causadas por alguns exames médicos. Estas situagbes
podem resultar em tonturas, astenia e vémitos. Portanto,
€ muito importante saber a saturagao de oxigénio de um
paciente para que os médicos possam detectar os
problemas em tempo til.

4. Medidas principais

Principio do Fingertip Oximetro de pulso: A formula mate-
mética é estabelecida utilizando a Lei de Beer-Lambert de
acordo com as caracteristicas de absorgao do espectro da
hemoglobina desoxigenada (Hb) e hemoglobina (HbO,) em
comprimentos de onda diferentes, vermelho e infravermelho.
Operagao principal deste dispositivo: Tecnologia de
inspecao da oxi-hemoglobina fotoelétrica é adoptada em
conformidade com a capacidade de digitalizagéo de pulso
e tecnologia de gravacéo, de modo a que os dois feixes de
luz de comprimento diferentes de onda (660 nm vermelho
€ 905 nm infravermelho) pode ser focada numa ponta da
unha através de um sensor de aperto do dedo. Um sinal
medido obtido por um elemento fotossensivel, sera apre-
sentado no visor através de um processo em circuitos elec-
tronicos e de um microprocessador.

Esquema da operagao principal G9:

1. Tubo vermelho de emiss&o de raios infra-vermelhos.
2. Tubo vermelho de recepgéo de raios infra-vermelhos.

Instrugodes de utilizagdo

. Insira as pilhas conforme descrito na segéo «Inserir
as pilhas @)».

2. Insira o lado um dedo (unha para cima; dedo indicador
ou médio, recomendado) para dentro da abertura do
dedo do dispositivo. Certifique-se de inserir totalmente
0 dedo para que os sensores estejam abrangidos
completamente pelo dedo.

. Solte o dispositivo de forma a ficar ajustado ao dedo.

. Pressione o botdo ON/OFF (2) para ligar o dispositivo.

o

S

a

Sp0, ou | 1. O dedo pode néo
frequénci | estar inserido até

ao fundo.

cardiaca | 2. Excessivos movi-
aparece mentos do
instavel, | paciente.

1. Tente inserir o dedo
novamente.

2. Sente-se calmamente e
tente de novo.

liga.

0 dispo- | 1. Sem bateria ou
sitivondo | bateria fraca.

2. As pilhas estdo

1. Substitua as pilhas.
2. Retire e reinstale as
pilhas.

incorretamente 3. Contacte Microlife-

inseridas. Servico ao Cliente perto
3. O dispositivo pode | de si.

estar danificado.

Odispo- | 1. O dispositivo

apos 8 segundo.
2. As pilhas encon-
tram-se fracas.

1. Normal.

sitivo desliga-se auto- | 2. Substitua as pilhas.
desliga- maticamente, se
se. nao detetar sinal

«Error 3» | A emiss&o LED

vermelha encontra-se
danificada.

Verifique a emisséo LED
vermelha.

«Error 4» | A emisséo LED infra-

vermelho encontra-se
danificada.

Verifique a emissao LED
infravermelho.

«Error 6» | Falha do visor.

Contacte Microlife- Servico
ao Cliente perto de si.

«Error 7» | A emissé&o LED ou

recepgao diodo esta
danificada.

Contacte Microlife- Servico
ao Cliente perto de si.

10. Limpeza e desinfeg¢do

Utilize um algod&o ou um toalhete embebido em alcool
(70% isopropilico) para limpar o silicone onde coloca o
dedo dentro do dispositivo. Também limpar o dedo a
testar utilizando alcool antes e apés cada teste. Deixe-o
secar completamente antes de usar.

A Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos,
diluentes ou benzina para limpar o dispositivo e
nunca o mergulhe em agua ou em qualquer
outro liquido para limpeza.

11. Garantia

Este dispositivo esta abrangido por uma garantia de

2 anos a partir da data de compra. A garantia é valida

apenas mediante a apresentagédo do cartdo de garantia

preenchido pelo revendedor (ver verso) que comprove a

data de compra ou o taldo de compra.

o As pilhas e pegas de desgaste ndo se encontram
abrangidas.

o Agarantia ndo é valida se o dispositivo for aberto ou
alterado.

e A garantia ndo cobre 0s danos causados pelo uso
indevido, acidentes, ou por incumprimento do manual
de instrugdes.

12. Especificagoes técnicas

Tipo: Fingertip Oximetro de pulso OXY 300

Visor: Monitor OLED

Sp0,:

Gama de medigao: 70 ~ 100 %

Precisao: 70~100%: +2 %

Resolugao: 1%

Frequéncia da

pulsagao:

Gama de medigao: 30 ~ 250 bpm

Preciséo: 30 ~ 99 bpm: 2 bpm;
100 ~ 250 bpm: +2 %

Resolugéo: 1bpm

Condigoes de 5-40°C/ 41-104 °F

funcionamento: < 80 % de humidade relativa
maxima

Condigdes de -20-+55°C /-4 - +131 °F

acondicionamento: < 93 % de humidade relativa

maxima
Desligar Desliga-se automaticamente apds
automatico: 8 segundos, quando nao existe sinal ou
o sinal detectado for baixo.
Pilha: Pilhas alcalinas 2 x 1,5 V; tamanho AAA
Duragdo da pilha: cerca 30 horas (usando pilhas novas)
Peso: 56 g (incluindo pilhas)
Dimensées: 58 x 32 x 34 mm
Classe IP: IPX1
Normas de EN 1SO10993-1/-5/-10; IEC 60601-1;
referéncia: EN 60601-1-2; EN 1IS09919;

EN 62304; EN 60601-1-6; CE0123

Duragéo expec- 5 anos (quando usada 15 vezes/dia;
tavel de utilizagdo: 20 minutos para cada medigao)

O fabricante reserva-se o direito de proceder a alteragdes
técnicas.

Pulse Oximeter

(@ AANJUIT knop

(2 Zuurstofsaturatie (waarde in percentage)
(3) Hartslag (slagen per minuut)

(@) Pulse wave (plethysmografische golf)
(5) Pulse bar

(6) Lage batterijspanning

(@ Plaatsen van de batterijen

Bevestigen van de draagriem

(9 Scherm modus

Meetprincipe

Geachte klant,

Deze Microlife fingertip pulse oximeter is een draagbaar,
niet belastbaar apparaat die bedoeld is voor plaatselijke
controles van de zuurstofsaturatie van arteriéle hemoglo-
bine (SpO,) en hartslag van volwassenen en pediatrische
patiénten. Het is geschikt voor privé gebruik (thuis en
onderweg), maar ook voor in de medische sector (zieken-
huizen en huisartsen). Het apparaat is klinisch bewezen
en wordt gebruikt met een hoge precieze tijdens het
herhalen van de meting.

Mocht u vragen hebben of wanneer u reserveonderdelen
wilt bestellen, neemt u dan contact op met uw Microlife
importeur. De verkoper zal u het adres van de Microlife
importeur in uw land geven. Natuurlijk kunt u ook de
website www.microlife.nl raadplegen, waar u waarde-
volle informatie kunt vinden over onze producten.
Bewaar het instructieboekje op een veilige plaats voor
nadere raadpleging.

Blijf gezond — Microlife AG!

1. Uitleg van de symbolen

Batterijen en elektronische instrumenten moeten
E volgens de plaatselijke regelgeving worden
= Verwijderd, niet bij het huishoudelijke afval.

@ Lees alvorens dit apparaat te gebruiken de

instructies aandachtig door.

N
Geleverd onderdeel type BF
‘T Droog houden

M Fabrikant

d] Fabrikant gegevens

spo: Geen SpO, alarm

Q Lage batterijspanning

@ Serie nummer
Beschermd tegen druppelend water

| c | rer | Geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa
% SpO, Zuurstofsaturatie (waarde in percentage)

PRbpm Hartslag (slagen per minuut)
40°C
o /ﬂ/ Werkingscondities:
5-40°C/ 41-104 °F

55°C
N /ﬂ/ Bewaarcondities:
- -20-+55°C/-4-+131 °F
c E 01 23 CE Markering van Conformiteit

2. Belangrijke veiligheidsinstructies

o Volg de instructies voor correct gebruik. Deze docu-
mentatie voorziet u van belangrijke bedienings- en
veiligheidsvoorschriften betreffende dit apparaat.
Lees de documentatie zorgvuldig door voor inge-
bruikname van het apparaat en bewaar het voor
latere raadpleging.

o Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor
het doel zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

« Dompel dit apparaat nooit in het water of andere
vioeistoffen. Voor het reinigen dient u de instruc-
ties uit de «Reinigen en desinfecteren» paragraaf
op te volgen.

o Gebruik het apparaat niet wanneer u vermoedt dat
het beschadigd is of wanneer u tijdens het gebruik
iets ongebruikelijks constateert.

o Open het apparaat nooit.

o Dit apparaat bevat gevoelige componenten en moet
met voorzichtigheid worden behandeld. Neem de
bewaar- en bedieningsvoorschriften in acht beschreven
in het hoofdstuk «Technische specificaties»!

o Bescherm het tegen:

water en vochtigheid
extreme temperaturen
schokken en laten vallen
vervuiling en stof

direct zonlicht

warmte en kou

o De werking van dit apparaat kan worden verstoord,
wanneer het gebruikt wordt in de buurt van sterk elec-
tromagnetische velden bijvoorbeeld rondom mobiele
telefoons en radio installaties, wij adviseren dan ook
een afstand van tenminste 1 meter (volgens 60601-1-2
tafel 5). In het geval dat het vermijden van sterk magne-
tische velden niet mogelijk is, verifieer voor ingebruik-
name eerst of het apparaat goed functioneert.

o Gebruik dit apparaat niet in MR of CT zaken.

o Ditapparaatis niet bedoel voor een doorlopende controle.

o Ditapparaat heeft geen alarm functie en is niet bruikbaar
voor het evalueren van medische resultaten. Gebruik dit
apparaat niet in situaties waar alarmen nodig zijn.

o Ditapparaat niet steriliseren met autoclaaf of steriliseren

met ethyleen oxide. Dit apparaat is niet bedoeld voor

sterilisatie.
Wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt
gaat worden moeten de batterijen worden verwijderd.
Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht

@ van een volwassene gebruiken. Kleine onder-
delen kunnen worden ingeslikt. Wees alert op
het gevaar van verstrengeling, indien het appa-
raat is voorzien van kabels of slangen.

A Het gebruik van dit apparaat is niet bedoeld als
vervanging van uw huidige behandeling door uw
arts.

3. Algemene omschrijving

Zuurstofsaturatie geeft het percentage van hemoglobine
in arterieel bloed dat geladen is met zuurstof. Dit is een
heel belangrijke parameter voor de luchtwegen circulatie
systeem in het menselijk bloed.

De volgende factoren kan de zuurstofsaturatie
verminderen: Automatische regulatie van organische
stoornissen, veroorzaakt door anesthesie, intensieve
postoperatieve trauma, verwondingen veroorzaakt door
medische onderzoeken. Deze situaties kunnen resul-
terenin een licht gevoel in het hoofd, asthenie en braken.
Hierdoor is het heel belangrijk om de zuurstofsaturatie
van een patient te weten zodat doktoren problemen tijdig
kunne opsporen.

4. Meetprincipes

Principe van de vingertip saturatiemeter: Een wiskundige
formule volgens de Lambert-Beer wet wordt gebruikt om de
eigenschappen van zuurstof binnen het absorbtiespectrum
van hemoglobine (Hb) en oxyhemoglobine (HbO,) te meten
met rood en infrarood licht.
Werkingsprincipe van dit apparaat: Foto-elekirische
meettechnologie om het oxyhemoglobine te meten, in
samenwerking met hartslag scanning en registratie,
twee lichtstralen met verschillende golflengten (660 nm
rood en 905 nm bijna infrarood) worden gericht op de
menselijke vingernagel via een sensor in de vingerclip-
houder. Het door een lichtsensitief element gemeten
signaal, wordt in het display weergeven via een proces
door het elektronisch circuit en de microprocessor.
Tabel van operatie principe @9:
1. Rood en infrarood emissie kanaal.

. Rood en infrarood receptor kanaal.

5. Schud niet met uw vinger gedurende de meting.
Het wordt aanbevolen niet te bewegen tijdens een
meting.

6. Uw meetwaarden verschijnen na enkele seconden
op het scherm.

7. Haal uw vinger uit het apparaat. Het display zal
aangeven «Finger Out».

8. Het apparaat schakelt automatisch uit na ca. 8
seconden nadat de vinger is verwijderd uit het apparaat.

@& De hoogte van de pulse bar (5) is een indicatie
van de pols en signaalsterkte. De hoogte van de
Pulse bar dient tenminste 30% te zijn voor een
goede meting.

&= Hetapparaat moet in staat zijn om de pols goed
te meten om een accurate SpO, meting te
kunnen doen. Controleer daarom dat niets de
meting van de pols heeft gehinderd, alvorens de
SpO, meting als betrouwbaar te achten.

& De maximale tijd van een meting op één plek
is minder dan 30 minuten, ditis om de correcte
werking van de sensor en integriteit van de huid
te waarborgen.

Onnauwkeurige metingen kunnen onstaan wanneer:

o De patient een significant niveau disfunctionerend
hemoglobine heeft (zoals bij carboxyhemoglobine of
methemoglobine).

o Intravasculaire contrastvioeistof is geinjecteerd bij de
patiént.

o Het gebruikt wordt in fel licht (bv. in direct zonlicht).
Scherm, indien nodig, het gebied af met een doek.

o De patiént overmatig veel beweegt.

o De patiént veneuze pulsaties ervaart.

o De patientaan hypotensie, ernstig vaatlijden, anemia
of hypothermia (onderkoeling) lijdt.

o De patiént in shock is of een hartstilstand heeft.

o Nagellak of kunstnagels aangebracht zijn.

6. Plaatsen van de batterijen 7)

Nadat u het apparaat heeft uitgepakt, plaatst u eerst de
batterijen. Het batterijcompartiment bevindt zich aan de
onderzijde van het apparaat. Verwijder het lipje tussen
het batterijcompartiment door in de afgebeelde richting
te trekken. Plaats de batterijen (2 x 1.5V, grootte AAA),
let hierbij op de aangegeven polariteit.
&= Vervang de batterijen wanneer het lage batterij-
spanning (&) symbool in het display verschijnt.

Vervang dan altijd beide batterijen tegelijkertijd.

7. Aanpassen van display mode en
helderheid

Display mode

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, druk dan kort de

AAN/UIT knop (1) in om andere display mode te selec-

teren (9). Er zijn 6 verschillende display modes. Standaard

is display mode 1 ingeschakeld.

Helderheid

Druk en houd de AAN/UIT knop () langer in dan één

seconde om de helderheid aan te passen van het scherm.

Het display laat «Br 1-10». Er zijn 10 niveaus van helder-

heid. Standaard staat dit ingesteld op niveau 4.

8. Gebruik van de draagriem

1. Steek het dunne uiteinde van de draagriem door het
bevestigingsgaatje van het apparaat.

2. Steek het dikkere gedeelte door de lus en trek het
stevig vast.

9. Problemen en mogelijke oplossingen

Beschrij | Symptoom/Mogelijke | Oplossingen
ving oorzaak
Sp0, of | 1. De vinger is niet 1. Plaats uw vinger
hartslag correct geplaatst. opnieuw in het appa-
worden | 2. De SpO, waarde raat.
niet van de patiéntiste |2. & 3. Meet meerdere
correct laag om te meten. keren. Wanneer u vast
weerge- | 3. Eris sprake van kunt stellen dat het
geven. overmatige belich- apparaat goed werkt,
ting. neemt u contact op
met een arts.
Sp02 of | 1. Devingeris nietdiep | 1. Plaats uw vinger
de hart- genoeg geplaatst. opnieuw in het appa-
slag 2. Overmatig bewegen | raat.
varieert van de patiént. 2. Blijf rustig zitten en
sterk. probeer opnieuw.
Het 1. Geen batterijen of | 1. Vervang de batterijen.
apparaat | lege batterijen. 2. Verwijder de batterijen
kan nigt | 2. Batterijen zijn niet en plaats nieuwe
worden goed geplaatst. batterijen.
inge- 3. Het apparaat is 3. Neem contact op met
scha- beschadigd. de Microlife Klanten-
keld. service.
Het 1. Het apparaat is 1. Normaal.
display automatisch uitge- | 2. Vervang de batterijen.
schakelt schakeld, ditgebeurt
plots uit. na 8 seconden
wanneer er geen
signaal wordt gede-
tecteerd.
2. De batterijspanning
is te laag.
«Error 3» | Derood emissie LEDis | Controleer of de rood
beschadigd. emissie LED werkt.
«Error 4» | De infrarood emissie | Controleer of de infra-
LED is beschadigd rood emissie LED werkt.
«Error 6» | Het display is defect. | Neem contact op met de
Microlife Klantenservice.
«Error 7» | De emissie LED of Neem contact op met de
diode is beschadigd | Microlife Klantenservice.

MaApiké OgupeTpo

(1) NAqktpo ON/OFF

(2) Kopeauég ofuy6vou (Tipf wg ToaoaTd)

(3 Mahyikdg puBudg (TIuf ae TTahuolg ava ATro)
(@) Mahyikd kOpa (TAnBuGHOYPAPIK KUYa)

(8 Papdog mahutv

(&) Evdeifn amopdpTiong umarapiag

(@) TomoBéman Twv pTatapiv

TomoBémon 1udvia

(9 Aeroupyieg 086vng

Baoikr apxr Aeimoupyiag

Ayarnté TeAam,

Autd 10 TTaAuIKG 080pETPO dakTUAou Microlife €ivar pia
QopNTA UN €TEURATIKA GUOKEUN YIa TOV SEIYUATOANTITIKO
£Aeyx0 TOU KOPETOU 0EUYOVOU TNG APTNPIAKAS aINOTRAl-
pivng (SpO,) kai Tou TTaApIKOU pUBHOU TwV eVAAIKWY Kall
maidiarpikwv acBevav. Eival kar@AAnAo yia atopikn
xpfian (aTo il 1 ekTog amiTiod) KaBWG Kai yia XpAon
aToV 1aTPIKG TOpéD (VOOOKOEIQ, EYKATAOTAGEIG VOOOKO-
peiakoU TuTrou). Exel amodeixBei kAvika ot gival 6pyavo
uynAAg akpiBelag kard mv emavaAnyipdTnTa.

Edv éxete omoieadnmoTe amopieg fi mpoPAfuaTa A v
BéNete va TTapayyeileTe KGO0 AVIOAAQKTIKG £4GpTNUA,
ameuBuvBeite aTo TOTTKG Tag THAPA EGUTTNPETNONG
meAatwv Tng Microlife. O TwAnTig oag A To pappakeio
NG TepIoXG oag Ba 0ag EVNPEPWTOUV TXETIKA PE TV
diebBuvan Tou avtirpoawrou Microlife aTnv xtwpa oag.
EvaMakTikd, emioke@Beite v 10T00€NiSa pag OTO
diadikTuo ot dielBuvan www.microlife.com, 6TTou
uTropeiTe va Bpeite TTOMES XPrOIHES TTANPOPOPIES
OXETIKA UE T TIPOIOVTAl PaG.

Kpathote oe ao@aAég pépog Tig 0dnyieg xpriong yia
MEMNOVTIKF TTapaTTouTTH.

Meivere uyieig — Microlife AG!

1. Eme§qynon ouppoiwv
H améppiyn Twv UTraTapiwy Kol Twv NAEKTPOVIKWY
X opyQvwv TTPETEI va TIpayUaTOTTOIETaI GUMPWVA
mmm  [IE TOUG I0XUOVTEG KAVOVIGHOUG, Kall 6X1 Madi pE Tal
OIKIOKG OTToppippaTa.
AlaBaoTe TTPOCEKTIKA TIG 0dNYiES TIPIV XPNT1MO-
TIOIRCETE QUTA T GUOKEUN.

°
Tumog BF egappoapévo Tufua

T KpamaTe 0 oTeyvo

d KaraokeuaoTng
d} Hyepopnvia KATAOKEUAG
spo:  Xwpig mpoeidotoinan SpO,

Q ‘Evdeign amopdpTiong uatapiag

@l ZeIpIaKAG apiBog
Me mpoaTaaia amé aTaydveg vepol

E¢ouaiodotnpévog avTimpoowog oty
E Eupwrraikn Kovétnta

% SpO2 Kopeapog oguydvou (Tiun wg ToooaTd)

PR bpm  Mahuikdg pubpdg (tipr ot akuolg ava ermd)

e Yuvbnkeg Aeitoupyiag:
o 5-40°C/ 41-104 °F
= TuvBrkeg amoBrkeuang:
e -20-+55°C/-4-+131°F

C€0123 =uavon oupmepguong CE

2. Inpavrikég odnyieg ao@aleiog

o AkohouBrorTe Tig 0dnyieg xpriang. Auto To £yypago
TIAPEXEI TNPAVTIKEG TTANPOPOPIEG OXETIKA E TN
AeIToupyia Tou TTPOIGVTOG Kal TNV ao@AAeIa auTig
NG OUOKEUNG. AIaBACTE TIPOTEKTIKG AUTO TO
£YYPOQO TIPIV XPNTILOTIOIACETE TN CUCKEUN Kall
KpatiaTe T yia peAhoVTIKA avagopd.

o H guokeur autr TIPETTEl va XPNOIUOTIOIETaI YIO TO
OKOTIO TIOU TTEPIYPAPETAl OTO TTIAPBY EVIUTIO
0dnylwv. O KaTaokeuaoTrg dev PPl Kapia eubivn
yia Tuxév {nuidé mou TpokaAeitar amd AavBaauévn
Xphon.

o [loté unv TomroBeTEiTe AUTO TO OpyavO OF€ vEPD 1} GAAGL
uypd. Mo Tov kaBapiopd, akoAouBeite TIg 0dnyieg
aTnv evotnTa «KaBapiopdg kai ammoAlpavany.

o Mn XpnOIHOTIOIEITE TN GUOKEUN €AV BEWPEITE OTI EXEI
uooTei {nuid f edv TapaTnpraeTe kAT aouviiBioTo.

o [1oTé pnv avoiyeTe TN GUOKEUR.

o Aut n ouokeun amoteAeital amé euaiodnta eapth-
paTa Kal TTRETTEN val TO XEIPICETTE PE TTPOTOX (.
Tnpeite TIg 0dnyieg amobrikeuong kar Aermoupyiag
TIOU TIEPIYPAPOVTAI GTNV EVOTNTA « TEXVIKA XOPAKTN-
PIOTIKAY!

o [lpogTareyoTe TNV amo:

- vepd kal vypacia
- akpaieg Bepuokpaaieg
- kpoUan kai TITaon

0Uo@Igng daktiAou. Eva perpolpevo arpa ou AauBaverai
amd éva pwroeuaiadnTo aToixeio Ba eppavioTei oty 066vn
péow diepyaaiag o€ NAEKTPOVIKG KUKAWUATA Kl JIKPOETTE-
EepyaaTr mou epgaviletal atnv 086vn, PEoW NAEKTPOVIKWY
KUKAWPATWY Kl EVOG HIKPOETIESEPYATTH.

Aigypappa Baong Aciroupyiag G9:

1. ZwAAvag EKTTOPTIAG KOKKIVWV Kal UTIEPUBPWY aKTIVWY.

. ZwAvag Mung KOKKIVWV Kal UTIEPUBPWY aKTIVWV.

2

5. 0Bnyieg xphong

1. TomoBemoTe TIg uTraTapieg, OTIwWG TTePIyPAPETal
oTnv evomTa «TomoBéman Twv PTTaTapiv (7».

. TommoBetAaTe éva dAYTUO (e TV TIAEUPE TWV VUYIWV
emvw, ouviaTémal o JeikTng f To peaaio dAKTUAC)
oTnv umrodoyr dakTUAou TG ouakeung. BePaiwbeite
6Tl ExeTe loayayel TARPWS T0 dAKTUAO, £T01 WOTE O
a106nTMpeg va kahuTTovTal TARPWG aTmé auTo.

3. AmeheuBepwoTe TN OUOKEUN ETITPETIOVTAG TG VOl

0Qigel To dakTUAO.

4. TMamare 10 kouptti ON/OFF (@) yia va evepyoTroifoeTe
TN OUOKEUR.

5. Mnv kouvdre To 5AKTUAG Gag KaTd T SidpKela TG
SoKIPAG. ZUVIOTATAI VO NV KIVETE TO OWHA 0ag KaTd
Tn dIGPKEID Iag PETPNANG.

. O1 TIpég pétpnang oag Ba epgavioTolv oty 0B6vn

. MeT@ amd Aiya deutepdAeTTTal.

. ApaipéaTe 1o dAKTUAG aag ammd Tn auakeur|. H 086vn
Ba eupavioel mv évdeign «Finger Out» (ATopdkpuvan
SakTiAou).

9. Haouokeur 6a amevepyotroinbei autduara mepitou 8
OeuTEPOAETITA AYGTOU TO BAKTUAO apailpeBei ammd Ty
utrodoxA.

@& To Uyog Tou papdoypdapparog (&) eivar Evaeign TG
10%U0g Tou TIaAMoU kai Tou orparog. H pdpdog Ba
TIpETEl va givarl peyaAuTepn amé 30% yia pia
owaoTh pérpnon.

&> Houokeur pémel va eival o€ 6¢om va PETPAOE!
TOV OQUYHO OwaTd yia va AngBei pia akpiBrig
uétpnan SpO,. BeBaiwBeite 61 TioTa dev euo-
diel T pETpnon Twv TTAAUWY TTPOTOU BaCIOTEiTE
oTn pérpnan tou Sp0,.

&> Huéyiomn egappoyn ot éva pepovwpévo onycio
0o wpémel va Siapkei Aiyotepo amd 30 Aemrrd,
TIPOKEILEVOU VOl EGa0QaNIOTET N owoTH EuBuypAp-
pion aiebnmipa kar n akepaidmra Tou dEpaTog.

Ymdpxel mOavotnTa Vo TTpokUYouV avakpifeig

HETPNTEIG EQV:

o 0 aoBevAg maoyel amé anuavtika emmimeda duaAeitoup-
YIKAG aipoaaipivng (6Twg avBpakofuaiuocgaipivn f
ueBaigoo@aipivn).

o Evdayyeiakég xpwoTikéG ouaieg Ommwg mpdaivo IvOoKu-
avivng 1 ptmAe peBuheviou Exouv eyxuBei aTov aaBev.

o Xpnaolotolgital pe v Trapouaia uywnhol wTiouol

TePIBAMOVTOG (TT.x. ALET0 NAIOKS Pwg). OwpakioTe

TNV TIEPIOXT} TOU QIGBNTAPA LE HIC XEIPOUPYIKN TIETOETAl

av gival amapaimro.

YmepBoAikr kivnon Tou aaBevolg.

0 aoBevig Exel PAEPIKOUG TTAAUOUG

0 aoBevig éxer Aeikoug TaAuoug.

0 aoBevig éxer uméTaan, ofgia ayyeloouaToAr, ofgia

avaipia 1 umoBepyia.

o O aoBevig £xel uToaTET KaPdIOKK AVaKOTI f €ival OE
KATAOTAON OOK.

o To Bepviki vuxitv fj Ta WeuTika vOxia uropodv va
TIpokaAéaouv avakpiBeig evOeigelg.

6. TomoBérnan Twv pmarapiwv (7)

AgoU aTTOGUCKEUATETE TN GUTKEU, TOTIOBETATTE TTPWTA
TIG pmratapieg. H BAkn Twv pmmarapiwv BpiokeTal oTo KATW
péPOG TNG GUCKEUNG. AaIPETTE TO KAAUPA TNG pTTaTapiag
0UPOVTAG TO TTPOG TV KateUBuvan Tou utrodeIkvUeTal.
Eigayere Tig pmarapieg (2 x 1,5 V umatapieg, peyéboug
AAA) ipoagxovTag TV evBEIKVUGUEVN TIOAIKOTNTA.
&= AVTIKaTaOTAGTE TIG PTTaTapieg 6Tav epavIoTE] ()
N €vdeIgn xaunAig 10x00g aTnV 086vN.
A Na avrikaBigTare mavToTe TIg dU0 pTTaTapieg
TaUTOXPOVA.

7. P0Buion Aciroupyiag 086vng Kkai
QWTEIVOTNTOG

Aeiroupyia 086vng

‘Otav n GUOKEUN €ival EvEPYOTIOINWEVN, TIATATTE GUVTOUA

10 KoupTri ON/OFF () yia va petaBeite o€ GAn Aeitoupyia

086vnG Kal yia va emAEEeTe TV emBupnTr Aeitoupyia (9).

Yméipxouv 6 diagopeTikég Acitoupyieg 066vng. H mpoeTi-

Aeypévn pUBuIon eival n Aeiroupyia 1.

QwrevoTnTa

NarioTe Taparerapéva To koupti ON/OFF (@) yia

TIEPITOOTEPO AT £va SEUTEPOAETITO yia va puBpiceTe T

QureveTnTa TG ouakeurig. H 086vn Ba eupaviaer v

évdeign «Br 1-10». Ymrépyouv 10 emimeda QurevaTnTag.

H mpoemmiAeypévn puBpion eivai To emimedo 4.

8. Xpfon Tou 1pdvTa

1. MepdioTe 10 OTEVOTEPO AKPO TOU IPAVTA PECT OTTO THV
uTrodoyr| TTou BpickeTal aTo oTioBio Akpo ™G
OUOKEUAG.

2. MepaaTe 0 papdUTEPO AKPO TOU IAVTA PETT ATTO TO
OTTEIPOEIBEG AKPO TTPOTOU TO TPABAZETE TPIXTA.

9. AucAciToupyia Kal AVTINETWTTION

)

oo N o

12. Texvikd XapaKTnpIGTIKG

Tomog: MaApiké O¢upeTpo AakTUAou
OXY 300

086vn: 066vn OLED

Kopeopog Ouyovou:

Elpog Tipwv pérpnong: 70 ~ 100 %

Akpipeia: 70~100%: +2 %

Avéahuon: 1%

Zougeis:

Edpog mipwv pérpnong: 30 ~ 250 bpm

Axpieia: 30 ~ 99 bpm: £2 bpm;
100 ~ 250 bpm: £2 %

Avahuon: 1bpm

ZuvBnkeg Aemoupyiag:  5-40°C/ 41-104 °F
<80 % UEYIOTN OXETIKA
uypaaoia

Zuvnkeg amrobikeuang: -20 - +55 °C /-4 - +131 °F
< 93 % péyIoTn OXETIKA
uypacia

Autoparn evepyoroinan- KAeivel autopara ot 8 deutepo-

amevepyotoinon: AetrTa, 6Tav dev UTIAPYEI oA iy
avixveleTal xapnAd ofjpa.

Mrmarapio: 2x 1,5V aAkaNikég pmarapieg,
peyéBoug AAA

DNidpxera {wng Tepimou 30 wpeg (ue xprion véwv

pmarapiag: pTTaTapiiv)

Bdpog: 56 g (QUUTT. TwV PTTaTapIwy)

AiooTaoeig: 58 x 32 x 34 mm

IP Karnyopia: IPX1

Zuppdpguon pe EN1S010993-1/-5/-10; IEC 60601-1;

TpoTUTQ: EN 60601-1-2; EN 1S09919;
EN 62304; EN 60601-1-6; CE0123
Avapevopevn Sidpkeia 5 xpovia (6Tav xpnaipoToleital
Twig: 15 @opég/npépa; 20 AemTd yia
KGBe pétpnon)
H etaipeia diarnpei 10 dikaiwpa yia ahayn Twv TEXVIKWY
XOPOKTNPIOTIKWY.

Nepr- Zupmrrwpara/MiBavég | Adoeig

ypaon amieg

0pubudg | 1. Todakruo devéxer | 1. MpoamaBoTe va eioa-
Sp0,fo |  TomoBemPei oword. yayere §avd 1o SaKTuAo.

TaMJIkog 2. Hmip Sp0, Tou 2. & 3. MerprioTe mepIooo-
puBuogBev | - a0Bevi eival oAU Tepeg pope¢. Edv éxere
egavico- XaunA yia va SiamioTwoel 61l To

10. Reinigen en desinfecteren

- p6Auvon kai akévn

apeon €kBean aTov HAIO
{éam kai kpUo

o H Aertoupyia authg NG GUOKEUNG EVOEXETaI val TeBET
o€ Kivduvo, 6TaV XPNGCIKOTIOIEITaI KOVTA O 10XUPA

Gebruik een alcohol swab of katoenen doek bevochtigd
met alcohol (70% Isopropyl) om het siliconen aan de
binnenzijde, waar de vinger geplaatst wordt, te reinigen.
Ook het reinigen van de vinger wordt aanbevolen, voor
en na elke meting. Laat het apparaat grondig droog zijn
voor gebruik.

A Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen,
verdunningsproducten of benzeen bij het
reinigen en dompel de thermometer nooit onder
in water of welke andere vioeistof dan ook.

11. Garantie

Dit apparaat heeft een garantie van 2 jaar vanaf

aankoopdatum. De garantie is alleen van toepassing bij

overhandigen van een garantiekaart ingevuld door de

distributeur (zie achterzijde) of met een bevestiging van

de aankoopdatum of kassabon.

o Batterijen en slijtageonderdelen zijn niet inbegrepen.

o Opening van of wijzigingen aan het apparaat maken de
garantie ongeldig.

o De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist
gebruik, ongevallen of het niet naleven van de instructies.

12. Technische specificaties

Type: Fingertip pulse oximeter OXY 300
Scherm: OLED scherm

Sp0,:

Meetbereik: 70 ~100 %

Nauwkeurigheid: 70 ~ 100 % : +2 %

Resolutie: 1%

Hartslagfrequentie:

Meetbereik: 30 ~ 250 bpm

Nauwkeurigheid: 30 ~ 99 bpm: +2 bpm;
100 ~ 250 bpm: +2 %

Resolutie: 1bpm

Werkings- 5-40°C/ 41-104 °F

condities: <80 % maximale relatieve vochtig-
heid

Bewaarcondities: -20-+55°C/-4-+131 °F

<93 % maximale relatieve vochtig-
heid

Het apparaat is automatisch uitge-
schakeld, dit gebeurt na 8 seconden
wanneer er geen signaal wordt gede-

Automatische
uitschakeling:

2
5. Instructies voor gebruik
1

. Plaats de batterijen zoals beschreven in de sectie
«Plaatsen van de batterijen (7)».

2. Plaats één vinger (nagel naar boven, wijs- of middel-
vinger wordt aanbevolen) in de opening van het
apparaat. Zorg ervoor dat de vinger geheel in het
apparaat wordt geplaatst, zodat de sensoren volledig
overdekt zijn door de vinger.

. Laat het apparaat los, zodat het vastklem om de vinger.

. Druk op de AAN/UIT knop (1) om het apparaat in te
schakelen.

N~

tecteerd.
Batterij: 2x 1,5V alkaline batterijen; type AAA
Levensduur batterij: ca. 30 uur (met nieuwe batterijen)
Gewicht 56 g (inclusief batterijen)
Afmetingen: 58 x 32 x 34 mm
IP Klasse: IPX1
Verwijzing naar EN18010993-1/-5/-10; IEC 60601-1;
normen: EN 60601-1-2; EN 1S09919;

EN 62304; EN 60601-1-6; CE0123
Verwachte 5 jaar (bij een gebruik van 15 keer/
levensduur: dag; 20 minuten voor elke meting)

Technische wijzigingen voorbehouden.

nAekTpopayvnTika media, 6Trwg KIvnTéd TNAEQva 1y
€YKATAOTAOEIG PAdIOETTIKOIVWVIOG Kal TIPOTEIVOUE
wia améaraan ToukayioTov 1 m (kara 1o 60601-1-2
Tivakag 5). Z€ MePITITWOEIG TIOU UTIOWIAEDTE OTI
auTé eival avaméeukTo, BePalwdeiTe edv n cuokeun
AeIToupyei owaTd TPIV aToé TN XProN.

o Mnv xpnoipotoieite ™ guokeur o€ TepIRaAAov
payvnTikoU fi agovikou Topoypdgou.

o Auti n ouokeur] Gev TTpoopideTal yia GUVEXR TIAPAKO-
AoU6non.

o Autrnouokeur dev S1abéter Aertoupyia TrpogidoTmoinang
(ouvayepuoU) kar wg ek ToUTou, deV Eival kataAAnAn yia
TNV agloAdynan 1aTpikwy amoteAeapaTwy. Mnv xpnaipo-
TIOIEITE TN OUGKEUR O€ KATAOTACEIG OTIOU aTraitolvTal
TIPOEISOTIOINTEIS.

o Mnv aTOOTEIPWVETE QUTAV TNV GUCKEUN XPNTIUOTIOIW-
v1ag KAiBavo A amoaTelpwTiké ogidio Tou aiBuleviou.
Aut n guakeun dev eivar kat@AAnAn yia atoaTeipwon.

o Edv dev TTPOKEITaI Va XPNOILOTIOINGETE Tr) GUOKEUN
yia peyaho xpoviké didaTnua, TPETE va aQaIpEITE
TIG UTIATapIES.

BeBaiwBeite 611 T TUB1A eV XpnaIoTOI00Y TN
ouakeun Xwpig emiBAewn, didTi opiauéva pépn
TOU €ivall OPKETA WIKPA KOl UTTAPXE KivOUvog
karémoong. Na gioTe evipepol yia Tov Kivduvo
oTpayyaAiopoU O€ TTEPITITWaN TToU auTA N
ouakeun TpogodoTeital Pe kaAwdia r) CwArveg.

A H xpAon g ouokeurg dev TTpoopideTal oav
UTIOKATATATO TWV 0dNYIWV TOU YIATPOU 0O,

3. Tevikn Teplypagn

O kopeapdg o€uydvou uTrodelkvUel To TTOGOOTO TG aljo-
0Qaipivng OTO APTNPIAKG aipa TTOU €ivall EUTTAOUTIOHEVO
e ouyovo. Aut ival pia TIOAU GNUAVTIKF TIOPALETPOG
yia 70 avamveuaTikd Kukho@opikd aUatnpa. MoAég aobe-
VEIEG TOU QVOTTVEUDTIKOU gival duvatdv va odnyioouv oe
JEIWpEVO KOPETPS 0guyOvou aTo avBpwTIvo aipa.

01 ak6AouBol TTapayovTEG HTTOPOUV VO PEIWOOUV TOV
KOpEOoHO6 o§uydvou: Autopatn puBuion TG opyavikig
duaoAeiroupyiag mmou TrpokaAeiTal ammé avaiobnaia, evia-
TIKO HETEYXEIPNTIKO TPAUWA, TPAULATIGUOI TIOU TTPOKAACU-
vTal OTTo OPICEVES IATPIKEG EGETATEIG. AUTEG OI KATAOTG-
o¢Ig umopoUv va odnyfiaouv ae {aAdda, aduvapia kai
€peTd. QG ek TOUTOU, Eival TIOAU anpavTiké va yvwpiloupe
TOV KOPET6 0§uydvou Tou aaBevolg €101 WATE oI yIaTPOi
va ITTopoUV va EVIoTTioouv TuX6v TpoBAfuaTa éykaipa.

4. Baoikn Apxn pétpnong

Baoikn Apxii autol Tou TraApikoU o§UpETpOU
Sakrihou: Mia pabnpariki e§iowan eival eykateaTnpévn
n oToia xpnaipoTolei Tov vouo Tou Lambert-Beer
avéhoya e Ta XapaKTNPIGTIKG aTToppdPnang PAcHaTog
NG amoguyovwpévng aipoagaipivng (Hb) kar Tng ofuaipo-
ogaipivng (HbO,) ae KOKKIVEG kal eyyUg UTIEPUBPEG WVEG.
Bagiki apxn Aeiroupyiag auTig TG ouokeung: Guwron-
AEKTPIKF TEXVOAOYiQ EVIOTTIIONOU Oguaipoa@aipivng Tou
€QappdCeTal oUpPwva Pe TV IKavomTa ohpwang TaAPWY
kal TV TexvoAoyia kataypagng, olTwg wate o1 dlo dEajieg
SIOPOPETIKOU PKOUG KUPATOG Tou pwTdg (660 nm KOKKIVO
kar 905 nm yyUg uTIEPUBPO PUIG) vV LTTOPOUV va EGTIACOUV
aTnV aKpn evag avBpwmivou vuxiol péow evog aiodntripa

vial kavo- | HETpnBei. TIPOIOV A€iToupyei

VIKA. 3. Yrapyei unepohikg | 9WOTd, oupouleu-
PUTIOOC, TeiTe TOV y1aTpd 0.

0 puBuog | 1. To daKktuho popei var | 1. TMpoaTraBiore va eioa-

Sp0; 10 Hnv éxel TomoBemBei yayere gava 1o 3aKTuAo.

TIaAIKGG apKeTa fadia. 2. KaBiote npepa kar

pUB6S 2. YmepoMiki kivnan mpooTabAoTe {avd.

Tapouoi- | T0U aoBevolg.

[G]

aoTobAg.

Houoxkeur | 1. Aevumpyel pmatapia | 1. AviikataoTAoTe Tig

Bevymopei | AN wgrapig éxel unawpizg.
vateBeioe | XounA 10x0. 2. Agaipéate kai

Aerroupyia. | 2. Or prarapieg dev TomoBeTATE §avd TIg
£xouv TommoBeTnBei pmarapieg.
owaTd. 3. EmkovuviaTe pe v
3. H ouokeun umopei va TomIKN) e§uTpEman
éxer umrooTel BAGPN. mehariov g Microlife.
Hoowy | 1. Houokeur iberar 1. Kavovikr
amevepyo- | QUTOHOTT EKTOG 2. AVTIKATOOTAGTE Tig
ToliTal Aermoupyiag, 6rav dev pmarapieg.
aguikd. avixvedeTal orjua et
amd 8 deutepOAenTTa.
2. HioxUg Mg umarapiag

eival oAU yapnAn yia
va Aeioupynael.

«Error 3» | H kokkivn Auyvia exmo- | EAEyGre v kékkivy Auyvia
pmg LED eivan kome- ekmopg LED.

aTpappévn.

«Error4» | H Auyvia (LED) umépu- | EAéyGre T Auyvia(LED)
Bpwv akTivwy eival uTTEpUBPWY AKTIVWY.
KOTEOTPOMWEVN.

«Error6» | H 0Bovn éxel kara- EmikoivwvioTe pe mv
OTPaQEL. TomikA e§umnpéman

meharwv g Microlife.

«Error 7» | HAuyvia (LED) exmopmrg | EmikoivwviiaTe pe mv
1 1) diodog umrodoxfg TomikA e§umnpéman
€ival KaTeoTpappéva. meAarav g Microlife.

10. KaBapiopdg kai atroAupavan
XpnaiporroieioTe pahakd mmavi i BapBAKi euTroTIouévo pe
oIvoTveupa (70% 100TrpoTTUAIKr aAkodAn) yia va kaBapi-
gete TNV OIAIKOVN N oTToia EpXETal O€ ETTAQN e TO DAKTUAO
070 E0WTEPIKO TG OuakKeun. Emriang, kaBapiaTe To
BAXTUAO 0OG PE OIVOTIVEUNO TIPIV Kall JETA aTTo KGBE
dokipn.

A AQROTE TN CUCKEUR VOl OTEYVWOEI KAAG TIPIV T
xprion. Moté un xpnoipotoleite AslavTiké kaba-
pI10TIKG, S1aAuTIKG A Bevdivn yia Tov kaBapiopo
NG CUCKEUNG Kal TIoTE unv Tnv BuBidete o€ vepod
1} @GAMa uypa kaBapiopou.

11. Eyyunon

H ouokeun auti kaAUTITeTal aTmé 2 £TA £yyunon Tou

10%0g1 oo TV nuepopnvia ayopds. H eyyinon 1oxUel

p6vo Katd TV TTPOCKOUION TNG KAPTAG £yyUnaNg, n

otoia £xel CUNTTANPWOET aTd TV AVTITTPOOWTTO

(avarpégre aTo omIaBOPUANO) N oTToia ETIRERAIIVEI TNV

nUepopnvia ayopdg f TNV amodEIgn TAPEIOKAS UNXAVAS.

o O ymaTapieg Kai Ta EGAPTAUATA TTOU UTIOKEIVTAl OF
@Bopd dev KaAUTITOVTAI.

e Ye TIEPITITWOT AVOiyMaTOG A TPOTTOTIOINGNG TG
OUOKEUNG, N £yyUNaN aKUPWVETAI.

e Heyyinon dev kaAUTTEl {nIci TTOU TIPOKaAEiTal OTTO
Kkakn xprion, atuxfpaTa f un cuppdpewan oTig
0dnyieg xpriong.
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